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STORIA DEL LABORATORIO E SUE SEDI 

OxiLab srl inizia la sua attività nell’anno 2022: la sede operativa analitica/direzionale si 
trova a Villafranca di Verona, in via Custoza 44 mentre la sede operativa pre/post 
analitica si trova a Verona, strada Bresciana 14 c/o Centro Atlante Verona srl.  
Dal 2023 OxiLab apre un proprio punto prelievi presso il Poliambulatorio Il Gelso, via 
Virgilio 16 a Bussolengo (VR). 
Direttrice del laboratorio è la dr.ssa Maria Tosetti, biologa specialista in Microbiologia e 
Virologia. 
La sede operativa di Villafranca, non aperta al pubblico, ospita esclusivamente le attrezzature 
di laboratorio e la direzione: la raccolta dei campioni biologici e l’eventuale consegna di 
referti cartacei avvengono invece presso la sede operativa del Centro Atlante Verona. 
Preventivi e prenotazioni sono richiedibili, oltre che presso la sede operativa pre/post 
analitica, anche alla direzione in modalità telematica (tramite e-mail, telefono, sito web): la 
refertazione on-line è gestita da un proprio portale con accesso regolamentato da password 
personale. 
OxiLab srl, è un laboratorio di analisi cliniche che opera in regime privato, non convenzionato 
con il servizio sanitario nazionale: oltre ad offrire un ampio pannello di esami di patologia 
clinica eseguiti in service, OxiLab srl esegue presso la propria sede analisi particolari rivolte 
allo studio della ox-infiammazione e del disequilibrio ossidativo che costituiscono un elemento 
innovativo e caratterizzante l’attività del laboratorio.  
A motivo dell’interesse scientifico ricoperto dagli esami riguardanti il metabolismo ossidativo, 
OxiLab srl collabora con il Centro Studi Stress Ossidativo (CSOX Vicenza) ed il Centro Studi 
Leonardo da Vinci per la Nutrizione e l’Invecchiamento (Verona). 
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LA MISSION DEL LABORATORIO 

La mission di Oxi Lab srl è quella di promuovere la salute degli utenti, nel rispetto della 
persona e secondo i principi fondanti il proprio Sistema Qualità, volti al miglioramento 
continuo delle prestazioni erogate sia in termini di quantità che di qualità. OxiLab esegue 
presso la propria sede soltanto i particolari esami inerenti lo stress ossidativo: la rimanente 
parte dell’attività analitica viene affidata in service, in massima parte a Se.Fa.Mo srl (VI). 
 
Il termine stress ossidativo o "squilibrio redox" indica l'insieme delle alterazioni che si 
producono nei tessuti, nelle cellule e nelle macromolecole biologiche quando queste sono 
esposte ad un eccesso di agenti ossidanti. L'effetto che ne deriva è rappresentato da 
alterazioni metaboliche, danni molecolari irreversibili e morte cellulare. 
Lo stress ossidativo si origina quando si configura e si stabilizza uno sbilanciamento del 
rapporto tra la produzione di radicali liberi e la loro neutralizzazione metabolica. 
E’ noto che stili di vita non corretti contribuiscono in varia misura ad alterare lo stato di 
salute. Alimentazione priva di regole, abuso di bevande alcoliche e sedentarietà sono, 
assieme al fumo, importanti fattori di rischio, di morbilità e mortalità. Anche agenti fisici 
come le radiazioni elettromagnetiche, agenti chimici, quali gli inquinanti, i pesticidi e i metalli 
pesanti ed agenti infettivi, come virus e batteri, possono alterare l'omeostasi dell'organismo. 
Questi fattori sono accomunati dal fatto che concorrono a produrre elevate quantità di 
radicali liberi che consumano ed esauriscono la barriera antiossidante fisiologica. 
Inoltre, le scorrette abitudini alimentari si associano, in genere, a uno scarso apporto di 
sostanze antiossidanti, il che contribuisce ad aggravare ulteriormente lo sbilanciamento 
omeostatico favorendo lo stress ossidativo. 
La possibilità di valutare lo stato redox dell’organismo, anche in condizioni di apparente 
buona salute, può aiutare ad intervenire tempestivamente allo scopo di prevenire o ritardare 
la comparsa di malattie. L’attività analitica di OxiLab, pertanto, si inserisce a pieno titolo 
nell’ambito della medicina preventiva. 

 

ACCESSIBILITA’ 
Negli orari di apertura al pubblico l’accesso alla sede pre/post analitica c/o il Centro Atlante 
ed i punti prelievo è libero. Per l’esecuzione di prelievi è però obbligatoria la prenotazione. 
La sede analitica di Villafranca di Verona non è accessibile al pubblico. 

 

SEDI 

Il laboratorio Oxi Lab s.r.l. è così organizzato: 

Sede di Villafranca di Verona: al primo piano della palazzina di via Custoza 44 si trovano 

il Laboratorio e la Direzione, non accessibili al pubblico; 

Sede di Verona: presso il Centro Atlante Verona si effettuano i servizi di prenotazione, 

consulenza front-office, prelievo e raccolta dei campioni biologici, consegna referti cartacei: i 

locali sono accessibili al pubblico. 

Punto prelievi di Bussolengo: presso il poliambulatorio Il Gelso si effettuano i servizi 

di prenotazione, consulenza front-office, prelievo e raccolta dei campioni biologici, consegna 

referti cartacei: i locali sono accessibili al pubblico. 
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CONTATTI  
 
Sede di Villafranca:   
 
indirizzo  via Custoza 44, Villafranca di Verona (VR) 
telefono  +39.329.287.34.39 
e-mail  info@oxilab.it 
pec  oxilabsrl@legalmail.it  
web   www.oxilab.it 
 

Sede di Verona:   
 
indirizzo  strada Bresciana 14, Verona (VR) 
telefono  +39.045.20.61.676 
 
Punto Prelievi Bussolengo:   
 
indirizzo  Via Virgilio, 6, 37012 Bussolengo VR 
telefono  +39.045.65.74.525 

 

ORARI 
 
PRENOTAZIONE PRELIEVI 
 
telefono  +39.329.287.34.39  Lunedì – Venerdì, ore 8.00 – 13.00  
        Sabato ore 8:00 – 12:00 
e-mail  info@oxilab.it 
 
front-office c/o Atlante    Lunedì – Venerdì, ore 8:00 – 21:00 
        Sabato ore 9:00 – 13:00 
front-office c/o Il Gelso    Lunedì – Venerdì, ore 8:30 – 19:30 
        Sabato ore 8:30 – 12:30 
PRELIEVI  
 
c/o Centro Atlante VR  Lunedì – Sabato, ore 8:00 – 10:00 
c/o Punto prelievi Il Gelso  Lunedì – Sabato, ore 7:00 – 10:00 
 
RITIRO REFERTI 
 
online     disponibili 45 giorni nell’area riservata del sito www.oxilab.it 
 
c/o Centro Atlante VR  Lunedì – Venerdì, ore 8:00 – 21:00 

      Sabato ore 9:00 – 13:00 
c/o Poliambulatorio il Gelso VR Lunedì – Venerdì, ore 8:30 – 19:30 
       Sabato ore 08:30 12:30 

mailto:info@oxilab.it
mailto:oxilabsrl@legalmail.it
http://www.oxilab.it/
mailto:info@oxilab.it
http://www.oxilab.it/
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PRINCIPI FONDAMENTALI 
 
L’attività del Laboratorio è guidata, dal punto di vista etico ed organizzativo, dalle seguenti 
linee di principio: 
 
1. UGUAGLIANZA 
Uguali servizi vengono erogati a tutti i Cittadini, indipendentemente da età, sesso, razza, 
lingua, nazionalità, religione, opinioni politiche, costumi, condizioni fisiche, psichiche ed 
economiche. 
2. IMPARZIALITA’ 
A tutti i Cittadini è assicurato un trattamento uguale e obiettivo, sia per quanto riguarda il 
comportamento del Personale in servizio nel Laboratorio, che per la qualità dei servizi 
prestati. 
3. CONTINUITÀ 
A tutti i Cittadini è assicurata un’assoluta regolarità dei servizi, ossia l’apertura tutti i giorni 
della settimana (eccetto la domenica), il rispetto assoluto degli orari stabiliti per l’apertura, la 
chiusura, l’esecuzione dei prelievi e la consegna dei referti e i tempi di esecuzione delle 
analisi. 
4. PARTECIPAZIONE 
È garantito il diritto di tutti i Cittadini di collaborare, con osservazioni e suggerimenti, alla 
corretta erogazione delle prestazioni ed anche al miglioramento del servizio prestato dal 
Laboratorio. 
5. EFFICIENZA ED EFFICACIA 
Il Laboratorio adotta, ed aggiorna di continuo tutte le misure idonee a garantire l’obiettivo di 
assicurare sempre sia l’efficienza dell’organizzazione, che l’efficacia dei risultati delle 
determinazioni analitiche. 
6. SICUREZZA 
Il Laboratorio Oxilab s.r.l.  garantisce la sicurezza della salute personale e dei dati 
avvalendosi di consulenti qualificati, procedure e dispositivi volti alla costante valutazione e 
prevenzione del rischio.  

 
 
 
 

TIPOLOGIA DI ESAMI 

PATOLOGIA CLINICA (in service) 

Chimica clinica 
Ematologia e coagulazione 
Immunologia 
Markers tumorali 
Endocrinologia con profilo tiroideo e fertilità 
Microbiologia e parassitologia 
Reumatologia 
Allergologia 

MEDICINA DEL LAVORO (in service) 
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Esami di safety e di funzionalità fisio-metabolica  
Solventi e loro metaboliti 
Metalli 
Dipendenze da alcol 
Dipendenze da sostanze stupefacenti 

STRESS OSSIDATIVO (in sede) 

Oxi Lab propone un metodo di valutazione dello stato ossidativo basato su alcuni particolari 
test: dROMs test, BAP test, indice Redox e SHp test, IL-6, IL-10, oxLDL. 
IL dROMS test permette di stimare i radicali liberi nel sangue grazie alla misura indiretta 
degli idroperossidi circolanti. 
Il BAP test permette di misurare la capacità antiossidante chimicamente attiva della 
barriera plasmatica, ovvero l'insieme delle molecole antiossidanti presenti nel sangue capaci 
di neutralizzare i radicali liberi. Con il BAP test si misurano sia gli antiossidanti non enzimatici 
di natura esogena (introdotti con l'alimentazione) come ad es. le vitamine A, C ed E, sia 
quelli di natura endogena (prodotti dall'organismo) come acido urico, bilirubina, albumina.  
L'indice REDOX è l'algoritmo che, valutando il rapporto tra dROMs e BAP, permette 
distimare lo stato di equilibrio redox a prescindere dai loro rispettivi livelli assoluti, 
distinguendo in modo più evidente la condizione di eu-stress da quella di di-stress 
ossidativo. 
L’SHp test misura la concentrazione dei tioli (gruppi -SH) totali del plasma, biomarcatore 
della capacità neutralizzante dei radicali liberi prodotti dall’organismo. 
IL-6 e IL-10 sono citochine che caratteristiche rispettivamente della risposta infiammatoria 
e anti-infiammatoria correlate all’alterazione dell’equilibrio ossidativo. 
Le oxLDL sono lipoproteine ossidate che si formano in presenza di un eccesso di radicali 
liberi e rappresentano un importante fattore di rischio per le malattie cardio-vascolari. 
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INFORMAZIONI SUL SERVIZIO 

 

 
 

1. ACCETTAZIONE  

 
 
L’accettazione è di regola collegata alla presentazione della prescrizione del Medico di base, 
dello Specialista o ad Auto-prescrizione. Poiché OxiLab srl opera in regime esclusivamente 
privato, le ricette del Servizio Sanitario Regionale (SSR) non possono essere accettate, né per 
i paganti ticket né per i titolari di esenzione: a richiesta, sono proposti al cliente preventivi di 
spesa calcolati in base alle richieste presenti in ricetta secondo un tariffario ispirato ai ticket 
del SSR. 

 

2. TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 
Al momento dell’accettazione, l’interessato viene informato ai sensi della legge cogente, sulle 
modalità di trattamento dei dati personali e sulla tecnica e modalità di prelievo del materiale 
da analizzare. Nel caso di minori o di pazienti incapaci viene informato l’accompagnatore o il 
tutore. Con il consenso informato per il trattamento dei dati personali e per il prelievo sono 
richiesti anche i consensi per la raccolta della firma grafometrica, la comunicazione dei valori 
panico, la refertazione on-line e la trasmissione dei dati al proprio Medico di medicina 
Generale. L’intera informativa è esposta per la consultazione nelle sale di attesa ed è sempre 
richiedibile a stampa al personale di segreteria. Il Direttore tecnico è sempre a disposizione 
per qualsiasi informazione riguardo alle disposizioni adottate dal Laboratorio per garantire la 
tutela dei dati personali. Tutti i documenti contenenti dati personali (referti, informative 
privacy, fatture) sono archiviati in formato elettronico ed affidati ad un Ente Certificato per la 
conservazione a lungo termine.  
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3. PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI  
 

 
Il pagamento delle prestazioni va effettuato al momento dell’accettazione mediante 
bancomat o carta di credito. In alternativa, è consentito anche il pagamento mediante 
contanti* o assegno bancario: solo eccezionalmente per pazienti ambulatoriali ed in via 
normale per la medicina del lavoro, il pagamento può essere fatto mediante bonifico.  
Il costo delle prestazioni è elencato nel tariffario a disposizione dei Cittadini (Allegato n°1). 
(*) NB: a seguito dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio n°160 del 27.12.19, dal 1.1.2020, per poter 
detrarre le spese sanitarie in sede di dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o Unico), i pagamenti delle prestazioni 
private devono essere obbligatoriamente effettuati in modo “tracciabile”, ovvero con mezzi come assegni, 
bonifici, bancomat, carte di credito, o prepagate. L’utilizzo dei contanti è tuttavia sempre possibile ma comporta 
la perdita del diritto di detrazione, pur disponendo della ricevuta di pagamento. 

 

4. TEMPI DI RISPOSTA E MODALITA’ DI RITIRO DEI REFERTI 

 
Il tempo medio di risposta delle analisi eseguite è di 24-48 ore. Poche analisi richiedono un 
tempo maggiore, che comunque molto raramente supera i cinque giorni. 
Al momento del prelievo viene rilasciato uno stampato, da conservare fino al ritiro, nel quale 
vengono indicati il giorno e l’ora del ritiro del referto. Il ritiro dei referti cartacei avviene 
dietro presentazione del suddetto stampato e lettura del barcode di riconoscimento. La 
consegna del referto viene effettuata solo all’interessato (nel rispetto della Norma sulla tutela 
dei dati personali); qualora questi fosse impossibilitato, egli può delegare una persona di sua 
fiducia, sottoscrivendo la delega presente sullo stampato d’accettazione. Al momento del 
ritiro viene richiesto un documento d’identità del delegato oltre che del delegante. Il ritiro del 
referto può avvenire più comodamente via web: le credenziali vengono consegnate ai clienti 
al momento dell’accettazione, ma possono essere richieste anche successivamente alla 
segreteria. Il servizio è gratuito ed è protetto da password personale per l’accesso al sito web 
del laboratorio. Dopo la pubblicazione nell’area riservata, il referto resta disponibile per 45 
giorni: trascorso tale periodo, copie del referto possono essere richieste alla segreteria negli 
orari previsti.  
Gli interessati possono anche dare il proprio consenso affinché il Medico curante possa 
accedere alla visualizzazione on-line dei risultati delle analisi: in tale evenienza, si ricorda che 
dare il proprio consenso non equivale ad obbligare il medico ad utilizzare il servizio.  
 
Il Cliente può liberamente chiedere al personale di segreteria un incontro con la 
Direttrice per qualsiasi commento o chiarimento relativo ai referti 
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5. STANDARDS DI QUALITA’ 

 
L’organizzazione di OxiLab srl è tale da assicurare il miglioramento continuo volto al 
raggiungimento ed al mantenimento di un elevato livello di qualità nell’erogazione dei propri 
servizi. 
 
I principi perseguiti consistono: 
1. nella cortesia; 
2. nell’esecuzione corretta dei prelievi, sia sul piano tecnico che di rapporto umano; 
3. nella rapidità della consegna dei referti; 
4. nell’accurata prevenzione di tutte le possibili fonti di errore (sia nella fase pre-analitica che 

in quella analitica e post-analitica), attraverso un Sistema di Controllo della Qualità 
dettagliato, rispettato, ma soprattutto migliorato ed aggiornato di continuo. 

 
I controlli partono dalla fase di accettazione, con doppie verifiche sui contenuti delle 
prescrizioni mediche, sull’esattezza dei dati anagrafici, sul corretto riconoscimento della 
persona, sull’accoppiamento della sua identità con il codice a barre assegnato e sul 
sistematico utilizzo di quest’ultimo nel corso di tutte le fasi successive, dalle determinazioni 
analitiche fino alla consegna nel referto finale. 
 
I controlli nella fase analitica sono concentrati sull’accuratezza e sulla precisione delle 
misurazioni e si basano sulla continua taratura e manutenzione degli strumenti e sull’uso 
costante ed automatico di campioni standard a titolo noto (controlli di qualità interni, CQI) e 
di campioni a titolo sconosciuto (controlli di qualità allargati, CQA e valutazioni esterne di 
qualità, VEQ). 
Tutti i valori di allerta, cioè quelli che superano i range di normalità in modo clinicamente 
significativo, vengono sistematicamente ripetuti e confrontati con l’archivio storico di quella 
medesima persona, qualora presente. 
Tutti i valori di panico cioè quelli che superano i range di normalità in modo pericoloso per la 
vita stessa del paziente, vengono sistematicamente ripetuti confrontati con l’archivio storico e 
tempestivamente comunicati al medico curante o al paziente stesso. 
Tutti i dati raccolti su ciascun assistito vengono conservati sistematicamente nell’archivio 
elettronico del Laboratorio. 
 
L’archivio, accessibile ai richiedenti previa richiesta ed autorizzazione della Direzione, è 
utilizzato soltanto nell’interesse della persona ed è sottoposto a tutti i controlli e le garanzie 
di riservatezza previste dalla Legge sulla Tutela dei Dati Personali.  
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6. TRATTAMENTO NON CONFORMITA’ 

 
Tutte le eventuali Non Conformità, intese come incidenti, inconvenienti o anomalie riscontrati 
nel corso delle attività del Laboratorio, vengono segnalate al Responsabile Gestione della 
Qualità ed alla Direzione del Laboratorio stesso. Ciò consente un intervento immediato per la 
loro correzione entro il più breve tempo possibile. Lo stesso iter viene rispettato nel caso di 
Segnalazioni o Reclami esterni, per disservizi riscontrati a qualsiasi livello dell’organizzazione, 
o in ogni momento dell’attività. 

 

7. RECLAMI, SUGGERIMENTI E MISURA DI SODDISFAZIONE DELLA CLIENTELA  
Nelle sale accettazione dei punti prelievo sono a disposizione del Cliente le schede di 
Rilevazione dei Reclami e Suggerimenti con le quali il Cliente è invitato a segnalare ogni 
possibile disservizio rilevato oppure dare un proprio suggerimento per il miglioramento. Il 
reclamo può anche essere verbale: il Responsabile Qualità del laboratorio lo gestirà come 
Non Conformità. Tutti i reclami ed i suggerimenti pervenuti saranno alla Direzione che 
intraprenderà le necessarie azioni correttive, preventive o di miglioramento. Periodicamente 
la Direzione svolge sondaggi miranti a monitorare il grado di soddisfazione della clientela. 

 

8. PRECEDENZE ED URGENZE 
Precedenze nelle operazioni di accettazione e prelievo vengono riservate alle persone in 
disagiate condizioni fisiche, bambini fino a 3 anni, donne in gravidanza al 9° mese 
che al momento dell’accesso ne facciano richiesta alla segreteria. 
 
Richieste di urgenze analitiche possono essere presentate solo per motivate ragioni cliniche.  

 

9. IMPIEGO DEI MATERIALI BIOLOGICI  
I materiali biologici saranno impiegati esclusivamente per l’esecuzione delle indagini a fini diagnostici richieste dal 
Cliente al momento dell’accettazione: non saranno utilizzati per ulteriori indagini, né presso il centro che esegue le analisi né 
presso altri centri: il Direttore Sanitario, tuttavia, si riserva la facoltà di decidere l’esecuzione di determinate prestazioni non 
espressamente specificate nella prescrizione, nei casi in cui queste si rendano necessarie per l'esecuzione dell'esame 
richiesto o per il completamento dell'iter diagnostico. Tale eccezione permette di dare un servizio più completo in una serie 

di situazioni, elencate di seguito, senza la necessità di ulteriori prelievi: 
- esami colturali positivi: esecuzione automatica di identificazione e antibiogramma  
- positività di test sierologici HIV, HCV, Treponema: esecuzione dei relativi test di conferma 
- positività TO.R.CH IgM in gravidanza: esecuzione test di avidità  
- TSH reflex: esecuzione FT3, FT4, anti TPO 
- presenza di varianti del gruppo sanguigno => esecuzione variante Du 
In tutti i casi sopra indicati, l'esecuzione delle eventuali analisi aggiuntive (che saranno eseguite solo se indispensabili - non 
saranno ad es. ripetuti test di conferma in pazienti già noti -) potrà comportare il pagamento di un ticket addizionale che 
sarà comunicato ed addebitato al momento del ritiro del referto. 

Il materiale biologico non sarà in ogni caso utilizzato per scopi di ricerca e/o per studi 
finalizzati alla tutela della collettività in campo medico, biomedico ed epidemiologico e sarà 
tempestivamente distrutto dopo il completamento degli esami richiesti.  
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Allegati 
➢ Allegato 1: tabella analisi, vademecum e listino (M acc 1.1) 
➢ Allegato 2: organigramma (M ris 1.5) 
➢ Allegato 3: istruzioni raccolta campioni biologici (M lab 1.8) ita / ing 
➢ Allegato 4: informativa rischi prelievo (M lab 1.32) 
➢ Allegato 5: istruzioni consultazione referto on-line (M acc 1.10) 
➢ Allegato 6: informativa privacy medicina del lavoro (M acc 1.12) 
➢ Allegato 7: informativa privacy utenti web (M acc 1.27) 
➢ Allegato 8: informativa privacy e consensi specifici (M acc 1.31) 
➢ Allegato 9: protocollo sanitario gestione Covid-19 (I lab 1.26) 
➢ Allegato 10: protocollo tamponi naso-faringei Covid-19 (I lab 1.27) 
 

 

 

 

 

 

 

 



              
TABELLA ESAMI, VADEMECUM e LISTINO 

 

 

M.ACC_1.1 – REV.00 06.2021 

 
La tabella riportata nelle pagine seguenti elenca tutti gli esami richiedibili. 
 
Sedi di esecuzione: sono evidenziati 
 

• in giallo  gli esami eseguiti presso la sede analitica di Oxilab; 
• in verde  gli esami eseguiti in service dal Laboratorio Villafranca; 

• non evidenziati gli esami eseguiti in service da Se.Fa.Mo srl. 
 
Dettagli tecnici relativi ai metodi di analisi, unità di misura, intervalli di riferimento e tempi 
di refertazione sono elencati nei rispettivi Vademecum a disposizione della clientela solo 
presso la segreteria di accettazione della sede pre-/post-analitica c/o Centro Atlante 
Verona.  
 
Listino i prezzi per esame sono a disposizione della clientela solo presso la segreteria di 
accettazione della sede pre-/post-analitca c/o Centro Atlante Verona.  
 



Elenco esami con valori normali

OXI LAB s.r.l.

Esame Descrizione U.M. Valori normaliMetodologia

 WMALLERGIE

 WMANDRO

 WMANEMIA

 WMAPPR

 WMAPPRPSA

 WMAPPRSANG

 WMBASE

 WMBASEPSA

 WMCELIAC2

 WMCELIACHI

 WMCUORE

 WMDIABETE

 WMDIGESANG

 WMDIGESTIV

 WMDOLORI

 WMFEGATO

 WMFEMSANG

 WMFUMO

 WMINTOLLER

 WMMASCSANG

 WMMATERN

 WMMENOP

 WMMST

 WMONCFEM

 WMONCMASCH

 WMOSTEO

 WMPESO

 WMPILLOLA

 WMPROSTATA

 WMPSA

 WMRENI

 WMSANGUE

 WMSTRESS

 WMTIROIDE

 ZACH 1

 ZACH 2

 ZACH 3

MANUALE
S-3-NITROTIROSINA HPLC3NT
Esame eseguito da Laboratorio Villafranca snc

8-IDROSSI DEOSSI GUANOSINA HPLC8OH
Esame eseguito da Laboratorio Villafranca snc

S-POTENZIALE ANTIOSSIDANTE (BAP) COLORIMETRICOBAP umol/L
Il test determina la concentrazione sierica totale delle sostanze 
antiossidanti endogene ed esogene presenti nel sangue; è un 
indicatore della consistenza della barriera antiossidante.

Esame eseguito da Oxilab srl

GLUTATIONE HPLCGSH
Esame eseguito da Laboratorio Villafranca snc

INTERLEUCHINA 10 (siero) IMMUNOENZIMATICOIL10 ng/L fino a 5,9

Esame eseguito da Oxilab srl

INTERLEUCHINA 6 (siero) IMMUNOENZIMATICOIL6 ng/L fino a 5,9

Esame eseguito da Oxilab srl

SARS-CoV-2 RAPID ANTIGEN TEST LFIA ABBOTT Panbio INGRAP19 Negative

Sensitivity 93% - Specificity 99%

In case of negativity, the report will be downloadable from the 
 following day.In case of positivity or doubt, the nasopharyngeal 

swab must be performed promptly to search for viral RNA by RT-
  PCR.In the latter case, isolation is recommended.It is also 

necessary to inform your doctor of the result.
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Elenco esami con valori normali

OXI LAB s.r.l.

Esame Descrizione U.M. Valori normaliMetodologia

SARS-CoV-2 RAPID ANTIGEN TEST CROMATOGRAFICO INGROCHECO Negative

Sensitivity 93% - Specificity 99%

In case of negativity, the report will be downloadable from the 
 following day.In case of positivity or doubt, the nasopharyngeal 

swab must be performed promptly to search for viral RNA by RT-
  PCR.In the latter case, isolation is recommended.It is also 

necessary to inform your doctor of the result.

LDL OSSIDATE COLORIMETRICOoxLDL umol/L
Esame eseguito da Oxilab srl

TAMPONE RAPIDO RICERCA Ag COVID 19 LFIA ABBOTT Panbio RAP19 Negativo

sensibilità 93% - Specificità 99%

In caso di negatività il referto sarà scaricabile dal giorno successivo.
In caso di positività o dubbio dovrà essere eseguito 
tempestivamente il tampone rinofaringeo per ricerca dell'RNA virale 
mediante RT-PCR.
In quest'ultimo caso si raccomanda l'isolamento.
Si raccomanda inoltre di informare del risultato il proprio curante.

S-INDICE DI EQUILIBRIO OSSIDATIVO CALCOLO DERIVATOREDOX ratio
Il test determina la concentrazione sierica totale delle sostanze 
antiossidanti endogene ed esogene presenti nel sangue; è un 
indicatore della consistenza della barriera antiossidante.

Esame eseguito da Oxilab srl

TAMPONE RAPIDO RICERCA Ag COVID 19 CROMATOGRAFICO ROCHECOV19 Negativo

sensibilità 93% - Specificità 99%

In caso di negatività il referto sarà scaricabile dal giorno successivo.
In caso di positività o dubbio dovrà essere eseguito 
tempestivamente il tampone rinofaringeo per ricerca dell'RNA virale 
mediante RT-PCR.
In quest'ultimo caso si raccomanda l'isolamento.
E' necessario inoltre informare del risultato il proprio medico 
curante.

S-dROMs test (RADICALI LIBERI) COLORIMETRICOROMS U Carr
Test di screening per la stima dei livelli di radicali liberi presenti nel 
sangue misurati come perossidi.
Un valore elevato, se non compensato da un'adeguata barriera 
antiossidante, può indicare una condizione di stress ossidativo, da 
approfondire con la ricerca di biomarcatori di danno ossidativo.

Esame eseguito da Oxilab srl

SHp Test COLORIMETRICOSH umol/L
Esame eseguito da Oxilab srl

SEFAMO
MERCURIO (sangue) ASSORBIMENTO AT102 ug/L fino a 15,00

fino a 5,00
fino a 15,00
fino a 5,00

F: Soggetti Esposti
F: Popolazione Generale
M: Soggetti Esposti
M: Popolazione Generale

FENOLO HPLC103 mg/L
FENOLO (U.I.T.) mg/g Crea fino a 250,00

FENOLO (U.F.T.) HPLC103* mg/L
FENOLO (U.F.T.) mg/g Crea

PIOMBO (U. I. T. ) ASSORBIMENTO AT106 fino a 150

Uit-PIOMBO ug/L
Uit-CREATININA g/L da 0,50 a 2,50

Uit-PIOMBO/Uit-CREATININA ug/g creat fino a 150,00
fino a 150,00

F: Esposiz.professionale
M: Esposiz.professionale

PIOMBO ( U. F. T. ) ASSORBIMENTO AT106* fino a 150

Uft-PIOMBO ug/L
Uft-CREATININA g/L da 0,50 a 2,50

Uft-PIOMBO/Uft-CREATININA ug/g creat. fino a 150
fino a 150

F: Esposizione Professionale
M: Esposizione Professionale

ACETONE (sangue) GAS CROMATOGRAF107 mg/L fino a 2
fino a 50
fino a 2
fino a 50

F: Popolazione generale
F: Soggetti esposti
M: Popolazione generale
M: Soggetti esposti

Dati tratti da: Lauwerys, Industrial Chemical Exposure. Third 
Edition, 2001.

EMOCROMATOSI DNA (sangue) VEDI ALLEG PCR + DIGESTIONE+ 108*

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO109
MIX AMBIENTALE UI/mL fino a 0,35

Dermatophagoides pteronissinus; Epitelio di gatto; Epitelio di cane; 
Aspergillus Fumigatus
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Elenco esami con valori normali

OXI LAB s.r.l.

Esame Descrizione U.M. Valori normaliMetodologia

ORMONE ANTIDIURETICO (plasma) IMMUNOMETRICO110 ng/L da 1,0 a 11,0

Ac ANTI PAROTITE IgG (siero) IMMUNOENZIMATICO111 Index NEGATIVO
DUBBIO
POSITIVO
NEGATIVO
DUBBIO
POSITIVO

F: Inf. A 0,8
F: Da 0,8 a 1,2
F: Sup. A 1,2
M: Inf. A 0,8
M: Da 0,8 a 1,2
M: Sup. A 1,2

Ac ANTI PAROTITE IgM (siero) IMMUNOENZIMATICO112 Index NEGATIVO
DUBBIO
POSITIVO
NEGATIVO
DUBBIO
POSITIVO

F: Inf a 0,9
F: Da 0,9 a 1,1
F: Sup a 1,1
M: Inf a 0,9
M: Da 0,9 a 1,1
M: Sup a 1,1

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO114
GLUTINE UI/mL fino a 0,35

Ac ANTI CUTE (siero) IMMUNOFLUORESCE115
Anti Sostanza Intercellulare < 1/10

Anti Lamina Basale < 1/10

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO117
CIPRESSO UI/mL fino a 0,35

NSE - ENOLASI NEUROSPECIFICA (siero) ECLIA118 ug/L fino a 17,0

FIBROSI CISTICA DNA (57 MUTAZIONI) VED PCR + REVERSE DO120

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ121
CALABRONE EUROPEO UI/ml fino a 0,35

MORBO CELIACO (HLA DQ2/DQ8) (sangue) END POINT1215

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO122
CODINA DEI PRATI UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ124
FRAXINUS AMERICANA UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ125
ONTANO BIANCO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO126
CLADOSPORIUM HERBARUM UI/mL fino a 0,35

 IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ127
ERBA CANINA (CYNODON DACTYLON) UI/mL fino a 0,35

DESOSSIPIRIDINOLINA (urina) CHEMILUMINESCENZ129 nM/mM creat da 3,0 a 7,4
da 2,3 a 5,4

F 0 - 100 anni
M 0 - 100 anni

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ130
PALEINO ODOROSO UI/mL fino a 0,35

ERITROPOIETINA (siero) CHEMILUMINESCENZ132 UI/L da 2,6 a 18,5

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO133
PERA UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO134
SPINACIO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO135
CAVOLFIORE UI/mL fino a 0,35

Ac ANT INSULA PANCREATICA (siero) IMMUNOFLUORESCE136 < 1/20

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ138
QUERCIA UI/mL fino a 0,35

PIRUVATO CHINASI ERITROCITARIA (sangu Ph METRIA DIFFERE139 U/g Hb da 41,0 a 152,0

PANNELLO CARDIOVASCOLARE 13 M (siero) RFLP13M

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ140
FORFORA DI CANE UI/mL fino a 0,35

Ac IgG ANTI BORRELIA BURGDORFERI (sier ELISA142 Index NEGATIVO
DUBBIO
POSITIVO
NEGATIVO
DUBBIO
POSITIVO

F: Inf. a 0,8
F: Da 0,8 a 1,2
F: Sup. A 1,2
M: Inf. A 0,8
M: Da 0,8 a 1,2
M: Sup. A 1,2
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Elenco esami con valori normali

OXI LAB s.r.l.

Esame Descrizione U.M. Valori normaliMetodologia

Ac IgM ANTI BORRELIA BURGDORFERI (sier ELISA142* Index NEGATIVO
DUBBIO
POSITIVO
NEGATIVO
DUBBIO
POSITIVO

F: Fino  a  0,8
F: Da 0,8 a 1,2
F: Sup. A 1,2
M: Fino  a  0,8
M: Da 0,8 a 1,2
M: Sup.  A 1,2

SIERODIAGNOSI DI WEIL-FELIX (siero AGGLUTINAZIONE143
< 1/100               NEGATIVO
> 1/100               POSITIVO

Proteus OX 2 < 1/100

Proteus OX 19 < 1/100

Proteus OX K < 1/100

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ144
AGLIO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ1440
SENAPE UI/mL fino a 0,35

OMOCISTEINA (plasma) HPLC145 mcmol/L fino a 15
fino a 15

F 0 - 1000 anni
M 0 - 1000 anni

OMOCISTEINA HPLC145* mcmol/L fino a 13
fino a 15

F 0 - 1000 anni
M 0 - 1000 anni

ACIDO MANDELICO HPLC146 mg/L
ACIDO MANDELICO ( U. I. T. ) mg/g Crea

ACIDO MANDELICO HPLC146* mg/L
ACIDO MANDELICO ( U.F.T. ) mg/g Crea

Ac ANTI VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE IMMUNOENZIMATICO147 Indice fino a 0,9
da 0,9 a 1,1
superiore a 1,1
fino a 0,9
da 0,9 a 1,1
superiore a 1,1

F: NEGATIVO
F: DUBBIO
F: POSITIVO
M: NEGATIVO
M: DUBBIO
M: POSITIVO

Ac ANTI VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE ELISA147* Indice fino a 0,9
da 0,9 a 1,1
superiore a 1,1
fino a 0,9
da 0,9 a 1,1
superiore a 1,1

F: NEGATIVO
F: DUBBIO
F: POSITIVO
M: NEGATIVO
M: DUBBIO
M: POSITIVO

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ149
ORZO UI/mL fino a 0,35

Ac ANTI VARICELLA ZOOSTER IgG (siero) ELISA150 Index NEGATIVO
DUBBIO
POSITIVO
NEGATIVO
DUBBIO
POSITIVO

F: Inf.a 0,8
F: Da 0,8 a 1,2
F: Sup. a 1,2
M: Inf. a 0,8
M: Da 0,8 a 1,2
M: Sup. a 1,2

Ac ANTI VARICELLA ZOOSTER IgM (siero) ELISA150* Index NEGATIVO
DUBBIO
POSITIVO
NEGATIVO
DUBBIO
POSITIVO

F: Inf. a 0,9
F: Da 0,9 a 1,1
F: Sup. a 1,1
M: Inf. a 0,9
M: Da 0,9 a 1,1
M: Sup. a 1,1

Ac ANTI MORBILLO IgG (siero) IMMUNOENZIMATICO151 UA/mL fino a 13,5
da 13,5 a 16,5
superiore a 16,5
fino a 13,5
da 13,5 a 16,5
superiore a 16,5

F: NEGATIVO
F: DUBBIO
F: POSITIVO
M: NEGATIVO
M: DUBBIO
M: POSITIVO

Ac ANTI MORBILLO IgM (siero) IMMUNOENZIMATICO151* Indice NEGATIVO
DUBBIO
POSITIVO
NEGATIVO
DUBBIO
POSITIVO

F: Inf. a 0,9
F: Da 0,9 a 1,1
F: Sup. a 1,1
M: Inf. a 0,9
M: Da 0,9 a 1,1
M: Sup. a 1,1

Ac ANTI ADENOVIRUS IgG (siero) IMMUNOENZIMATICO152 U.A. NEGATIVO
DUBBIO
POSITIVO
NEGATIVO
DUBBIO
POSITIVO

F: Inf. a 8,5
F: 8,5 - 11,5
F: Sup. a 11,5
M: Inf. a 8,5
M: 8,5 - 11,5
M: Sup. A 11,5

Ac ANTI LEPTOSPIRA INTERROGANS (s IMMUNOENZIMATICO153
Ac Anti Leptospira IgG NEGATIVO

Ac Anti Leptospira IgM NEGATIVO
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Elenco esami con valori normali

OXI LAB s.r.l.

Esame Descrizione U.M. Valori normaliMetodologia

Ac ANTI LEPTOSPIRA INTERROGANS (s IMMUNOENZIMATICO153*
Ac Anti Leptospira IgG NEGATIVO

Ac Anti Leptospira IgM NEGATIVO

TROPONINA I (siero) CHEMILUMINESCENZ155 ng/L fino a 14

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ156
MERLUZZO UI/mL fino a 0,35

CICLOSPORINA (sangue) IMMUNOENZIMATICO159 ug/L

Intervallo terapeutico dipendente
dal tipo ed età del trapianto e dal
trattamento farmacologico.

Ac ANTI RECETTORI ACETILCOLINA (siero) IMMUNOMETRICO160 nM/L NEGATIVO
DUBBIO
POSITIVO
NEGATIVO
DUBBIO
POSITIVO

F: Fino a 0,25
F: Da 0,25 a 0,4
F: Sup. a 0,4
M: Fino a 0,25
M: Da 0,25 a 0,4
M: Sup. a 0,4

Ac ANTI TETANO IgG (siero) IMMUNOENZIMATICO161 mIU/mL superiore a 1000
da 101 a 1000
fino a 100
superiore a 1000
da 101 a 1000
fino a 100

F: ricontrollare dopo 2-4 anni
F: ricontrollare dopo 1-2 anni
F: si raccomanda vaccinazione
M: ricontrollare dopo 2-4 anni
M: ricontrollare dopo 1-2 anni
M: si raccomanda vaccinazione

Nota bene:
A causa del cambio metodica, dal 6 Aprile 2016, è cambiata l'unità 
di misura.

IgE specifiche  (siero) IMMUNOENZIMATICO162
UVA UI/mL fino a 0,35

Ac ANTI GRANULOCITI NEUTROFILI (si CHEMILUMINESCENZ164
Anti-Proteinasi 3 (c-ANCA) CU fino a 19,9

Ac ANTI GRANULOCITI NEUTROFILI (si CHEMILUMINESCENZ164*
Anti-Mieloperossidasi ( p-ANCA ) CU fino a 19,9

METANEFRINE (urine 24h) CROMATOGRAFICO 165 uM/24h da 0,01 a 1,62

Diuresi ml/24h

PLASMINOGENO (plasma) CROMOGENICO166 % da 75 a 140

Ac ANTI TRANSGLUTAMINASI IgA (siero) CHEMILUMINESCENZ167 CU fino a 19,9

Ac ANTI TRANSGLUTAMINASI IgG (siero) CHEMILUMINESCENZ167** CU fino a 19,9

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO168
ACARUS SIRO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO169
LEPIDOGLYPHUS DESTRUCTOR UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO171
GLYCYPHAGUS DOMESTICUS UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO172
 EUROGLYPHUS MAYNEI UI/mL fino a 0,35

 FISSAZIONE DEL CO174**

Ac ANTI COXSACKIE VIRUS A (A9, A16) (sier FISSAZIONE DEL CO174A NEGATIVO
DUBBIO
DEBOLE POSITIVO
POSITIVO
NEGATIVO
DUBBIO
DEBOLE POSITIVO
POSITIVO

F: Inf a 1:8
F: Da 1:8 a 1:16
F: 1:32
F: Sup a 1:32
M: Inf a 1:8
M: Da 1:8 a 1:16
M: 1:32
M: Sup a 1:32

 FISSAZIONE DEL CO174B

Ac ANTI COXSACKIE VIRUS A (A9, A16) (sier FISSAZIONE DEL CO174M NEGATIVO
DUBBIO
DEBOLE POSITIVO
POSITIVO
NEGATIVO
DUBBIO
DEBOLE POSITIVO
POSITIVO

F: Inf a 1:8
F: Da 1:8 a 1:16
F: 1:32
F: Sup a 1:32
M: Inf a 1:8
M: Da 1:8 a 1:16
M: 1:32
M: Sup a 1:32

Ac ANTI ECHOVIRUS PNEUMOTROPI IgG (si IMMUNOENZIMATICO175* NEGATIVO

AcI ANTI ECHOVIRUS PNEUMOTROPI IgM (s FISSAZIONE DEL CO175** NEGATIVO

Ac ANTI SURRENE (siero) IMMUNOFLUORESCE177 NEGATIVO

ANTICORPI ANTI PIASTRINE (siero) EMOAGGLUTINAZIO178 ASSENTI

HLA B27 DNA (sangue) VEDI ALLEGATO END POINT180

Pagina 8 di 66



Elenco esami con valori normali
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Esame Descrizione U.M. Valori normaliMetodologia

HLA B51 PCR-SSP180*

LIPOPROTEINA A (siero) IMMUNOTURBIDIMET181 mg/dL fino a 40

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ183
GRANOTURCO UI/mL fino a 0,35

D-DIMERO (plasma) ELFA184 ng/mL Soglia decisionale
per escludere TVP.
Soglia decisionale
per escludere TVP.

F: INF A 500
F: .
M: INF A 500
M: .

CARBOSSIEMOGLOBINA (sangue) SPETTROFOTOMETR185 % Hb tot fino a 3,5

CARBOSSIEMOGLOBINA (Sangue Fine Turno SPETTROFOTOMETR185 F.T. % Hb tot fino a 3,5

CARBOSSIEMOGLOBINA  (Sangue Inizio Tur SPETTROFOTOMETR185 I.T. % Hb tot fino a 3,5

IDROSSIPIRENE HPLC189 ug/L
IDROSSIPIRENE (U.I.T.) ug/g Crea fino a 2,00

fino a 2,70
fino a 2,00
fino a 2,70

F: Popolazione Generale:
F: Soggetti Esposti:
M: Popolazione Generale:
M: Soggetti Esposti:

IDROSSIPIRENE HPLC189* ug/L
IDROSSIPIRENE (U.F.T.) ug/g Crea fino a 2,00

fino a 2,70
fino a 2,00
fino a 2,70

F: Popolazione Generale
F: Soggetti Espositi
M: Popolazione Generale
M: Soggetti Esposti

HBV DNA QUANTITATIVO (sangue) VEDI AL REAL-TIME PCR190*

ELETTROFORESI PROTEINE URINARIE ELETTROFORESI192
Proteine Totali Urinarie g/24h fino a 0,30

Albumina %
Alfa 1 Globuline %
Alfa 2 Globuline %
Beta 1 Globuline %
Gamma Globuline %
Rapporto Albumina/Globuline 
Diuresi mL
Commento 

TIOCIANATI (U. I. T. ) POTENZIOMETRIA DI194
Uit-TIOCIANATI mg/L
Uit-CREATININA g/L da 0,50 a 2,50

Uit-TIOCIANATI/Uit-CREATININA mg/g creat fino a 3,2
fino a 8
fino a 3,2
fino a 8

F: Non Fumatori:
F: Fumatori:
M: Non Fumatori:
M: Fumatori:

CALCITONINA (siero) CHEMILUMINESCENZ199 pg/ml fino a 18,20

PARATORMONE (plasma) CHEMILUMINESCENZ200 pg/mL da 12,0 a 65,0

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO201
BANANA UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO201*
BASILICO UI/mL fino a 0,35

ANGIOTENSIN CONVERTING ENZIME A.C.E. ENZIMATICO202 U/L da 8 a 52

AC. ANTI EPSTEIN BARR EBNA IgG ELFA2030 ASSENTI
PRESENTI
ASSENTI
PRESENTI

F: Soggetto Recettivo
F: Soggetto Immune
M: Soggetto Recettivo
M: Soggetto Immune

Compaiono 3/4 settimane dopo la fase acuta e persistono per tutta 
la vita.

Ac-IgG-ANTI LEGIONELLA PNEUMOPHILA VE IMMUNOENZIMATICO204 Indice fino a 0,9
da 0,9 a 1,1
superiore a 1,1
fino a 0,9
da 0,9 a 1,1
superiore a 1,1

F: NEGATIVO
F: DUBBIO
F: POSITIVO
M: NEGATIVO
M: DUBBIO
M: POSITIVO

 IMMUNOENZIMATICO204*

Ac ANTI EPSTEIN BARR VCA/EA IgG (siero) ELFA2050 ASSENTI
PRESENTI
ASSENTI
PRESENTI

F: Soggetto Recettivo
F: Soggetto Immune
M: Soggetto Recettivo
M: Soggetto Immune

Compaiono nella fase acuta e persistono per tutta la vita.

Ac ANTI EPSTEIN BARR VCA IgM (siero) ELFA2050* ASSENTI

Compaiono nella fase acuta e scompaiono in 4/6 settimane.
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Elenco esami con valori normali

OXI LAB s.r.l.

Esame Descrizione U.M. Valori normaliMetodologia

MONOTEST (siero) IMMUNOCROMATOG207 NEGATIVO

MONOTEST (siero) IMMUNOCROMATOG207R NEGATIVO

HIV-1 RNA QUANTITATIVO (sangue) VEDI A END POINT208

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ210
APE UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ211
CALABRONE BIANCO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ212
GIALLONE UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ213
VESPA UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ214
CALABRONE GIALLO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ215
SCARAFAGGIO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ216
FORMICA COMUNE UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ217
ZANZARA UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO217**
ANGURIA UI/mL fino a 0,35

Ac ANTI TREPONEMA PALLIDUM IgG (siero) IMMUNOFLUORESCE218 INF 1:5

OSMOLARITA' URINARIA DELTA CRIOSCOPIC219 mOsm/Kg da 300 a 900

OSMOLARITA' (siero) Calcolo con formula di 220 mOsm/L da 280 a 300

FENITOINA IMMUNOMETRICO221 ug/mL da 10,0 a 20,0
da 10,0 a 20,0

F: Range Terapeutico
M: Range Terapeutico

Ac ANTI-ENA SCREEN (siero) CHEMILUMINESCENZ223 NEGATIVO

Antigeni Nucleari Estraibili: snRNP/Sm, SS-A 52 kDa, SS-B, Scl-70, 
Jo-1, Sm AND SS-A 60 kDa.

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO224
BAMBAGIONA UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ225
ALTERNARIA ALTERNATA UI/mL fino a 0,35

PROTEINA C (plasma) CROMOGENICO226 % da 70 a 140

PROTEINA S LIBERA (plasma) IMMUNOLOGICO227 % da 55 a 115
da 65 a 130

F 0 - 1000 anni
M 0 - 1000 anni

LUPUS ANTICOAGULANT (plasma) COAGULATIVO228
APTT s da 23 a 35

C1 INATTIVATORE (siero) IMMUNODIFFUSIONE230 mg/dL da 15 a 35

Ac ANTI MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM (s IMMUNOENZIMATICO231*0 Indice fino a 9,0
da 9,0 a 11,0
superiore a 11,0
fino a 9,0
da 9,0 a 11,0
superiore a 11,0

F: NEGATIVO
F: DUBBIO
F: POSITIVO
M: NEGATIVO
M: DUBBIO
M: POSITIVO

Ac ANTI MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG (si IMMUNOENZIMATICO2310 Indice fino a 9,0
da 9,0 a 11,0
superiore a 11,0
fino a 9,0
da 9,0 a 11,0
superiore a 11,0

F: NEGATIVO
F: DUBBIO
F: POSITIVO
M: NEGATIVO
M: DUBBIO
M: POSITIVO

17-OH-PROGESTERONE (siero) IMMUNOMETRICO233 ng/mL da 0,15 a 1,20
da 0,10 a 1,20
da 0,50 a 3,00
da 0,30 a 3,50
da 0,50 a 2,90

F: Post-Menopausa
F: Fase Follicolare
F: Fase Ovulatoria
F: Fase Luteinica
M: Uomo

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO236
CASTAGNA UI/mL fino a 0,35

A.L.A. DEIDRASI ERITROCITARIA (sangue) ENZIMATICO COLORI244 U/mL superiore a 20

Pagina 10 di 66



Elenco esami con valori normali

OXI LAB s.r.l.

Esame Descrizione U.M. Valori normaliMetodologia

PANNELLO ALIMENTI (siero) CHEMILUMINESCENZ256
ALBUME UI/mL fino a 0,35

LATTE UI/mL fino a 0,35

PESCE (MERLUZZO) UI/mL fino a 0,35

GRANO UI/mL fino a 0,35

SOIA UI/mL fino a 0,35

POMODORO UI/mL fino a 0,35

TUORLO UI/mL fino a 0,35

CAROTE UI/mL fino a 0,35

ARACHIDE UI/mL fino a 0,35

PATATE UI/mL fino a 0,35

AGLIO UI/mL fino a 0,35

SENAPE UI/mL fino a 0,35

PANNELLO INALANTI (siero) CHEMILUMINESCENZ259
MIX GRAMINACEE UI/mL fino a 0,35

MIX MUFFE UI/mL fino a 0,35

BETULLA UI/mL fino a 0,35

NOCCIOLO UI/mL fino a 0,35

QUERCIA UI/mL fino a 0,35

SALICE UI/mL fino a 0,35

MIX ACARI UI/mL fino a 0,35

ONTANO UI/mL fino a 0,35

FORFORA DI CANE UI/mL fino a 0,35

EPITELIO DI GATTO UI/mL fino a 0,35

FORFORA DI CAVALLO UI/mL fino a 0,35

FORFORA DI BOVINO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ263
AVENA UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO263*
AVENA SATIVA UI/mL fino a 0,35

ACIDO FENILGLIOSSILICO HPLC264 mg/L
ACIDO FENILGLIOSSILICO ( U. I. T. ) mg/g Crea

ACIDO FENILGLIOSSILICO HPLC264* mg/L
ACIDO FENILGLIOSSILICO ( U.F.T. ) mg/g Crea

ACIDO FORMICO (U.I.T.) ENZIMATICO SPETT265 mg/g di Creatin da 3 a 30
fino a 80
da 3 a 30
fino a 80

F: Popolazione generale
F: Soggetti esposti
M: Popolazione generale
M: Soggetti esposti

ACIDO FORMICO (U.F.T.) ENZIMATICO SPETT265* mg/L
CREATININA (U.F.T.) g/l da 0,50 a 2,50

ACIDO FORMICO/CREATININA mg/g creat da 3,00 a 30,00
fino a 80,00
da 3,00 a 30,00
fino a 80,00

F: Popolaz.Generale
F: Soggetti Esposti
M: Popolaz.Generale
M: Soggetti Esposti

ACIDO TRANSMUCONICO HPLC268 mcg/L
ACIDO TRANSMUCONICO ( U.I.T. ) mcg/g Crea fino a 500,00

fino a 500,00
F: Soggetti esposti a 
BENZENE
M: Soggetti esposti a 
BENZENE

ACIDO TRANSMUCONICO HPLC268* mcg/L
ACIDO TRANSMUCONICO ( U.F.T.) mcg/g Creatini fino a 500,00

fino a 500,00
F: Soggetti esposti a 
BENZENE
M: Soggetti esposti a 
BENZENE

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ272
MARGHERITA UI/mL fino a 0,35

ALCOLURIA (ETANOLO URINARIO) GASCROMATOGRAFI273 mg/L fino a 0,10

RESISTENZA ALLA PROTEINA 'C' ATTIVATA COAGULATIVO281 Ratio superiore a 2,40

ARSENICO URINARIO INIZIO TURNO ASSORBIMENTO AT287 fino a 35

Uit-ARSENICO ug/L
Uit-CREATININA g/L da 0,50 a 2,50

Uit-ARSENICO/Uit-CREATININA ug/g creat fino a 35,00
fino a 35,00

F: Soggetti esposti
M: Soggetti esposti
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Elenco esami con valori normali

OXI LAB s.r.l.

Esame Descrizione U.M. Valori normaliMetodologia

Uft-ARSENICO ASSORBIMENTO AT287* ug/L F: Per la popolazione generale 
e
F: per i soggetti esposti non
F: sono presenti in letteratura
F: valori di riferimento e valori
F: correlabili con l'esposizione.
M: Per la popolazione generale 
e
M: per i soggetti esposti non
M: sono presenti in letteratura
M: valori di riferimento e valori
M: correlabili con l'esposizione.

ARSENICO (sangue) ASSORBIMENTO AT2870 ug/L fino a 12,00

BENZENE EMATICO GASCROMATOGRAFI289 ug/L fino a 5,0
fino a 38,0
fino a 5,0
fino a 38,0

F: Soggetti non Esposti:
F: Soggetti Esposti:
M: Soggetti non Esposti:
M: Soggetti Esposti:

BENZENE URINARIO ( U. I. T. ) GAS CROMATOGRAF290 ug/L fino a 0,9
da 0,9 a 1,1
superiore a 1,1
fino a 0,9
da 0,9 a 1,1
superiore a 1,1

F: NEGATIVO
F: DUBBIO
F: POSITIVO
M: NEGATIVO
M: DUBBIO
M: POSITIVO

BENZENE URINARIO ( U. F. T. ) GAS CROMATOGRAF290* ug/l fino a 1,45
fino a 1,45

F: Popolazione generale
M: Popolazione generale

ISO-AMILASI PANCREATICA (siero) CINETICO ENZIMATI293 U/L fino a 55

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO295
URTICA DIOICA UI/mL fino a 0,35

ISOENZIMA OSSEO FOSFATASI ALCALINA IMMUNOENZIMATICO298 ug/L da 40,0 a 273,0
da 3,0 a 19,0
da 6,0 a 26,0
da 6,0 a 30,0

F: Adolescente:
F: Donna Premenopausa:
F: Donna Postmenopau.:
M: Uomo:

EMOGLOBINA GLICATA (sangue) HPLC affinità al borona300 % da 4,0 a 6,0

. mmol/moL da 20 a 42

UREA (siero) ENZIMATICO UV (UR301 mg/dL da 15 a 50

GLUCOSIO (siero) ENZIMATICO UV (HK)302 mg/dL da 70 a 99
da 100 a 125
superiore a 126
da 70 a 99
da 100 a 125
superiore a 126

F: Valore normale
F: Diminuita tolleranza
F: Diabete
M: Valore normale
M: Diminuita tolleranza
M: Diabete

GLUCOSIO (siero) ENZIMATICO UV (HK)302MDL mg/dL da 70 a 99
da 100 a 125
superiore a 126
da 70 a 99
da 100 a 125
superiore a 126

F: Valore normale
F: Diminuita tolleranza
F: Diabete
M: Valore normale
M: Diminuita tolleranza
M: Diabete

GLICEMIA POSTPRANDIALE (siero) ENZIMATICO UV (HK)303 mg/dL fino a 140

CROMO ASSORBIMENTO AT304 mcg/L fino a 1,00

CROMO ( U. I. T. ) ASSORBIMENTO AT305 mcg/L fino a 25,0

(ACGIH 2012)

CROMO ( U. F. T. ) ASSORBIMENTO AT305* mcg/L inf a 2
inf a 25
inf a 10
inf a 2
inf a 25
inf a 10

F: Popolazione generale:
F: Soggetti esposti:
F: Aumento durante il turno:
M: Popolazione generale:
M: Soggetti esposti:
M: Aumento durante il turno:

Dati tratti da:G.Ital.Med.Lav.Erg.2002; 24:3 Suppl.(popolazione 
generale) ACGIH 2007 (soggetti professionalmente esposti).

CROMO ( Urine 24 ore ) ASSORBIMENTO AT305H24 mcg/L inf a 2
inf a 25
inf a 10
inf a 2
inf a 25
inf a 10

F: Popolazione generale:
F: Soggetti esposti:
F: Aumento durante il turno:
M: Popolazione generale:
M: Soggetti esposti:
M: Aumento durante il turno:

Dati tratti da:G.Ital.Med.Lav.Erg.2002; 24:3 Suppl.(popolazione 
generale) ACGIH 2007 (soggetti professionalmente esposti).

CA 125 (siero) ELFA306 U/mL fino a 35,0

CORTISOLO (urine 24h) ELETTROCHEMILUMI307 ug/24h da 4 a 176

Diuresi ml/24h da 600 a 1800

CA 19-9 (siero) ELFA308 U/mL fino a 37,0

CA 72 -4 IMMUNOMETRICO309 kUI/L fino a 6,0
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Elenco esami con valori normali

OXI LAB s.r.l.

Esame Descrizione U.M. Valori normaliMetodologia

ELETTROFORESI PROTEICA (siero) ELETTROFORESI CA310
Proteine Totali g/dL da 6,3 a 8,3

Tracciato 
Albumina % da 55,8 a 66,1

Alfa 1 % da 2,9 a 4,9

Alfa 2 % da 7,1 a 11,8

Beta 1 % da 4,7 a 7,2

Beta 2 % da 3,2 a 6,5

Gamma globuline % da 11,1 a 19,0

Rapporto albumina/globuline da 1,10 a 2,40

Commento 

PROTEINE TOTALI (siero) BIURETO311 g/dL da 6,3 a 8,3

PROTEINE TOTALI (siero) BIURETO311* g/dL da 6,3 a 8,3

PROTEINE TOTALI (siero) BIURETO311** g/dL da 6,3 a 8,3

ALBUMINA (siero) COLORIMETRICO312 g/dL da 3,5 a 5,5

COLESTEROLO HDL (siero) ENZIMATICO COLORI314 mg/dL superiore a 45
superiore a 40

F 0 - 100 anni
M 0 - 100 anni

COLESTEROLO LDL (siero) ENZIMATICO COLORI316 mg/dL fino a 129
da 130 a 159
da 160 a 189
superiore a 190
fino a 129
da 130 a 159
da 160 a 189
superiore a 190

F: Valore desiderabile
F: Valore limite
F: Valore alto
F: Valore molto alto
M: Valore desiderabile
M: Valore limite
M: Valore alto
M: Valore molto alto

COLESTEROLO TOTALE (siero) ENZIMATICO COLORI318 mg/dL da 180 a 240
superiore a 240
fino a 180
fino a 200
da 180 a 240
superiore a 240
da 180 a 240
superiore a 240
fino a 180
fino a 200
da 180 a 240
superiore a 240

F: Valore limite
F: Valore elevato
F: Valore desiderabile
F: Valore desiderabile
F: Valore limite
F: Valore elevato
M: Valore limiti
M: Valore elevato
M: Valore desiderabile
M: Valore desiderabile
M: Valore limite
M: Valore elevato

TRIGLICERIDI (siero) ENZIMATICO COLORI321 mg/dL fino a 180

CRIOGLOBULINE (siero) PRECIPITAZIONE A F323 ASSENTI

ACIDO URICO (siero) ENZIMATICO COLORI324 mg/dL da 2,5 a 6,5
da 3,0 a 7,5

F 0 - 1000 anni
M 0 - 1000 anni

ACIDO URICO (urine 24h) ENZIMATICO COLORI325 mg/24h da 240 a 750

Diuresi ml/24h

ACIDO URICO (urine del mattino) ENZIMATICO COLORI325* mg/dL

ACIDO URICO (urine 12h) ENZIMATICO COLORI325** mg/12h
Diuresi ml/12h

SODIO (siero) POTENZIOMETRIA IN328 mmol/L da 135 a 146

POTASSIO (siero) POTENZIOMETRIA IN329 mmol/L da 3,5 a 5,0

CLORO (siero) POTENZIOMETRIA IN330 mmol/L da 95 a 110

CALCIO (siero) COLORIMETRICO (A331 mmol/L da 2,20 a 2,70
da 2,20 a 2,65
da 2,20 a 2,70
da 2,20 a 2,65

F 1 - 14 anni
F 15 - 1000 anni
M 1 - 14 anni
M 15 - 1000 anni

CALCIO (siero) COLORIMETRICO (A331* mmol/L da 2,20 a 2,70
da 2,20 a 2,65
da 2,20 a 2,70
da 2,20 a 2,65

F 1 - 14 anni
F 15 - 1000 anni
M 1 - 14 anni
M 15 - 1000 anni

FOSFORO (siero) COLORIMETRICO FO332 mg/dL da 3,6 a 7,0
da 2,5 a 4,5
da 3,6 a 7,0
da 2,5 a 4,5

F 1 - 14 anni
F 15 - 1000 anni
M 1 - 14 anni
M 15 - 1000 anni

MAGNESIO (siero) COLORIMETRICO -BL333 mg/dL da 1,8 a 2,4

LITIO (siero) COLORIMETRICO334 mM/L da 0,60 a 1,20
da 0,60 a 1,20

F: Range Terapeutico
M: Range Terapeutico

BICARBONATI (plasma) ENZIMATICO337 mEq/L da 23 a 27

SODIO (urine 24h) POTENZIOMETRIA IN338 mmol/24h da 40 a 220

Diuresi ml/24h
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Elenco esami con valori normali
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Esame Descrizione U.M. Valori normaliMetodologia

SODIO (urine del mattino) POTENZIOMETRIA IN3380 mmol/L

POTASSIO (urine 24h) POTENZIOMETRIA IN339 mmol/24h da 25 a 125

Diuresi ml/24h

POTASSIO (urine 12h) POTENZIOMETRIA IN339** mmol/12h
Diuresi ml/12h

POTASSIO (urine del mattino) POTENZIOMETRIA IN3390 mmol/L

COBALTO (sangue) ASSORBIMENTO AT340 ug/L da 0,10 a 0,40
fino a 1,00
fino a 1,00
da 0,10 a 0,40

F: Popoalzione generale
F: Soggetti esposti
M: Soggetti esposti
M: Popoalzione generale

CALCIO (urine 24h) COLORIMETRICO341 mg/24h da 50 a 350

Diuresi ml/24h

CALCIO (urine del mattino) COLORIMETRICO341* mg/dL

CREATININA (siero) COLORIMETRICO (JA342 mg/dL da 0,5 a 1,2
da 0,7 a 1,4

F 0 - 1000 anni
M 0 - 1000 anni

Stima del Filtrato Glomerulare (eGFR) superiore a 60

Osservazioni: 
l'eGFR non è applicabile nelle donne in gravidanza, nei soggetti 
defedati e/o affetti da patologie multiple. Devono anche essere 
esclusi dal calcolo soggetti di età < 18 anni e > 75 anni. In questi 
casi si consiglia di  determinare la "Clearance della creatinina".
Calcolo eseguito applicando la formula MDRD.

MAGNESIO (urine 24h) COLORIMETRICO343 mg/24h da 70,0 a 150,0

Diuresi ml24h

MAGNESIO (urine del mattino) COLORIMETRICO343* mg/l

FOSFORO (urine 24h) COLORIMETRICO344 mg/24h da 400 a 1300

Diuresi ml/24h

FOSFORO (urine del mattino) COLORIMETRICO344* mg/dL

FOSFATASI ALCALINA (siero) AMP346 U/L da 100 a 300
da 50 a 330
da 50 a 165
da 30 a 120
da 100 a 330
da 50 a 350
da 75 a 390
da 50 a 170
da 30 a 120

F 1 - 6 anni
F 7 - 12 anni
F 13 - 15 anni
F 16 - 1000 anni
M 1 - 6 anni
M 7 - 12 anni
M 13 - 15 anni
M 16 - 18 anni
M 19 - 1000 anni

LDH - LATTATODEIDROGENASI (siero) ENZIMATICO347 U/L da 180 a 430
da 110 a 295
da 0 a 247
da 180 a 430
da 110 a 295
da 0 a 248

F 0 - 2 anni
F 3 - 12 anni
F 13 - 1000 anni
M 0 - 2 anni
M 3 - 12 anni
M 13 - 1000 anni

CPK - CREATINCHINASI (siero) ENZIMATICO (NAC A348 U/L fino a 176

CHE - COLINESTERASI (siero) ENZIMATICO COLORI349 U/L da 3.950 a 11.500

gamma-GLUTAMMILTRANSFERASI (siero) ENZIMATICO350 U/L da 7 a 35
da 7 a 55

F 0 - 1000 anni
M 0 - 1000 anni

CLORO (urine 24h) POTENZIOMETRIA IN351 mmol/24h da 110 a 250

Diuresi ml/24h

CLORO (urine del mattino) POTENZIOMETRIA IN3510 mmol/L

BILIRUBINA TOTALE (siero) COLORIMETRICO353 mg/dL da 0,20 a 1,30

BILIRUBINA DIRETTA mg/dL da 0,00 a 0,30

BILIRUBINA INDIRETTA           mg/dL da 0,00 a 1,10

BILIRUBINA TOTALE (siero) COLORIMETRICO354 mg/dL da 0,20 a 1,30

alfa-AMILASI (siero) ENZIMATICO355 U/L fino a 110

ALDOLASI (siero) ENZIMATICO356 U/L fino a 7,6

CK-MB ISOENZIMA CARDIACO (siero) CHEMILUMINESCENZ358 ng/mL fino a 5

LIPASI (siero) ENZIMATICO COLORI360 U/L da 13 a 60

Ac ANTI CELLULE PARIETALI GASTRICHE (si IMMUNOFLUORESCE361 < 1/20

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO362*
CARPINO BIANCO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ363
LATTE UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO364
ACACIA LONGIFOGLIA UI/mL fino a 0,35
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Esame Descrizione U.M. Valori normaliMetodologia

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ366
MIX ALBERI 2 UI/mL fino a 0,35

Acero, Quercia, Olmo Americano, Nocciolo, Pecan

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ367
MIX ALBERI 9 UI/mL fino a 0,35

Ontano bianco, Betulla, Nocciolo, Quercia, Salice

ACIDO VANILMANDELICO (urine 24h) CROMATOGRAFIA LI370 uM/24h fino a 33

Diuresi ml/24h

ACIDO OMOVANILLICO (urine 24h) VEDI AL CROMATOGRAFIA LI370* uM/24h fino a 48

Diuresi VEDI ALLEGATO mL da 600 a 1800

CREATININA CLEARANCE (urine 24h) 371
Diuresi 24h ml/24h
Flusso ml/minuto
Creatinina mg/dL da 0,5 a 1,2

da 0,7 a 1,4
F 0 - 1000 anni
M 0 - 1000 anni

Creatinina nell'urina mg/dL
Creatinina nell'urina 24 h mg/24h
Clearance ml/minuto da 70 a 150

ISOENZIMI LDH (siero) ELETTROFORESI372
LDH TOTALE U/L fino a 245

LDH - 1 % da 15,0 a 32,0

LDH - 2 % da 25,0 a 44,0

LDH - 3 % da 12,0 a 29,0

LDH - 4 % da 3,0 a 16,0

LDH - 5 % da 3,0 a 17,0

Commento 

CURVA DEL GLUCOSIO (siero) ENZIMATICO UV373
Glucosio sierico basale mg/dL da 70 a 110

Carico di glucosio 75 gr. 
Glucosio sierico a 30' mg/dL
Glucosio sierico a 60' mg/dL
Glucosio sierico a 120' mg/dL Glic. Base >110

Glic. 120'   >140
Glic. Base >126
Glic. 120'   >200
Glic. Base >110
Glic. 120'   >140
Glic. Base >126
Glic. 120'   >200

F: Ridotta Tolleranza
F: .
F: DIABETE MELLITO
F: .
M: Ridotta Tolleranza
M: .
M: DIABETE MELLITO
M: .

Glucosio sierico a 180' mg/dL
Glucosio sierico a 240' mg/dL

CURVA DEL GLUCOSIO (siero) ENZIMATICO UV373*0
Glucosio sierico basale mg/dL da 70 a 110

Carico di glucosio 100 gr. 
Glucosio sierico a 60' mg/dL fino a 180

Glucosio sierico a 120' mg/dL fino a 155

Glucosio sierico a 180' mg/dL fino a 140

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ375
SEDANO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ3750
LENTICCHIA UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche  (siero) IMMUNOENZIMATICO376
CARNE DI BUE UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ378
EPITELIO DI GATTO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ380
MIX GRAMINACEE UI/mL fino a 0,35

Erba mazzolina, Paleo dei prati, Logliarello, Codolina, Gramigna dei 
prati

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ381
CODA DI TOPO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ382
ASSENZIO SELVATICO UI/mL fino a 0,35
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IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO382*
ARTEMISIA ABSINTHIUM UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ383
PARIETARIA OFFICINALIS UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ384
LANCIUOLA UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ386
BETULLA VERRUCOSA UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ386*
rBet V2 (Profillina) BETULA VERRUCOSA UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ386**
rBet V4 BETULA VERRUCOSA UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ3860
rBet V1 BETULLA VERRUCOSA UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ387
DERMATOPHAGOIDES PTERONISSINUS UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ388
DERMATOPHAGOIDES FARINAE UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ389
ASPERGILLUS FUMIGATUS KU/L fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ390
FORFORA DI CAVALLO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO393
MIX FARINACEI UI/mL fino a 0,35

Grano; Avena; Granoturco; Semi di sesamo; Grano saraceno;

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ394
POMODORO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ395
POLVERE DI CASA - GREER LABS UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ395*
POLVERE DI CASA - HOLLISTER STIER UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ396
MIX ERBE UI/mL fino a 0,35

Ambrosia comune, Assenzio selvatico, Lanciuola, Farinaccio 
selvatico, Erba Cali

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ397
MIX MUFFE UI/mL fino a 0,35

Penicillum Notatum, Cladosporum Herbarum, Aspergillus 
Fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO398
FRAGOLA UI/mL fino a 0,35

TEST DI COOMBS DIRETTO (sangue) AGGLUTINAZIONE S399 NEGATIVO

Ac ANTI MUSCOLO STRIATO (siero) IMMUNOFLUORESCE401 < 1/20

Ac ANTI dsDNA IgG (siero) CHEMILUMINESCENZ402 IU/mL fino a 34,9

REUMA TEST (siero) TURBIDIMETRIA403 UI/mL fino a 14,00

PROTEINA C REATTIVA (siero) TURBIDIMETRIA404 mg/L fino a 5,0

TITOLO ANTISTREPTOLISINICO (siero) TURBIDIMETRIA405 UI/mL fino a 200

Ac ANTI MUSCOLO LISCIO (ASMA) IMMUNOFLUORESCE406 < 1/20

WAALER ROSE (siero) I.H.A.408 NEGATIVA

SIERODIAGNOSI DI WIDAL WRIGHT (s AGGLUTINAZIONE409
Salmonella Typhi antigene O INF. 1/40

Salmonella Typhi antigene H INF. 1/40

Salmonella Paratyphi A antigene O INF. 1/40

Salmonella Paratyphi A antigene H INF. 1/40

Salmonella Paratyphi B antigene O INF. 1/40

Salmonella Paratyphi B antigene H INF. 1/40

Salmonella Paratyphi C antigene O INF. 1/40

Salmonella Paratyphi C antigene H INF. 1/40

Brucella Abortus-Melitensis INF. 1/40
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Esame Descrizione U.M. Valori normaliMetodologia

TPHA (siero) EMOAGGLUTINAZIO412 NEGATIVO

Titolo NEGATIVO
POSITIVO
NEGATIVO
POSITIVO

F: < 1/80
F: > o = 1/80
M: < 1/80
M: > o = 1/80

TPHA (siero) VEDI ALLEGATO EMOAGGLUTINAZIO412* NEGATIVO
POSITIVO
NEGATIVO
POSITIVO

F: < 1/80
F: > 1/80
M: < 1/80
M: > 1/80

TPHA (siero) EMOAGGLUTINAZIO412** NEGATIVO

Titolo NEGATIVO
POSITIVO
NEGATIVO
POSITIVO

F: < 1/80
F: > 1/80
M: < 1/80
M: > 1/80

VDRL (siero) FLOCULAZIONE413 NEGATIVA

Titolo NEGATIVO
POSITIVO
NEGATIVO
POSITIVO

F: < 1/2
F: > o uguale 1/2
M: < 1/2
M: > o uguale 1/2

VDRL QUANTITATIVA VEDI ALLEGATO CARBON ANTIGEN C413* NEGATIVA
POSITIVA
NEGATIVA
POSITIVA

F: < 1/2
F: > o uguale 1/2
M: < 1/2
M: > o uguale 1/2

TEST DI COOMBS INDIRETTO (siero) AGGLUTINAZIONE S414 NEGATIVO

TEST DI COOMBS INDIRETTO (TITOLAZION AGGLUTINAZIONE S414* NEGATIVO

TEST DI COOMBS INDIRETTO (siero) AGGLUTINAZIONE S414T NEGATIVO

CERULOPLASMINA (siero) IMMUNOTURBIDIMET415 mg/dL da 16 a 45

LAMOTRIGINA CROMATOGRAFIA LI416 mg/L da 0,5 a 10,0

ANTIGENE HBsAg (siero) CHEMILUMINESCENZ417 NEGATIVO

CONTA DI ADDIS (urine 24h) 418
Eritrociti da 0 a 1000000

Leucociti da 0 a 2000000

Cilindri da 0 a 10000

RAME (siero) ENZIMATICO COLORI419 ug/dL da 65 a 165

RAME (U.I.T.) ASSORBIMENTO AT419* ug/L fino a 60

RAME (U.F.T.) ASSORBIMENTO AT419** ug/L fino a 60

RAME (urine 24h) ASSORBIMENTO AT4190 ug/24h da 3,00 a 37,00

Diuresi ml/24h

FIBRINOGENO (per calcolo) 420 da 17,5 a 40,0

FIBRINOGENO (plasma) mg/dl da 175 a 400

ANALISI DELL'EMOGLOBINA (sangue) HPLC421
A1 %

superiore a 95,8
VEDI ALLEGATO
superiore a 95,8

F 0 - 2 anni
F 3 - 1000 anni
M 0 - 2 anni
M 3 - 1000 anni

A2 % VEDI ALLEGATO
da 1,7 a 3,2
VEDI ALLEGATO
da 1,7 a 3,2

F 0 - 2 anni
F 3 - 1000 anni
M 0 - 2 anni
M 3 - 1000 anni

FETALE % VEDI ALLEGATO
fino a 1,0
VEDI ALLEGATO
fino a 1,0

F 0 - 2 anni
F 3 - 1000 anni
M 0 - 2 anni
M 3 - 1000 anni

ANOMALE ASSENTI

COMMENTO 

PIOMBO (sangue) ASSORBIMENTO AT422 mcg/100ml fino a 60
superiore a 40
fino a 60
superiore a 40

F: Soggetti esposti
F: Sorveglianza sanitaria
M: Soggetti esposti
M: Sorveglianza sanitaria

Lavoratrici in eta' fertile con valori superiori a 40 mcg/dl
devono essere allontanate.
Revisione bibliografica 2004: D.M.n.25 02/02/2002.

RESISTENZA OSMOTICA ERITROCITAR NEFELOMETRICO-TU425
Test di Iper-resistenza % superiore a 70

Test di Ipo-resistenza % fino a 30

CONCLUSIONI 
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IMMUNOCOMPLESSI CIRCOLANTI (sier IMMUNOENZIMATICO426
ICC C1q ugEq/mL NEGATIVO

DUBBIO
POSITIVO
NEGATIVO
DUBBIO
POSITIVO

F: Inf. a 16
F: Da 16 a 18
F: Sup. a 18
M: Inf. a 16
M: Da 16 a 18
M: Sup. a 18

Ac ANTI ROSOLIA IgG (siero) CHEMILUMINESCENZ428 ASSENTI
DUBBIO
PRESENTI
ASSENTI
DUBBIO
PRESENTI

F: Soggetto Recettivo
F: .
F: Soggetto Immune
M: Soggetto Recettivo
M: .
M: Soggetto Immune

Titolo UI/mL superiore a 10

Ac ANTI ROSOLIA IgM (siero) CHEMILUMINESCENZ428* ASSENTI

Ac ANTI ROSOLIA IgM (siero) CHEMILUMINESCENZ428M ASSENTI

Ac ANTI TOXOPLASMA IgG (siero) ELFA429 ASSENTI
DUBBIO
PRESENTI
ASSENTI
DUBBIO
PRESENTI

F: Soggetto Recettivo
F: .
F: Soggetto Immune
M: Soggetto Recettivo
M: .
M: Soggetto Immune

Titolo UI/mL superiore a 8

Ac ANTI TOXOPLASMA IgM (siero) ELFA429* ASSENTI

Ac ANTI TOXOPLASMA IgA GONDII (siero) IMMUNOENZIMATICO429A Index fino a 0,8
da 0,8 a 1,2
superiore a 1,2

F: NEGATIVO
F: DUBBIO
F: POSITIVO

Ac ANTI TOXOPLASMA IgG (siero) ELFA429T ASSENTI
DUBBIO
PRESENTI
ASSENTI
DUBBIO
PRESENTI

F: Soggetto Recettivo
F: .
F: Soggetto Immune
M: Soggetto Recettivo
M: .
M: Soggetto Immune

Titolo UI/mL superiore a 8

Ac ANTI TOXOPLASMA IgM (siero) ELFA429T* ASSENTI

Ac ANTI HERPES 2 IgG (siero) ELISA430 Index NEGATIVO
DUBBIO
POSITIVO
NEGATIVO
DUBBIO
POSITIVO

F: Inf. A 0,9
F: Da 0,9 a 1,1
F: Sup. A 1,1
M: Inf. A 0,9
M: Da 0,9 a 1,1
M: Sup. A 1,1

Ac ANTI HERPES 1-2 IgM (siero) IMMUNOENZIMATICO430* Index NEGATIVO
DUBBIO
POSITIVO
NEGATIVO
DUBBIO
POSITIVO

F: Inf. 0,9
F: Da 0,9 a 1,1
F: Sup. 1,1
M: Inf. 0,9
M: Da 0,9 a 1,1
M: Sup. 1,1

TAMPONE NASALE COLTURALE432
Esito dell'esame colturale: 

TAMPONE NASALE COLTURALE432*
Esito dell'esame colturale: 

Ac ANTI HERPES 1 IgG (siero) ELISA433 Index NEGATIVO
DUBBIO
POSITIVO
NEGATIVO
DUBBIO
POSITIVO

F: Inf. a 0,8
F: Da 0,8 a 1,2
F: Sup. a 1,2
M: Inf. a 0,8
M: Da 0,8 a 1,2
M: Sup. a 1,2

APTOGLOBINA (siero) IMMUNODIFFUSIONE434 mg/dL da 30 a 200

TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (pla SILICE LIQUIDA435 secondi da 22 a 34

ANTITROMBINA III (per calcolo) COLORIMETRICO436 da 7,0 a 12,0

ANTITROMBINA III (plasma) % da 70 a 120

CARBAMAZEPINA (siero) IMMUNOMETRICO437 ug/mL da 4,0 a 10,0
da 4,0 a 10,0

f: In terapia
M: In terapia

Ac ANTI MICROSOMA LKM (siero) IMMUNOFLUORESCE438 < 1/20

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ439
GRAMIGNA DEI PRATI UI/mL fino a 0,35

A.N.A. NUCLEO SCREEN (siero) CHEMILUMINESCENZ441* NEGATIVO

Antigeni rilevati: dsDNA, Sm, RNP,Ro52, SS-A(Ro60), SS-B (La),Scl-
70, Jo-1, Mi-2, PCNA, Ku, ThTo, Pm/Scl, RNA Pol III, centromero e 
proteina P ribosomiale.
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ANA TEST QUANTITATIVO (plasma) IMMUNOFLUORESCE4410
Tipo di fluorescenza 
Titolo INF 1/40

Ac ANTI MITOCONDRI (siero) ELISA442 AU/mL fino a 12
da 12 a 18
superiore a 18
fino a 12
da 12 a 18
superiore a 18

F: NEGATIVO
F: DUBBIO
F: POSITIVO
M: NEGATIVO
M: DUBBIO
M: POSITIVO

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO443
CANNARECCHIA UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ444
AMBROSIA COMUNE UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO445
AMBROSIA OCCIDENTALE UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO445*
AMBROSIA TRIFIDA UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO446
EPITELIO DI CONIGLIO UI/mL fino a 0,35

TEMPO DI PROTROMBINA (plasma) TROMBOPLASTINA R448
I.N.R. da 0,8 a 1,2

da 0,8 a 1,2
da 2,0 a 3,0

da 3,0 a 4,5

F 0 - 1000 anni
M 0 - 1000 anni
T: IN TERAPIA:
T: .
T: VALVOLA MECCANICA:

Uit-MERCURIO ASSORBIMENTO AT450
Uit-MERCURIO 
Uit-CREATININA g/L da 0,50 a 2,50

Uit-MERCURIO/Uit-CREATININA ug/g creat fino a 20,00
fino a 20,00

F: Soggetti Esposti
M: Soggetti Esposti

MERCURIO ( U. F. T. ) ASSORBIMENTO AT450*
Uft-MERCURIO ug/L
Uft-CREATININA g/L da 0,50 a 2,50

Uft-MERCURIO/Uft-CREATININA ug/g creat fino a 35,00
fino a 35,00

F: Soggetti Esposti
M: Soggetti Esposti

Ac ANTI CARDIOLIPINA IgG (siero) CHEMILUMINESCENZ451 CU fino a 20,0

Ac ANTI CARDIOLIPINA IgM (siero) CHEMILUMINESCENZ451* CU fino a 20,0

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO453
TARAXACUM VULGARE UI/mL fino a 0,35

Ac ANTI CENTROMERO CENP-B (siero) IMMUNOFLUORIMET454 Al < 1,00

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO456
PIUME D'OCA UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO457
PIUME DI PAPPAGALLO UI/mL fino a 0,35

RICERCA PROTEINA BENCE JONES IMMUNODIFFUSIONE459
Catene leggere tipo Kappa ASSENTI

Catene leggere tipo Lambda ASSENTI

Rapporto kappa/lambda da 0,75 a 4,5

Diuresi ml/24h

dU-PROTEINE DI BENCE JONES IMMUNOTURBIDIMET4590
Catene leggere tipo Kappa ASSENTI

Catene leggere tipo Lambda ASSENTI

Rapporto Kappa/Lambda da 0,75 a 4,5

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ460
CARNE DI POLLO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO461
CARNE DI MAIALE UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ463
TUORLO D'UOVO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ464
ALBUME D'UOVO UI/mL fino a 0,35
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IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO465
CACAO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ466
GRANO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ468
ACERO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ469
CASEINA UI/mL fino a 0,35

IMMUNOGLOBULINE IgG (siero) TURBIDIMETRIA470 mg/dL da 230 a 1.000
da 440 a 1.285
da 700 a 1.600
da 230 a 1.000
da 440 a 1.285
da 700 a 1.600

F 0 - 1 anni
F 2 - 13 anni
F 14 - 150 anni
M 0 - 1 anni
M 2 - 13 anni
M 14 - 150 anni

IMMUNOGLOBULINE IgA (siero) TURBIDIMETRIA470* mg/dL da 5 a 135
da 30 a 270
da 70 a 400
da 5 a 135
da 30 a 270
da 70 a 400

F 0 - 1 anni
F 2 - 13 anni
F 14 - 150 anni
M 0 - 1 anni
M 2 - 13 anni
M 14 - 150 anni

IMMUNOGLOBULINE IgM (siero) TURBIDIMETRIA470** mg/dL da 8 a 70
da 45 a 100
da 40 a 230
da 8 a 70
da 45 a 100
da 40 a 230

F 0 - 1 anni
F 2 - 13 anni
F 14 - 1000 anni
M 0 - 1 anni
M 2 - 13 anni
M 14 - 1000 anni

OSTEOCALCINA ECLIA471 ug/L da 11,00 a 43,00
da 15,00 a 46,00
da 24,00 a 70,00
da 14,00 a 42,00
da 14,00 a 46,00

F: Fase premenopausale
F: Fase postmenopausale
M: 18 - 30 anni
M: 30 - 50 anni
M: Sup 50 anni

P.S.A. LIBERO (siero) CHEMILUMINESCENZ472 ng/mL

P.S.A. TOTALE (siero) CHEMILUMINESCENZ474 ng/mL fino a 4,00

Si possono riscontrare valori aumentati anche in presenza di 
prostatiti acute e croniche, di ipetrofia prostatica benigna e in 
seguito a manipolazioni della prostata.

APOLIPOPROTEINA A1 (siero) IMMUNODIFFUSIONE475 mg/dL da 90 a 210

APOLIPOPROTEINA B (siero) IMMUNODIFFUSIONE476 mg/dL da 70 a 155

RAPPORTO PERCENTUALE CALCOLO477
P.S.A. LIBERO/P.S.A. TOTALE % Ipertrofia benigna.

Si consigliano 
ulteriori
accertamenti

M: Superiore a 15 - 20%:
M: Inferiore  a 10 - 15%:
M: .

Il rapporto è considerato non significativo per valori di PSA totale 
inferiori a 2,5 ng/mL

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ478
ALFA LATTOALBUMINA UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ480
ARACHIDE UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ4800
ASCARIS UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ4800*
ANISAKIS UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO482
NOCCIOLA UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO483
MANDORLA UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO485
MELA UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ487
ERBA MAZZOLINA UI/mL fino a 0,50

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ488
SEMI DI SOIA UI/mL fino a 0,35

VITAMINA D - D2(25 OH)+D3(25 OH) (siero CHEMILUMINESCENZ490 ug/L da 4 a 30
da 31 a 80
da 4 a 30
da 31 a 80

F: Insufficienza:
F: Normalità:
M: Insufficienza:
M: Normalità:

Pagina 20 di 66



Elenco esami con valori normali

OXI LAB s.r.l.

Esame Descrizione U.M. Valori normaliMetodologia

DIIDROSSI-VITAMINA D (1,25 OH) VEDI ALL IMMUNOENZIMATICO490* pg/ml da 16 a 81

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO491
PESCA UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO491*
PRUGNA UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO492
LIEVITO ACIDO NATURALE UI/mL fino a 0,35

Ac ANTI HAV IgG (siero) CHEMILUMINESCENZ493 ASSENTI

Ac ANT HAV IgM (siero) CHEMILUMINESCENZ493* ASSENTI

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ494
NOCCIOLO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO495
TIGLIO UI/mL fino a 0,35

Ac ANTI PARVOVIRUS B19 IgG (siero) CHEMILUMINESCENZ496 Indice NEGATIVO
DUBBIO
POSITIVO
NEGATIVO
DUBBIO
POSITIVO

F: Inf. a 0,9
F: Da 0,9 a 1,1
F: Sup. a 1,1
M: Inf. a 0,9
M: Da 0,9 a 1,1
M: Sup. a  1,1

Ac ANTI PARVOVIRUS B19 IgM (siero) CHEMILUMINESCENZ497 Indice NEGATIVO
DUBBIO
POSITIVO
NEGATIVO
DUBBIO
POSITIVO

F: Inf. a 0,9
F: Da 0,9 a 1,1
F: Sup. a 1,1
M: Inf. a 0,9
M: Da 0,9 a 1,1
M: Sup. a 1,1

ACIDO METILIPPURICO HPLC499 g/L
ACIDO METILIPPURICO ( U.I.T.) g/g Crea

ACIDO METILIPPURICO HPLC499* g/L
ACIDO METILIPPURICO ( U.F.T. ) g/g Crea
ACGIH 2012
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ES. EMOCROMOCITOMETRICO (sangue CITOFLUSSOMETRIC500
LEUCOCITI Mila/mcL VEDI ALLEGATO

da 4,80 a 15,90
da 4,50 a 13,50
da 4,00 a 15,50
da 3,80 a 11,00
da 3,80 a 12,50
VEDI ALLEGATO
da 4,80 a 15,90
da 4,50 a 13,50
da 4,00 a 15,50
da 3,80 a 11,00
da 3,80 a 12,50

F 0 - 0 anni
F 1 - 1 anni
F 2 - 5 anni
F 6 - 12 anni
F 13 - 70 anni
F 71 - 1000 anni
M 0 - 0 anni
M 1 - 1 anni
M 2 - 5 anni
M 6 - 12 anni
M 13 - 70 anni
M 71 - 1000 anni

ERITROCITI Milioni/mcL VEDI ALLEGATO
da 4,01 a 5,34
da 4,07 a 5,43
da 4,30 a 5,55
da 3,70 a 5,15
VEDI ALLEGATO
da 4,01 a 5,34
da 4,07 a 5,43
da 4,30 a 5,55
da 4,10 a 5,65

F 0 - 0 anni
F 1 - 1 anni
F 2 - 5 anni
F 6 - 12 anni
F 13 - 1000 anni
M 0 - 0 anni
M 1 - 1 anni
M 2 - 5 anni
M 6 - 12 anni
M 13 - 1000 anni

EMOGLOBINA g/L VEDI ALLEGATO
da 102 a 138
da 107 a 144
da 115 a 149
da 110 a 153
VEDI ALLEGATO
da 102 a 138
da 107 a 144
da 115 a 149
da 125 a 169

F 0 - 0 anni
F 1 - 1 anni
F 2 - 5 anni
F 6 - 12 anni
F 13 - 1000 anni
M 0 - 0 anni
M 1 - 1 anni
M 2 - 5 anni
M 6 - 12 anni
M 13 - 1000 anni

EMATOCRITO L/L VEDI ALLEGATO
da 0,32 a 0,42
da 0,33 a 0,43
da 0,35 a 0,45
da 0,32 a 0,45
da 0,37 a 0,47
VEDI ALLEGATO
da 0,32 a 0,42
da 0,33 a 0,43
da 0,35 a 0,45
da 0,38 a 0,49
da 0,39 a 0,49

F 0 - 0 anni
F 1 - 1 anni
F 2 - 5 anni
F 6 - 12 anni
F 13 - 70 anni
F 71 - 1000 anni
M 0 - 0 anni
M 1 - 1 anni
M 2 - 5 anni
M 6 - 12 anni
M 13 - 70 anni
M 71 - 1000 anni

VOLUME GLOBULARE MEDIO fL VEDI ALLEGATO
da 72,0 a 85,0
da 73,0 a 87,0
da 76,0 a 89,0
da 82,0 a 100,0
VEDI ALLEGATO
da 72,0 a 85,0
da 73,0 a 87,0
da 76,0 a 89,0
da 82,0 a 100,0

F 0 - 0 anni
F 1 - 1 anni
F 2 - 5 anni
F 6 - 12 anni
F 13 - 1000 anni
M 0 - 0 anni
M 1 - 1 anni
M 2 - 5 anni
M 6 - 12 anni
M 13 - 1000 anni

CONTENUTO MEDIO EMOGLOBINA pg VEDI ALLEGATO
da 23,0 a 30,0
da 24,0 a 30,0
da 25,0 a 30,0
da 27,0 a 34,0
da 27,0 a 33,0
VEDI ALLEGATO
da 23,0 a 30,0
da 24,0 a 30,0
da 25,0 a 30,0
da 27,0 a 34,0
da 27,0 a 33,0

F 0 - 0 anni
F 1 - 2 anni
F 3 - 5 anni
F 6 - 12 anni
F 13 - 70 anni
F 71 - 1000 anni
M 0 - 0 anni
M 1 - 2 anni
M 3 - 5 anni
M 6 - 12 anni
M 13 - 70 anni
M 71 - 1000 anni

CONCENTRAZIONE MEDIA EMOGLOBINA g/L VEDI ALLEGATO
da 307 a 355
da 316 a 355
da 317 a 355
da 312 a 355
da 303 a 355
VEDI ALLEGATO
da 307 a 355
da 316 a 355
da 317 a 355
da 313 a 355
da 310 a 355

F 0 - 0 anni
F 1 - 2 anni
F 3 - 5 anni
F 6 - 12 anni
F 13 - 70 anni
F 71 - 1000 anni
M 0 - 0 anni
M 1 - 2 anni
M 3 - 5 anni
M 6 - 12 anni
M 13 - 70 anni
M 71 - 1000 anni

Pagina 22 di 66



Elenco esami con valori normali

OXI LAB s.r.l.

Esame Descrizione U.M. Valori normaliMetodologia

RDW CITOFLUSSOMETRIC500 % VEDI ALLEGATO
da 12,5 a 16,5
da 12,5 a 15,5
da 12,0 a 15,0
da 12,0 a 16,0
VEDI ALLEGATO
da 12,5 a 16,5
da 12,5 a 15,5
da 12,0 a 15,0
da 12,0 a 16,0

F 0 - 0 anni
F 1 - 2 anni
F 3 - 5 anni
F 6 - 70 anni
F 71 - 1000 anni
M 0 - 0 anni
M 1 - 2 anni
M 3 - 5 anni
M 6 - 70 anni
M 71 - 1000 anni

HDW g/L da 21,0 a 32,0

PIASTRINE Mila/mcL VEDI ALLEGATO
da 110 a 520
da 180 a 490
da 180 a 420
da 115 a 400
VEDI ALLEGATO
da 110 a 520
da 180 a 490
da 180 a 420
da 110 a 400

F 0 - 0 anni
F 1 - 2 anni
F 3 - 5 anni
F 6 - 12 anni
F 13 - 1000 anni
M 0 - 0 anni
M 1 - 2 anni
M 3 - 5 anni
M 6 - 12 anni
M 13 - 1000 anni

MPV fL da 7,0 a 11,1

PDW % da 25,0 a 72,0

PCT % da 0,10 a 0,40

FORMULA LEUCOCITARIA   
NEUTROFILI %
 Mila/mcL VEDI ALLEGATO

da 0,60 a 6,40
da 1,20 a 5,60
da 1,10 a 6,60
da 1,60 a 6,70
VEDI ALLEGATO
da 0,60 a 6,40
da 1,20 a 5,60
da 1,90 a 5,30
da 1,60 a 6,70

F 0 - 0 anni
F 1 - 5 anni
F 6 - 12 anni
F 13 - 70 anni
F 71 - 1000 anni
M 0 - 0 anni
M 1 - 5 anni
M 6 - 12 anni
M 13 - 70 anni
M 71 - 1000 anni

LINFOCITI %
 Mila/mcL VEDI ALLEGATO

da 1,50 a 9,30
da 1,40 a 6,00
da 1,60 a 3,90
da 0,90 a 3,40
da 0,20 a 3,10
VEDI ALLEGATO
da 1,50 a 9,30
da 1,40 a 6,00
da 1,60 a 3,90
da 0,90 a 3,40
da 0,20 a 3,10

F 0 - 0 anni
F 1 - 2 anni
F 3 - 5 anni
F 6 - 12 anni
F 13 - 70 anni
F 71 - 1000 anni
M 0 - 0 anni
M 1 - 2 anni
M 3 - 5 anni
M 6 - 12 anni
M 13 - 70 anni
M 71 - 1000 anni

MONOCITI %
 Mila/mcL VEDI ALLEGATO

da 0,50 a 2,10
da 0,20 a 1,50
da 0,20 a 1,30
VEDI ALLEGATO
da 0,50 a 2,10
da 0,20 a 1,50
da 0,20 a 1,30
da 0,20 a 1,70

F 0 - 0 anni
F 1 - 2 anni
F 3 - 12 anni
F 13 - 1000 anni
M 0 - 0 anni
M 1 - 2 anni
M 3 - 12 anni
M 13 - 70 anni
M 71 - 1000 anni

EOSINOFILI %
 Mila/mcL da 0,00 a 0,80

BASOFILI %
 Mila/mcL da 0,00 a 0,20

LUC %
 Mila/mcL da 0,00 a 0,40

COMMENTO: 

PIASTRINE IN SODIO CITRATO CITOFLUSSOMETRIC500* Mila/mcL da 110 a 400
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ES. EMOCROMOCITOMETRICO (sangue CITOFLUSSOMETRIC500**
LEUCOCITI Mila/mcL VEDI ALLEGATO

da 4,80 a 15,90
da 4,50 a 13,50
da 4,00 a 15,50
da 3,80 a 11,00
da 3,80 a 12,50
VEDI ALLEGATO
da 4,80 a 15,90
da 4,50 a 13,50
da 4,00 a 15,50
da 3,80 a 11,00
da 3,80 a 12,50

F 0 - 0 anni
F 1 - 1 anni
F 2 - 5 anni
F 6 - 12 anni
F 13 - 70 anni
F 71 - 1000 anni
M 0 - 0 anni
M 1 - 1 anni
M 2 - 5 anni
M 6 - 12 anni
M 13 - 70 anni
M 71 - 1000 anni

ERITROCITI Milioni/mcL VEDI ALLEGATO
da 4,01 a 5,34
da 4,07 a 5,43
da 4,30 a 5,55
da 3,70 a 5,15
VEDI ALLEGATO
da 4,01 a 5,34
da 4,07 a 5,43
da 4,30 a 5,55
da 4,10 a 5,65

F 0 - 0 anni
F 1 - 1 anni
F 2 - 5 anni
F 6 - 12 anni
F 13 - 1000 anni
M 0 - 0 anni
M 1 - 1 anni
M 2 - 5 anni
M 6 - 12 anni
M 13 - 1000 anni

EMOGLOBINA g/L VEDI ALLEGATO
da 102 a 138
da 107 a 144
da 115 a 149
da 110 a 153
VEDI ALLEGATO
da 102 a 138
da 107 a 144
da 115 a 149
da 125 a 169

F 0 - 0 anni
F 1 - 1 anni
F 2 - 5 anni
F 6 - 12 anni
F 13 - 1000 anni
M 0 - 0 anni
M 1 - 1 anni
M 2 - 5 anni
M 6 - 12 anni
M 13 - 1000 anni

EMATOCRITO L/L VEDI ALLEGATO
da 0,32 a 0,42
da 0,33 a 0,43
da 0,35 a 0,45
da 0,32 a 0,45
da 0,37 a 0,47
VEDI ALLEGATO
da 0,32 a 0,42
da 0,33 a 0,43
da 0,35 a 0,45
da 0,38 a 0,49
da 0,39 a 0,49

F 0 - 0 anni
F 1 - 1 anni
F 2 - 5 anni
F 6 - 12 anni
F 13 - 70 anni
F 71 - 1000 anni
M 0 - 0 anni
M 1 - 1 anni
M 2 - 5 anni
M 6 - 12 anni
M 13 - 70 anni
M 71 - 1000 anni

VOLUME GLOBULARE MEDIO fL VEDI ALLEGATO
da 72,0 a 85,0
da 73,0 a 87,0
da 76,0 a 89,0
da 82,0 a 100,0
VEDI ALLEGATO
da 72,0 a 85,0
da 73,0 a 87,0
da 76,0 a 89,0
da 82,0 a 100,0

F 0 - 0 anni
F 1 - 1 anni
F 2 - 5 anni
F 6 - 12 anni
F 13 - 1000 anni
M 0 - 0 anni
M 1 - 1 anni
M 2 - 5 anni
M 6 - 12 anni
M 13 - 1000 anni

CONTENUTO MEDIO EMOGLOBINA pg VEDI ALLEGATO
da 23,0 a 30,0
da 24,0 a 30,0
da 25,0 a 30,0
da 27,0 a 34,0
da 27,0 a 33,0
VEDI ALLEGATO
da 23,0 a 30,0
da 24,0 a 30,0
da 25,0 a 30,0
da 27,0 a 34,0
da 27,0 a 33,0

F 0 - 0 anni
F 1 - 2 anni
F 3 - 5 anni
F 6 - 12 anni
F 13 - 70 anni
F 71 - 1000 anni
M 0 - 0 anni
M 1 - 2 anni
M 3 - 5 anni
M 6 - 12 anni
M 13 - 70 anni
M 71 - 1000 anni

CONCENTRAZIONE MEDIA EMOGLOBINA g/L VEDI ALLEGATO
da 307 a 355
da 316 a 355
da 317 a 355
da 312 a 355
da 303 a 355
VEDI ALLEGATO
da 307 a 355
da 316 a 355
da 317 a 355
da 313 a 355
da 310 a 355

F 0 - 0 anni
F 1 - 2 anni
F 3 - 5 anni
F 6 - 12 anni
F 13 - 70 anni
F 71 - 1000 anni
M 0 - 0 anni
M 1 - 2 anni
M 3 - 5 anni
M 6 - 12 anni
M 13 - 70 anni
M 71 - 1000 anni
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RDW CITOFLUSSOMETRIC500** % VEDI ALLEGATO
da 12,5 a 16,5
da 12,5 a 15,5
da 12,0 a 15,0
da 12,0 a 16,0
VEDI ALLEGATO
da 12,5 a 16,5
da 12,5 a 15,5
da 12,0 a 15,0
da 12,0 a 16,0

F 0 - 0 anni
F 1 - 2 anni
F 3 - 5 anni
F 6 - 70 anni
F 71 - 1000 anni
M 0 - 0 anni
M 1 - 2 anni
M 3 - 5 anni
M 6 - 70 anni
M 71 - 1000 anni

HDW g/L da 21,0 a 32,0

PIASTRINE Mila/mcL VEDI ALLEGATO
da 110 a 520
da 180 a 490
da 180 a 420
da 115 a 400
VEDI ALLEGATO
da 110 a 520
da 180 a 490
da 180 a 420
da 110 a 400

F 0 - 0 anni
F 1 - 2 anni
F 3 - 5 anni
F 6 - 12 anni
F 13 - 1000 anni
M 0 - 0 anni
M 1 - 2 anni
M 3 - 5 anni
M 6 - 12 anni
M 13 - 1000 anni

MPV fL da 7,0 a 11,1

PDW % da 25,0 a 72,0

PCT % da 0,10 a 0,40

COMMENTO: 

CITOLOGIA URINARIA PRIMO CAMPIO502
Conclusione diagnostica 

CITOLOGIA URINARIA SECONDO CAMP502*
Conclusione diagnostica 

CITOLOGIA URINARIA TERZO CAMPIO502**
Conclusione diagnostica 

COBALTO ( U. I. T. ) ASSORBIMENTO AT504 ug/L fino a 15,00
fino a 15,00

F: Soggetti esposti
M: Soggetti esposti

COBALTO ( U. F. T. ) ASSORBIMENTO AT504* ug/L fino a 15,00
fino a 15,00

F: Soggetti esposti
M: Soggetti esposti

RETICOLOCITI CONTEGGIO CON AN506. ‰ da 0,0 a 20,0

RETICOLOCITI 10(6)/uL

FERRO (siero) COLORIMETRICO507 mcg/dL da 50 a 150
da 60 a 170

F 0 - 1000 anni
M 0 - 1000 anni

TRANSFERRINA (siero) TURBIDIMETRIA508 mg/dL da 200 a 360

TIBC mcg/dL da 250,0 a 380,0

SATURAZIONE DELLA TRANSFERRINA % da 20 a 50

TRANSFERRINA CARBOIDRATO CARENTE (C ELETTROFORESI CA509 % fino a 1,3
.
.
da 1,4 a 1,6
superiore a 1,7
fino a 1,3
.
.
da 1,4 a 1,6
superiore a 1,7

F: Valore normale:
F: Valore da rivalutare
F: con nuovo dosaggio
F: a distanza di 15 giorni:
F: Valore patologico:
M: Valore normale:
M: Valore da rivalutare
M: con nuovo dosaggio
M: a distanza di 15 giorni:
M: Valore patologico:

TRANSFERRINA INSATURA ( UIBC ) CALCOLO DERIVATO509* Fe mcg/dl da 190 a 340

ACIDO IPPURICO HPLC510 g/L
ACIDO IPPURICO ( U.I.T. ) g/g Crea .

Inf. a 1,60
.
Inf. a 1,60

F: Esp. Professionale
F: a TOLUENE
M: Esp. Professionale
M: a TOLUENE

Revisione bibliografica IBE ACGIH 2008

ACIDO IPPURICO HPLC510* g/L
ACIDO IPPURICO ( U.F.T. ) g/g Crea
Revisione bibliografica IBE ACGIH 2008

VELOCITA' DI ERITROSEDIMENTAZIONE (sa SEDITAINER512 mm/h da 2 a 30
da 2 a 20
da 2 a 30
da 2 a 15

F 0 - 12 anni
F 13 - 1000 anni
M 0 - 12 anni
M 13 - 1000 anni

GRUPPO SANGUIGNO AGGLUTINAZIONE S515
Sistema ABO 
Fattore RH (anti D) 
                   (anti CDE) 
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Ac ANTI LYSTERIA MONOCYTOGENES Ig tot FISSAZIONE DEL CO516 NEGATIVO
POSITIVO DEBOLE
POSITIVO
NEGATIVO
POSITIVO DEBOLE
POSITIVO

F: INF. 1/16
F: DA 1/16 A 1/32
F: SUP. 1/32
M: INF. 1/16
M: DA 1/16 A 1/32
M: SUP. 1/32

Ac ANTI BORDETELLA PERTUSSIS IgM (siero IMMUNOFLUORESCE520 Titolo < 1:320

CITOLOGIA SECRETO FARINGEO 521*
Conclusione diagnostica 

Ac ANTI BORDETELLA PERTUSSIS IgG (siero IMMUNOFLUORESCE527 Titolo < 1:100

Ac ANTI BORDETELLA PERTUSSIS IgA (siero IMMUNOFLUORESCE5270 Titolo < 1:100

TEST DI NORDIN (urine del mattino) CALCOLO DERIVATO530
Rapporto calciuria/creatininuria mg/mg da 0,02 a 0,20

Rapporto idrossiprol./creatininuria mg/g da 6 a 20

FLUORO (U.I.T.) IONO SELETTIVO533 mg/g Creatinin da 0,20 a 1,10

LIMITE BIOLOGICO DI ESPOSIZIONE :
a I. T.    4,0  ( DGF )
a i. T.    3,0  ( ACGIH )
a F. T.    7,0  ( DGF )
a F. T.   10,0  ( ACGIH )

FLUORO (U.F.T.) IONO SELETTIVO533* mg/g Creatinin fino a 10
fino a 10

F: Soggetti profes.esposti
M: Soggetti profes.esposti

LIMITE BIOLOGICO DI ESPOSIZIONE :
a I. T.    4,0  ( DGF )
a i. T.    3,0  ( ACGIH )
a F. T.    7,0  ( DGF )
a F. T.   10,0  ( ACGIH )

Creatinina urinaria g/L da 0,5 a 3

MANGANESE ASSORBIMENTO AT536 ug/L fino a 3,00
fino a 3,00

F: Popolazione Generale
M: Popolazione Generale

Per i soggetti esposti non sono presenti in letteratura valori di 
riferimento e valori correlabili con l'esposizione.

MANGANESE ( U. I. T. ) ASSORBIMENTO AT538
Uit-MANGANESE ug/L
Uit-CREATININA g/L da 0,5 a 2,5

Uit-MANGANESE/Uit-CREATININA ug/g creat fino a 2,0
fino a 10,0
fino a 2,0
fino a 10,0

F: Popolazione Generale
F: Soggetti Esposti
M: Popolazione Generale
M: Soggetti Esposti

Uft-MANGANESE ASSORBIMENTO AT538*
Uft-MANGANESE ug/L
Uft-CREATININA g/L da 0,50 a 2,50

Uft-MANGANESE/Uft-CREATININA ug/g creat fino a 2,00
fino a 2,00

F: Popolazione Generale:
M: Popolazione Generale:

Soggetti Esposti: Non sono presenti valori di riferimento in 
letteratura.

AMMONIO (plasma) ENZIMATICO540 ug/dL fino a 100,0

METILETILCHETONE ( U. I. T. ) HPLC542 mg/L Non rilevabile
fino a 2
Non rilevabile
fino a 2

F: Popolazione generale
F: Soggetti esposti
M: Popolazione generale
M: Soggetti esposti

METILETILKETONE ( U. F. T. ) HPLC542* mg/L Non rilevabile
fino a 2,00
Non rilevabile
fino a 2,00

F: Popolazione generale
F: Soggetti esposti
M: Popolazione generale
M: Soggetti esposti

CADMIO (sangue) ASSORBIMENTO AT551 mcg/L fino a 5
fino a 3
fino a 5
fino a 3

F: Esp. a CADMIO e comp 
inorganic
F: Popolaz.generale
M: Esp. a CADMIO e comp 
inorganic
M: Popolaz.generale

CADMIO URINARIO ( U. I. T. ) ASSORBIMENTO AT553 mcg/g Creatini fino a 5
fino a 2
fino a 5
fino a 2

F: Esp. a CADMIO e 
comp.organici
F: Popolaz.generale
M: Esp. a CADMIO e composti 
organ
M: Popolaz.generale
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CADMIO URINARIO ( U. F. T. ) ASSORBIMENTO AT553* mcg/g Creatini fino a 5
fino a 2
fino a 5
fino a 2

F: Esp. a CADMIO e comp. 
Organici
F: Popolaz.generale
M: Esp. a CADMIO e comp. 
Organici
M: Popolaz.generale

NICKEL (U. I. T. ) ASSORBIMENTO AT554 mcg/g Creatini
fino a 30,00

fino a 30,00

F: Esposizione a Nickel,
F: composti solubili:
M: Esposizione a Nickel,
M: composti solubili:

NICKEL ( U. F. T. ) ASSORBIMENTO AT554* mcg/g Creatini
fino a 30,00

fino a 30,00

F: Esposizione a Nickel,
F: composti solubili:
M: Esposizione a Nickel,
M: composti solubili:

NICKEL ASSORBIMENTO AT555 mcg/L fino a 2,0

ACIDO ACETICO  (U.I.T.) ENZIMATICO COLORI556 mg/g di Creatin fino a 380
fino a 380

F: SOGGETTI NON ESPOSTI:
M: SOGGETTI NON ESPOSTI:

ACIDO ACETICO (U.F.T.) ENZIMATICO COLORI556* mg/g Creatinin fino a 380
fino a 380

F: SOGGETTI NON ESPOSTI:
M: SOGGETTI NON ESPOSTI:

PERCLOROETILENE (sangue) GAS CROMATOGRAF558** ug/L fino a 500

2.5 ESANDIONE (U.I.T.) HPLC562* mg/L fino a 0,4
fino a 0,4

F: Esp a N-Esano,Metil N-butil 
c.
M: Esp a N-Esano,Metil N-butil 
c.

2-5 ESANDIONE (U.F.T.) HPLC562** mg/L fino a 0,4
fino a 0,4

F: Esp a N-Esano,Metil N-butil 
c.
M: Esp a N-Esano,Metil N-butil 
c.

FOSFATASI ACIDA TOTALE ENZIMATICO COLORI568 mU/mL fino a 6,5
fino a 6,6

F 0 - 100 anni
M 0 - 100 anni

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO571
ARAGOSTA UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO572
GRANCHIO UI/mL fino a 0,35

ANDROSTENEDIOLO GLUCORONIDE (siero) IMMUNOMETRICO575 ug/L da 0,5 a 5,4
da 0,1 a 6,0
da 1,3 a 9,4
da 3,4 a 22,0

F: Premenopausa
F: Postmenopausa
F: Irsutismo
M anni

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ576
OLIVO UI/mL fino a 0,35

Ac IgG ANTI ECHINOCOCCUS G. WESTERN BLOT582 NEGATIVO < 1:16

Ac-ANTI-GLUTAMATO-DECARBOSSILASI (GA IMMUNOENZIMATICO583 kUI/L fino a 10,0

CH 50 ( COMPLEMENTO TOTALE ) COLORIMETRICO594 % da 70 a 140

Ac-IgG-ANTI-CHLAMYDIA PNEUMONIAE IMMUNOENZIMATICO597 U/mL fino a 10
da 10 a 15
superiore a 15
fino a 10
da 10 a 15
superiore a 15

F: NEGATIVO
F: DUBBIO
F: POSITIVO
M: NEGATIVO
M: DUBBIO
M: POSITIVO

Ac-IgM-ANTI-CHLAMYDIA PNEUMONIAE IMMUNOENZIMATICO597* U/mL fino a 10,0
da 10,0 a 15,0
superiore a 15,0
fino a 10,0
da 10,0 a 15,0
superiore a 15,0

F: NEGATIVO
F: DUBBIO
F: POSITIVO
M: NEGATIVO
M: DUBBIO
M: POSITIVO

Ac-IgA-ANTI-CHLAMYDIA PNEYMONIAE VED ELISA597** U/mL fino a 10
da 10 a 15
superiore a 15
fino a 10
da 10 a 15
superiore a 15

F: NEGATIVO
F: DUBBIO
F: POSITIVO
M: NEGATIVO
M: DUBBIO
M: POSITIVO

Ac-IgG-ANTI-CHLAMYDIA TRACHOMATIS IMMUNOENZIMATICO599 U/mL. fino a 10
da 10 a 15
superiore a 15
fino a 10
da 10 a 15
superiore a 15

F: NEGATIVO
F: DUBBIO
F: POSITIVO
M: NEGATIVO
M: DUBBIO
M: POSITIVO
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Ac-IgM-ANTI-CHLAMYDIA TRACHOMATIS IMMUNOENZIMATICO599* Indice fino a 9
da 9 a 11
superiore a 11
fino a 9
da 9 a 11
superiore a 11

F: NEGATIVO
F: DUBBIO
F: POSITIVO
M: NEGATIVO
M: DUBBIO
M: POSITIVO

Ac-IgA-ANTI-CHLAMYDIA TRACHOMATIS IMMUNOENZIMATICO599** U/mL fino a 10
da 10 a 15
superiore a 15
fino a 10
da 10 a 15
superiore a 15

F: NEGATIVO
F: DUBBIO
F: POSITIVO
M: NEGATIVO
M: DUBBIO
M: POSITIVO

ALFA 1 ANTITRIPSINA (siero) IMMUNOTURBIDIMET600 mg/dL da 90 a 200

ESAME URINE COMPLETO 601
COLORE 
ASPETTO 
pH da 5,0 a 7,5

PESO SPECIFICO da 1,005 a 1,030

PROTEINE da 0 a 20 mg/dL

GLUCOSIO ASSENTE

CORPI CHETONICI ASSENTI

BILIRUBINA ASSENTE

EMOGLOBINA ASSENTE

UROBILINOGENO ASSENTE

NITRITI ASSENTI

ESAME DEL SEDIMENTO (400X) 
COMMENTO: 

ESAME URINE COMPLETO 601*
COLORE 
ASPETTO 
pH da 5,0 a 7,5

PESO SPECIFICO da 1,005 a 1,030

PROTEINE da 0 a 20 mg/dL

GLUCOSIO ASSENTE

CORPI CHETONICI ASSENTI

BILIRUBINA ASSENTE

EMOGLOBINA ASSENTE

UROBILINOGENO ASSENTE

NITRITI ASSENTI

ESAME DEL SEDIMENTO (400X) 
COMMENTO: 

ESAME URINE COMPLETO 601**
COLORE 
ASPETTO 
pH da 5,0 a 7,5

PESO SPECIFICO da 1,005 a 1,030

PROTEINE da 0 a 20 mg/dL

GLUCOSIO ASSENTE

CORPI CHETONICI ASSENTI

BILIRUBINA ASSENTE

EMOGLOBINA ASSENTE

UROBILINOGENO ASSENTE

NITRITI ASSENTI

ESAME DEL SEDIMENTO (400X) 
COMMENTO: 
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TEST DI STAMEY - ESAME URINE I CAM6011
COLORE 
ASPETTO 
pH da 5,0 a 7,5

PESO SPECIFICO da 1,005 a 1,030

PROTEINE da 0 a 20 mg/dL

GLUCOSIO ASSENTE

CORPI CHETONICI ASSENTI

BILIRUBINA ASSENTE

EMOGLOBINA ASSENTE

UROBILINOGENO ASSENTE

NITRITI ASSENTI

ESAME DEL SEDIMENTO (400X) 
COMMENTO: 

TEST DI STAMEY -ESAME URINE  II CA6012
COLORE 
ASPETTO 
pH da 5,0 a 7,5

PESO SPECIFICO da 1,005 a 1,030

PROTEINE da 0 a 20 mg/dL

GLUCOSIO ASSENTE

CORPI CHETONICI ASSENTI

BILIRUBINA ASSENTE

EMOGLOBINA ASSENTE

UROBILINOGENO ASSENTE

NITRITI ASSENTI

ESAME DEL SEDIMENTO (400X) 
COMMENTO: 

TEST DI STAMEY -ESAME URINE  III CA6013
DOPO IL MASSAGGIO PROSTATICO

COLORE 
ASPETTO 
pH da 5,0 a 7,5

PESO SPECIFICO da 1,005 a 1,030

PROTEINE da 0 a 20 mg/dL

GLUCOSIO ASSENTE

CORPI CHETONICI ASSENTI

BILIRUBINA ASSENTE

EMOGLOBINA ASSENTE

UROBILINOGENO ASSENTE

NITRITI ASSENTI

ESAME DEL SEDIMENTO (400X) 
COMMENTO: 

ESAME URINE COMPLETO 601G
COLORE 
ASPETTO 
pH da 5,0 a 7,5

PESO SPECIFICO da 1,005 a 1,030

PROTEINE da 0 a 20 mg/dL

GLUCOSIO ASSENTE

CORPI CHETONICI ASSENTI

BILIRUBINA ASSENTE

EMOGLOBINA ASSENTE

UROBILINOGENO ASSENTE

NITRITI ASSENTI

ESAME DEL SEDIMENTO (400X) 
COMMENTO: 

GLUCOSIO g/l ENZIMATICO UV602 g/l
Diuresi ml/24h
Glicosuria g/24h ASSENTE
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GLUCOSIO (urine 24h) ENZIMATICO UV602*
Glicosuria mg/24h ASSENTE

Diuresi ml/24h

UREA (urine 24h) ENZIMATICO UV603 gr/24h da 15 a 30

Diuresi                        ml/24h

UREA (urine del mattino) ENZIMATICO UV6030 gr/L

CREATININA  (urine 24h) COLORIMETRICO604 gr/24h da 0,60 a 2,50

Diuresi ml/24h

CREATININA PER CALCOLO COLORIMETRICO604* mg/dL
CREATININURIA (urine del mattino) gr/L da 0,50 a 3,00

CREATININA PER CALCOLO COLORIMETRICO604** mg/dL
CREATININA (U.F.T.) gr/L da 0,30 a 3,00

CREATININA PER CALCOLO COLORIMETRICO604*** mg/dL
CREATININA (U.I.T.) gr/L da 0,30 a 3,00

CREATININA  (urine 12h diurno) COLORIMETRICO604D gr/12h
Diuresi ml/12h

CREATININA  (urine 12h notturno) COLORIMETRICO604N gr/12h
Diuresi ml/12h

PROTEINE TOTALI  (urine 24h) IMMUNOTURBIDIMET606 mg/24h fino a 150

Diuresi ml/24h

PROTEINE TOTALI  (urine 12h diurno) IMMUNOTURBIDIMET606D mg/12h fino a 150

Diuresi ml/12h

PROTEINE TOTALI  (urine 12h notturno) IMMUNOTURBIDIMET606N mg/12h fino a 150

Diuresi ml/12h

ACETONE ( U. I. T.) HPLC607 mg/L
IBE ACGIH

ACETONE ( U.F.T. ) HPLC607* mg/L
IBE ACGIH

IMMUNOELETTROFORESI URINARIA IMMUNOELETTROFO609

AMILASI (urine 24h) ENZIMATICO610 U/24h fino a 480

Diuresi ml/24h

AMILASI (urine del mattino) ENZIMATICO6100

Ac ANTI HCV (siero) CHEMILUMINESCENZ611 NEGATIVO

GLUCOSIO (urine del mattino) ENZIMATICO UV613 gr/L ASSENTE

IgE TOTALI (siero) CHEMILUMINESCENZ614 UI/mL fino a 30
fino a 50
fino a 90
fino a 30
fino a 50
fino a 90

F 0 - 1 anni
F 2 - 9 anni
F 10 - 1000 anni
M 0 - 1 anni
M 2 - 9 anni
M 10 - 1000 anni

TEST IMMUNOLOGICO DI GRAVIDANZA (uri IMMUNOCROMATOG615
sensibilità 25mIU/ml

RENINA (PRC)(Ortostatismo) CHEMILUMINESCENZ616 uU/mL da 4,40 a 46,10

ATTIVITA' RENINICA (PRA)(Ortostatismo) ng/mL/h da 0,55 a 5,76

RENINA (PRC)(Clinostatismo) CHEMILUMINESCENZ617 uU/mL da 2,80 a 39,90

ATTIVITA' RENINICA (PRA)(Clinostastismo) ng/mL/h da 0,35 a 5,00

HCV RIBA - TEST DI CONFERMA (siero) IMMUNOBLOTTING618
NS4 
NS3 
C1 
C2 
GST 
CONCLUSIONI: 

HCV RNA GENOTIPO VEDI ALLEGATO END POINT619

IMMUNOFISSAZIONE (siero) VEDI ALL IMMUNOELETTROFO620
IgG - Catene pesanti "GAMMA" VEDI ALLEGA Policlonali

IgA - Catene pesanti "ALFA" VEDI ALLEGATO Policlonali

IgM - Catene pesanti "MU" VEDI ALLEGATO Policlonali

Catene leggere "KAPPA" VEDI ALLEGATO Policlonali

Catene leggere "LAMBDA" VEDI ALLEGATO Policlonali

CONCLUSIONI: VEDI ALLEGATO
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HCV RNA QUALITATIVO VEDI ALLEGATO REAL-TIME PCR622

GLUCOSIO-6- FOSFATO DEIDROGENASI ENZIMATICO CINETI624 U/g Hb da 9,40 a 17,80
da 15,30 a 30,50
da 9,40 a 17,80
da 15,30 a 30,50

F: Soggetti normocitemici
F: Soggetti microcitemici
M: Soggetti normocitemici
M: Soggetti microcitemici

COLINESTERASI ERITROCITARIA PHMETRIA DIFFERE625 mU/Er da 738 a 998

ACIDO LATTICO ENZIMATICO COLORI626 mg/dL da 4,5 a 20,0

ALBUMINURIA (urine del mattino) IMMUNOTURBIDIMET627
Albuminuria mg/L fino a 30,0

MICROALBUMINA  (urine 24h) IMMUNOTURBIDIMET627* mg/24h fino a 30,0

Diuresi ml/24h

17 CHETOSTEROIDI (urine 24h) CROMATOGRAFIA C628 mg/24h da 0 a 2,2
da 0,9 a 13,4
da 8,2 a 17,9
da 10 a 19
da 5,5 a 16,8
da 1,8 a 10,9
da 0 a 2,3
da 1,1 a 9
da 7,6 a 20
da 15,6 a 22
da 5,8 a 18
da 2,9 a 10

F 0 - 6 anni
F 6 - 14 anni
F 15 - 19 anni
F 20 - 50 anni
F 51 - 70 anni
F 71 - 100 anni
M 0 - 6 anni
M 6 - 14 anni
M 15 - 19 anni
M 20 - 50 anni
M 51 - 70 anni
M 71 - 100 anni

Diuresi ml/24h

HCV RNA QUANTITATIVO (siero) VEDI ALLE REAL-TIME PCR632

CALCOLO URINARIO-ANALISI CHIMIC CHIMICO635
QUANTITA' 
COLORE 
SUPERFICIE 
CONSISTENZA 
DIMENSIONI 
Ca ++ 
PO4 
OSSALATI 
ACIDO URICO 
NH4 + 

NORMETANEFRINE (urine 24h) CROMATOGRAFICO 636 uM/24h da 0,01 a 2,13

Diuresi ml/24h

CALCIO IONIZZATO 642 mg/dl da 3,25 a 5,25

VITAMINA A (Liposolubile) CROMATOGRAFIA LI648 nM/L da 800 a 2.600

VITAMINA C (Ascorbato) CROMATOGRAFIA LI6480 uM/L da 20 a 141

ANTICORPI ANTI-ENDOMISIO IgA IMMUNOFLUORESCE655 NEGATIVO

ANTICORPI ANTI-ENDOMISIO IgG IMMUNOFLUORESCE655* NEGATIVO

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO656
LIMONE UI/Ml fino a 0,35

C-PEPTIDE CHEMILUMINESCENZ657 ng/ml da 0,90 a 4,00

C-PEPTIDE POST PRANDIALE CHEMILUMINESCENZ6570 ng/ml

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO658
ARANCIA UI/mL fino a 0,35

ZINCO (sangue) SPETTROFOTOMETR659 uM/L da 10,7 a 18,4
da 10,7 a 18,4

F: Soggetti non Esposti
M: Soggetti non Esposti

ZINCO (Urine Inizio Turno) SPETTROFOTOMETR659* uM/L da 1 a 20

ZINCO (Urine Fine Turno) SPETTROFOTOMETR659** uM/L da 1 a 20

ZINCOPROTOPORFIRINA (sangue) FLUORIMETRIA660 ug/g Hb fino a 4
fino a 12
fino a 4
fino a 12

F: Popolazione generale
F: Soggetti esposti
M: Popolazione generale
M: Soggetti esposti
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ZINCO ( U. I. T. ) VEDI ALLEGATO SPETTROFOTOMETR661 mcg/L da 250 a 650
Non reperibili in
letteratura valori
correlabili con un
indice biologico di
esposizione.
da 250 a 650
Non reperibili in
letteratura valori
correlabili con un
indice biologico di
esposizione.

F: Popolazione generale
F: Soggetti esposti:
F: .
F: .
F: .
F: .
M: Popolazione generale
M: Soggetti esposti:
M: .
M: .
M: .
M: .

Dati tratti da: SIVR, 2005

ZINCO ( U. F. T. ) VEDI ALLEGATO SPETTROFOTOMETR661* mcg/l fino a 900

FRUTTOSAMINA TEST COLORIMETRICO662 uM/L da 204,0 a 285,0

AMFETAMINE (urine) IMMUNOCHIMICO663 ng/mL NEGATIVA

RICERCA COCAINA IMMUNOENZIMATICO665 NEGATIVO

Cut-off: 300 ng/mL come richiesto
dall'accordo Stato-Regioni del 18 settembre
2008.

RICERCA OPPIACEI IMMUNOENZIMATICO667 NEGATIVA

Ac ANTI HELICOBACTER PYLORI (siero) E.I.A.668 ASSENTI

Ac ANTI HELICOBACTER Pylori IgG (siero) IMMUNOENZIMATICO669 UA/mL fino a 8,00
da 8,00 a 12,00
superiore a 12,00
fino a 8,00
da 8,00 a 12,00
superiore a 12,00

F: NEGATIVO
F: DUBBIO
F: POSITIVO
M: NEGATIVO
M: DUBBIO
M: POSITIVO

Ac ANTI HELICOBACTER Pylori IgA (siero) IMMUNOENZIMATICO669* Indice fino a 1,0
superiore a 1,0
fino a 1,0
superiore a 1,0

F: NEGATIVO
F: POSITIVO
M: NEGATIVO
M: POSITIVO

RICERCA CANNABINOIDI IMMUNOENZIMATICO670 ng/ml NEGATIVA

RICERCA METADONE IMMUNOCHIMICO673 NEGATIVA

BENZODIAZEPINE URINARIA IMMUNOCHIMICO674 ng/mL

ECP (EOSINOPHILIC CATIONIC PROTEIN) FLUOROIMMUNOENZ678 ug/L fino a 16,0

BETA-CROSSLAPS-Telopeptide C-terminale Ti ELETTROCHEMILUMI679 pg/mL .F: INF A  2300
F: INF A  1700
F: INF A  1200
F: INF A  700
F: INF A  1200
M: INF A 2300
M: INF A 800
M: INF A 1700
M: INF A 800

FATTORE II  PROTROMBINA (mutazione G2 PCR+ DIGESTIONE+ 680

Ac ANTI BARTONELLA SPECIES IgG (siero) V IMMUNOFLUORESCE681 NEGATIVO

 VEDI ALLEGATO IMMUNOFLUORESCE681*

AST - ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (sie ENZIMATICO683 U/L da 10 a 40

ALT - ALANINA AMINOTRANSFERASI (siero) ENZIMATICO684 U/L da 7 a 40

Ac ANTI INFLUENZA A/B (siero) IMMUNOENZIMATICO685 < 1/8

Ac anti Influenza Virus A IgA NEGATIVO

Ac anti Influenza Virus A IgG NEGATIVO

Ac anti Influenza Virus B IgA NEGATIVO

Ac anti-Influenza Virus B IgG NEGATIVO

PARAINFLUENZA VIRUS Abs IgG FISSAZIONE DEL CO685*
A.A.Parainfluenza: Virus 1 Titolo NEGATIVO

A.A.Parainfluenza: Virus 2 Titolo NEGATIVO

A.A.Parainfluenza: Virus 3 Titolo NEGATIVO

PARAINFLUENZA VIRUS Abs IgA FISSAZIONE DEL CO685**
A.A.Parainfluenza: Virus 1 Titolo NEGATIVO

A.A.Parainfluenza: Virus 2 Titolo NEGATIVO

A.A.Parainfluenza: Virus 3 Titolo NEGATIVO

ANTICORPI ANTI CITRULLINA VEDI ALLEGA CHEMILUMINESCENZ688 CU fino a 20,0

FATTORE V DI LEIDEN VEDI ALLEGATO PCR+ DIGESTIONE+ 692

FATTORE V DI LEIDEN VEDI ALLEGATO PCR+ DIGESTIONE+ 692*

MUTAZIONE V617F JAK2 VEDI ALLEGATO PCR+ DIGESTIONE+ 6920
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ANTICORPI ANTI RETICOLINA IMMUNOFLUORESCE699 < 1/20

ESAME COMPLETO DELLE FECI CHIMICO-MICROSCO701*
Esame chimico-fisico 
COLORE 
ODORE 
CONSISTENZA 
Ph 
RICERCA SANGUE OCCULTO 
GRASSI 
SAPONI 
GRANULI DI AMIDO 
Esame microscopico 
FIBRE MUSCOLARI 
RESIDUI VEGETALI 
ERITROCITI 
LEUCOCITI 
CELLULE EPITELIALI 
RICERCA PARASSITI 

Ricerca sangue occulto nelle feci IMMUNOLOGICO702
Esame eseguito su : 
Risultato dell'esame: NEGATIVO

Concentrazione ng/mL fino a 100

Ricerca sangue occulto nelle feci IMMUNOLOGICO702*
Esame eseguito su : 
Risultato dell'esame: NEGATIVO

Concentrazione: ng/mL fino a 100

Ricerca sangue occulto nelle feci IMMUNOLOGICO702**
Esame eseguito su : 
Risultato dell'esame: NEGATIVO

Concentrazione: ng/mL fino a 100

RICERCA PARASSITI FECALI CON ARRI ARRICCHIMENTO703
Esame eseguito su: 
Esito della ricerca: NEGATIVA

RICERCA PARASSITI FECALI CON ARRI ARRICCHIMENTO703*
Esame eseguito su: 
Esito della ricerca: NEGATIVA

RICERCA PARASSITI FECALI CON ARRI ARRICCHIMENTO703**
Esame eseguito su: 
Esito della ricerca: NEGATIVA

RICERCA PARASSITI : ARRICCHIMENTO7030
Esame eseguito su: 
Esito della ricerca: NEGATIVA

RICERCA OSSIURI-SCOTCH TEST 704 NEGATIVA

ESAME COLTURALE DEL LIQUIDO SEMI COLTURALE705
Esito dell'esame colturale: 

TAMPONE ENDO-CERVICALE COLTURALE706
Esito dell'esame colturale: 

BETA-2-MICROGLOBULINA ELFA710 mg/l da 0,80 a 2,20

BETA 2 MICROGLOBULINA (urine 24h) ELFA710* mg/24h fino a 0,23

Diuresi 

BETA 2 MICROGLOBULINA (urine del mattin ELFA710U mg/L fino a 0,30

MIOGLOBINA CHEMILUMINESCENZ712 ng/mL fino a 76,0

ALFA 2 MACROGLOBULINA (siero) IMMUNODIFFUSIONE713 mg/dL da 110 a 250

ALFA 1 GLICOPROTEINA (siero) IMMUNODIFFUSIONE714 mg/dL da 55 a 140

MIOGLOBINA (URINE) NEFELOMETRIA715 ug/L fino a 0,010

HLA-A BASSA RISOLUZIONE VEDI ALLEGAT PCR + REVERSE DO717

FT3 - T3 LIBERO (siero) CHEMILUMINESCENZ718 pg/mL da 2,20 a 4,00

HLA-B BASSA RISOLUZIONE VEDI ALLEGAT PCR + REVERSE DO719

COMPLEMENTO C3 (siero) TURBIDIMETRIA720 mg/dL da 90 a 180
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COMPLEMENTO C4 (siero) TURBIDIMETRIA720* mg/dL da 10 a 40

COMPLEMENTO-C3 ATTIVATORE (FATTORE IMMUNONEFELOMET7200 mg/L da 200 a 450

HLA-C BASSA RISOLUZIONE VEDI ALLEGAT PCR + REVERSE DO721

HLA-DQ BASSA RISOLUZIONE VEDI ALLEGA PCR + REVERSE DO723

FT4 - T4 LIBERO (siero) CHEMILUMINESCENZ724 ng/dL da 0,55 a 1,20

CA 50 IMMUNOMETRICO730 kUI/L fino a 17,0

Ag.CARCINOEMBRIONALE - CEA (siero) CHEMILUMINESCENZ731 ng/mL fino a 5,00

CORTISOLO MATTINO (siero) ELFA732 ng/mL da 55,0 a 285,0

CORTISOLO CLINOSTATISMO ELFA732* ng/mL da 55,0 a 285,0

CORTISOLO SERA (siero) ELFA733 ng/mL da 20 a 90

CORTISOLO ORTOSTATISMO ELFA733* ng/mL da 55 a 285

FSH (siero) CHEMILUMINESCENZ734 mU/mL da 3,00 a 12,00
da 8,00 a 22,00
da 2,00 a 12,00
da 35,00 a 150,00
da 1,00 a 14,00

F: Fase follicolare
F: Fase ovulatoria
F: Fase luteinica
F: Menopausa
M 0 - 1000 anni

RECETTORE DELL'ORMONE FSH VEDI ALLEG SEQUENZIAMENTO7340

alfa-FETOPROTEINA (siero) CHEMILUMINESCENZ735 IU/mL fino a 10,00
da 5,00 a 80,00
da 15,00 a 100,00
da 35,00 a 200,00
da 60,00 a 350,00
fino a 10,00

F 0 - 1000 anni
G:  11  ̂- 15^ settimana
G:  16  ̂- 20^ settimana
G:  21  ̂- 24^ settimana
G:  25  ̂- 36^ settimana
M 0 - 1000 anni

CYFRA  CA 21 ECLIA736 ng/ml fino a 3,30

Sistema analitico ROCHE MODULAR
Dal 2 agosto 2010 sono cambiati i valori di riferimento e la 
metodica. Si prega di prestare la massima attenzione nel 
confrontare i valori con metodi e sistemi analitici diversi.

LH (siero) CHEMILUMINESCENZ737 mU/mL da 5,00 a 15,00
da 15,00 a 79,00
da 0,70 a 19,40
da 50,00 a 150,00
da 1,00 a 9,00

F: Fase follicolare
F: Fase ovulatoria
F: Fase luteinica
F: Menopausa
M 0 - 1000 anni

PROGESTERONE (siero) CHEMILUMINESCENZ738 ng/mL da 0,10 a 1,50
da 0,10 a 1,50
da 2,50 a 28,00
da 0,14 a 2,06

F: Fase follicolare
F: Fase ovulatoria
F: Fase luteinica
M 0 - 1000 anni

TESTOSTERONE TOTALE (siero) CHEMILUMINESCENZ739 ng/mL da 0,09 a 1,30
da 3,50 a 8,50
da 1,50 a 5,00

F 0 - 1000 anni
M 14 - 60 anni
M 61 - 1000 anni

TSH - TIREOTROPINA (siero) CHEMILUMINESCENZ740 mIU/L da 0,40 a 4,30
da 0,40 a 2,50
da 0,40 a 3,00
da 0,40 a 4,30

F 0 - 100 anni
G: GRAV. I TRIM.
G: GRAV. II-III TRIM.
M 0 - 100 anni

TSH RIFLESSO (siero) CHEMILUMINESCENZ740* mIU/L da 0,40 a 4,30
da 0,40 a 2,50
da 0,40 a 3,00
da 0,40 a 4,30

F 0 - 100 anni
G: GRAV. I TRIM.
G: GRAV. II-III TRIM.
M 0 - 100 anni

HCG (siero) CHEMILUMINESCENZ741 mUI/mL fino a 5
superiore a 5
da 5 a 50
da 50 a 1.000
da 300 a 10.000
da 2.000 a 80.000
da 6.000 a 180.000
da 15.000 a 200.000
da 25.000 a 230.000
da 4.000 a 200.000
da 3.600 a 120.000
superiore a 5
da 5 a 50
da 50 a 1.000
da 300 a 10.000
da 2.000 a 80.000
da 6.000 a 180.000
da 15.000 a 200.000
da 25.000 a 230.000
da 4.000 a 200.000
da 3.600 a 120.000
fino a 5

F: NON GRAVIDANZA
F: GRAVIDANZA
F: 3  ̂- 4^ sett.
F: 4  ̂- 5^ sett.
F: 5  ̂- 6^ sett.
F: 6  ̂- 7^ sett.
F: 7  ̂- 8^ sett.
F: 8 - 10  ̂sett.
F: 10^ - 12  ̂sett.
F: 2°  trimestre
F: 3°  trimestre
G: GRAVIDANZA
G: 3  ̂- 4  ̂sett.
G: 4  ̂- 5  ̂sett.
G: 5  ̂- 6  ̂sett.
G: 6  ̂- 7  ̂sett.
G: 7  ̂- 8  ̂sett.
G: 8  ̂- 10^ sett.
G: 10^ - 12  ̂sett.
G: 2° trimestre
G: 3° trimestre
M 0 - 200 anni
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IDROSSIPROLINA (urine 24h) VEDI ALLEGA HPLC742 mg/24h da 55 a 220
da 25 a 80
da 6 a 22
da 55 a 220
da 25 a 80
da 6 a 22

F 0 - 1 anni
F 1 - 13 anni
F 14 - 1000 anni
M 0 - 1 anni
M 1 - 13 anni
M 14 - 1000 anni

Diuresi VEDI ALLEGATO ml/24h

PROLATTINA (siero) CHEMILUMINESCENZ744 ng/mL da 5,00 a 25,00
da 5,00 a 15,00

F 0 - 1000 anni
M 0 - 1000 anni

DIGOSSINA (siero) CHEMILUMINESCENZ745 ng/mL da 1,10 a 1,70
da 1,00 a 2,00
superiore a 2,00
da 1,10 a 1,70
da 1,00 a 2,00
superiore a 2,00

F 0 - 12 anni
F: IN TERAPIA
F: TOSSICITA'
M 0 - 12 anni
M: IN TERAPIA
M: TOSSICITA'

17-Beta-ESTRADIOLO (siero) CHEMILUMINESCENZ746 pg/mL da 10 a 50
da 120 a 375
da 60 a 250
da 10 a 40
da 10 a 44

F: Fase Follicolare
F: Fase Preovulatoria
F: Fase Luteinica
F: Menopausa
M 0 - 1000 anni

CA 15-3 (siero) ELFA747 U/mL fino a 30,0

GLUCAGONE IMMUMETRICO748 ng/L da 50 a 150

SOMATOMEDINA C CHEMILUMINESCENZ749 ug/L da 34 a 172
da 80 a 244
da 87 a 400
da 188 a 510
da 268 a 471
da 100 a 247
da 54 a 204
da 27 a 114
da 55 a 206
da 85 a 249
da 115 a 498
da 247 a 482
da 90 a 220
da 55 a 186

F 0 - 5 anni
F 6 - 8 anni
F 9 - 11 anni
F 12 - 15 anni
F 16 - 24 anni
F 25 - 54 anni
F 55 - 1000 anni
M 0 - 5 anni
M 6 - 8 anni
M 9 - 11 anni
M 12 - 15 anni
M 16 - 24 anni
M 25 - 54 anni
M 55 - 1000 anni

FERRITINA (siero) IMMUNOTURBIDIMET750 ng/mL da 7 a 150
da 10 a 120
da 7 a 150
da 20 a 350

F 0 - 12 anni
F 13 - 1000 anni
M 0 - 12 anni
M 13 - 1000 anni

ORMONE SOMATOTROPO - (HGH O STH) CHEMILUMINESCENZ754 ng/mL da 0,10 a 10,00
da 0,10 a 7,00
da 0,10 a 10,00
da 0,10 a 7,00

F 0 - 13 anni
F 14 - 1000 anni
M 0 - 13 anni
M 14 - 1000 anni

Ac ANTI CITOMEGALOVIRUS IgG (siero) CHEMILUMINESCENZ755 ASSENTI
DUBBIO
PRESENTI
ASSENTI
DUBBIO
PRESENTI

F: Soggetto Recettivo
F: .
F: Soggetto Immune
M: Soggetto Recettivo
M: .
M: Soggetto Immune

Titolo Index superiore a 1,1

Ac ANTI CITOMEGALOVIRUS IgM (siero) CHEMILUMINESCENZ755* ASSENTI

CITOMEGALOVIRUS Abs IgG VEDI ALLEGAT IMMUNOENZIMATICO7550 U.I. NEGATIVO
DUBBIO
POSITIVO
NEGATIVO
DUBBIO
POSITIVO

F: INF 0,4
F: 0,4 - 0,6
F: SUP 0,6
M: INF 0,4
M: 0,4 - 0,6
M: SUP 0,6

INSULINA (siero) CHEMILUMINESCENZ757 mcIU/mL fino a 25,00

INSULINA POST PRANDIALE (siero) CHEMILUMINESCENZ757* microIU/mL fino a 25,0

CURVA DEL GLUCOSIO IN GRAVIDANZ ENZIMATICO UV75GRAV
Glucosio sierico basale mg/dL fino a 92

Carico di glucosio 75 gr. 
Glucosio sierico a 60' mg/dL fino a 180

Glucosio sierico a 120' mg/dL fino a 153

DELTA-4-ANDROSTENEDIONE IMMUNOMETRICO760 ng/ml da 0,40 a 6,50
da 0,35 a 4,00

F 0 - 1000 anni
M 0 - 1000 anni

ALDOSTERONE in Ortostatismo (siero) IMMUNOMETRICO761 pM/L da 60 a 980
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TESTOSTERONE LIBERO IMMUNOMETRICO762 pg/ml da 0,00 a 4,70
da 0,00 a 7,10
da 0,00 a 7,90
da 16,10 a 47,90
da 19,80 a 51,70
da 18,50 a 48,30
da 12,10 a 39,60

F: sup ai 50 anni
F: dai 30 ai 50 anni
F: dai 0 ai 30 anni
M: dai 30 ai 50 anni
M: dai 20 ai 30 anni
M: dai 10 ai 20 anni
M: sup ai 50 anni

ESAME DEL LIQUIDO SEMINALE 765
Volume mL superiore a 2,00

pH da 7,2 a 8,0

Aspetto 
Viscosita' 
Fluidificazione 
ESAME MICROSCOPICO: 
Concentrazione di spermatozoi milioni/mL superiore a 20

Numero totale di spermatozoi milioni superiore a 40

MOTILITA DOPO 1 ORA: 
1) Lineare veloce: % (1+2)>=25%M: (1+2+3)>=50% DI CUI

2) Lineare lenta: %
3) Discinetica o non lineare: %
4) Agitatoria in situ: %
5) Immobili: %
MORFOLOGIA: 
Forme normali: % superiore a 30

Anomalie della testa: %
Anomalie del tratto intermedio: %
Anomalie del flagello: %
COMPONENTE CELLULARE NON NEMAS %
1) Leucociti: milioni/mL fino a 1

2) Emazie: ASSENTI

3) Elementi della linea germinativa: 
4) Cellule epiteliali di sfaldamento: 
5) Zone di spermio-agglutinazione 
COMMENTO : 

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ767
SALICE UI/Ml fino a 0,35

ALDOSTERONE (urine 24h) IMMUNOMETRICO768 nM/24h da 7,70 a 83,00

La somministrazione di diuretici,beta bloccanti od un anomalo 
contenuto sodico della dieta possono inficiare
il significato clinico del dosaggio.

Diuresi ml/24h

ALDOSTERONE in Clinostatismo (siero) IMMUNOMETRICO769 pM/L da 30 a 660

Ac ANTI HIV 1-2 e  Ag HIV-1 p24 (siero) CHEMILUMINESCENZ771 ASSENTI

Test di screening

TAMPONE PERIANALE COLTURALE773
Esito dell'esame colturale: 

DHEA-S (DEIDROEPIANDROSTERONE S.) VE CHEMILUMINESCENZ781 ug/mL da 0,35 a 4,30
da 0,80 a 5,60

F 0 - 1000 anni
M 0 - 1000 anni

DHEA (DEIDROEPIANDROSTERONE ) IMMUNOMETRICO782 ng/ml da 1,30 a 9,80
da 1,80 a 12,50

F 0 - 100 anni
M 0 - 100 anni

ACIDO 5-OH INDOLACETICO (urine 24h) CROMATOGRAFIA LI783 mg/24h da 0,7 a 8,2

Diuresi ml/24h

ESTRONE (siero) IMMUNOMETRICO784 ng/L da 50 a 100
da 100 a 300
da 10 a 60
da 10 a 60

F: FASE FOLLICOLARE
F: FASE LUTEALE
F: MENOPAUSA
M 0 - 1000 anni

tPA ATTIVATORE TISSUTALE PLASMINOGEN CHEMILUMINESCENZ785 U/L fino a 75,0

Ac ANTI HBs (superficie virus epatite B) (sier CHEMILUMINESCENZ786 NEGATIVO

Concentrazione: mIU/mL NEGATIVO
POSITIVO
NEGATIVO
POSITIVO

F: INF. A 10
F: SUP. A  10
M: INF A 10
M: SUP. A 10

IL TEST RISULTA POSITIVO ANCHE NEI SOGGETTI VACCINATI PER 
L'EPATITE B.

Ac ANTI HBc (core virus epatite B) IgG/IgM ( CHEMILUMINESCENZ787 NEGATIVO
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ANTICORPI ANTI HBeAb (siero) CHEMILUMINESCENZ788 NEGATIVO

ANTIGENE HBeAg (siero) CHEMILUMINESCENZ789 NEGATIVO

ANTI-CORE EPATITE B (HBcAb-IgM) CHEMILUMINESCENZ790 NEGATIVO

COPROPORFIRINE (urine 24h) CROMATOGRAFIA S791 ug/24h fino a 200

Diuresi ml/24h

CITRATO (urine 24h) ENZIMATICO COLORI792* mM/24h da 2,00 a 4,00

Diuresi ml24h

PAP ( Fosfatasi Acida Prostatica ) CHEMILUMINESCENZ796 ng/ml fino a 3,50

 Cause di incremento aspecifico :
prostatite acuta,iperplasia prostatica
benigna,ritenzione urinaria,ispezione retale

ISOENZIMI CPK ELETTROFORESI797
CK1 (CK-BB) % 0,0

CK2 (CK-MB) % fino a 3,0

CK3 (CK-MM) % da 97,0 a 100,0

MACRO CK % 0,0

NOTE 

TAMPONE LINGUALE COLTURALE800
Esito dell'esame colturale: 

TAMPONE CONGIUNTIVALE DESTRO COLTURALE800*
Esito dell'esame colturale: 

TAMPONE CONGIUNTIVALE SINISTRO COLTURALE800**
Esito dell'esame colturale: 

TAMPONE CONGIUNTIVALE DESTRO COLTURALE800*0
Esito dell'esame colturale: 

TAMPONE CONGIUNTIVALE DESTRO COLTURALE800*00
Esito dell'esame colturale: 

TAMPONE DA LESIONE COLTURALE8000
Esame eseguito su: 
Esito dell'esame colturale: 

P-ADRENALINA CROMATOGRAFIA LI801 ng/L da 10 a 199

DOPAMINA CROMATOGRAFIA LI802 ng/L fino a 85

ACIDO VALPROICO (siero) IMMUNOENZIMATICO803 ug/mL da 50,00 a 100,00

TEOFILLINA                     IMMUNOMETRICO804 ug/mL da 10,0 a 20,0
da 10,0 a 20,0

F: In terapia
M: In terapia

CATECOLAMINE URINARIE CROMATOGRAFIA LI807
ADRENALINA nM/24h da 5,0 a 110,0

NORADRENALINA nM/24h da 40,0 a 600,0

Diuresi ml 24h
NOTE: 

DOPAMINA (urine 24h) CROMATOGRAFIA LI808 nM/24h da 400 a 2600

Diuresi ml/24h

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO811
EPITELIO DI CRICETO UI/mL fino a 0,35

MTHFR C677T OMOCISTEINA DNA VEDI ALL REAL-TIME PCR813

MTHFR (A1298C) OMOCISTEINA DNA VEDI REAL-TIME PCR813*

COMPLEMENTO-FRAZIONE C1q IMMUNODIFFUSIONE814 mg/dl da 10 a 25

BETA 2 TALASSEMI ANEMIA MEDITERRANE PCR + REVERSE DO817

VON WILLEBRAND FATTORE ANTIGENE (Fw IMMUNONEFELOMET817* % da 50 a 150
da 90 a 200
da 50 a 150
da 90 a 200

F: Gr.Sanguigno 0
F: Gr.Sanguigno A,B,AB
M: Gr.Sanguigno 0
M: Gr.Sanguigno A,B,AB

TAMPONE FARINGO-TONSILLARE COLTURALE820
Esito dell'esame colturale: 

TAMPONE AURICOLARE DESTRO COLTURALE830
Esito dell'esame colturale: 

TAMPONE AURICOLARE SINISTRO COLTURALE830*
Esito dell'esame colturale: 

Ac ANTI TIREOGLOBULINA (siero) CHEMILUMINESCENZ840 UI/mL fino a 5

Ac ANTI TIREOPEROSSIDASI (siero) CHEMILUMINESCENZ840* UI/mL fino a 10
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SEROTONINA (urine 24h) VEDI ALLEGATO HPLC841 mcg/24h da 88 a 176

Diuresi VEDI ALLEGATO mL

SEROTONINA SIERICA CROMATOGRAFIA LI841* uM/L da 0,28 a 1,14

RICERCA E.COLI ENTEROPATOGENI (fe COLTURALE844
(Ricerca colturale e identificazione antigenica con policlonale per 
025, 078, 0103,0118, 0124, 0145, 0157, 0164)

Esito dell'esame VEDI ALLEGATO NEGATIVO

 COLTURALE844*

ADENOVIRUS ( Ricerca Antigenica ) IMMUNOCROMATOG845
Esame eseguito su : 
Ricerca Antigene ADENOVIRUS NEGATIVA

ROTAVIRUS (RICERCA ANTIGENICA) IMMUNOCROMATOG847
Esame eseguito su : 
Ricerca Antigene ROTAVIRUS NEGATIVA

RICERCA DIRETTA CHLAMIDIA Tracho IMMUNOCROMATOG851
Eseguito su: 
Esito dell'esame: 
 
VITAMINA B 12 (siero) CHEMILUMINESCENZ852 pg/mL da 150 a 1.000

ACIDO FOLICO (siero) CHEMILUMINESCENZ853 ng/mL da 3,0 a 17,0

TAMPONE FARINGEO COLTURALE855
Esito dell'esame colturale: 

UROCOLTURA COLTURALE856
Esito dell'esame colturale: <10.000 UFC/ML

>100.000 UFC/ML
<10.000 UFC/ML
>100.000 UFC/ML

F: NEGATIVO
F: POSITIVO
M: NEGATIVO
M: POSITIVO

L'interpretazione di cariche batteriche comprese da 10.000 e 
100.000 ufc/ml è da correlare alla sintomotologia clinica.

TEST DI  STAMEY -UROCOLTURA I CAM COLTURALE8561
Esito dell'esame colturale: 

TEST DI  STAMEY -UROCOLTURA II CA COLTURALE8562
Esito dell'esame colturale: 

TEST DI  STAMEY -UROCOLTURA III CA COLTURALE8563
DOPO IL MASSAGGIO PROSTATICO

Esito dell'esame colturale: 

COPROCOLTURA COLTURALE857
Esito dell'esame colturale: 

COPROCOLTURA I CAMPIONE COLTURALE857*
Esito dell'esame colturale: 

COPROCOLTURA II CAMPIONE COLTURALE857**
Esito dell'esame colturale: 

COPROCOLTURA III CAMPIONE COLTURALE857****
Esito dell'esame colturale: 

BATTERI ANAEROBI ESAME COLTURALE COLTURALE859A

FLUOR A FRESCO 860

MICOPLASMA UREAPLASMA RICERCA E COLTURALE861
Eseguito su: 
Esito dell'esame colturale: 

S.H.B.G. CHEMILUMINESCENZ863 nM/L da 18 a 114
da 13 a 71

F 0 - 1000 anni
M 0 - 1000 anni

TAMPONE URETRALE COLTURALE864
Esame batterioscopico 
Cellule di sfaldamento: 
Polimorfonucleati: 
Microrganismi: 
Esame batteriologico 
Esito dell'esame colturale: 

ESAME COLTURALE DEL SECRETO PROS COLTURALE8640
Esito dell'esame colturale: 
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ESAME COLTURALE DELL'ESPETTORAT COLTURALE865
Esame microscopico: 
Cellule: 
Leucociti polimorfonucleati: 
Batteri: 
Miceti e Ife: 
Esame batteriologico: 
Esito dell'esame colturale: 

TAMPONE SOLCO-BALANICO COLTURALE870
Esito dell'esame colturale: 

TAMPONE CAVO ORALE COLTURALE8700
Esito dell'esame colturale: 

TAMPONE DEL GLANDE COLTURALE871
Esito dell'esame colturale: 

TAMPONE CUTANEO COLTURALE871*
Esame eseguito su: 
Esito dell'esame colturale: 

TAMPONE VULVARE COLTURALE873
Esito dell'esame colturale: 

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO875
LATTICE DI GOMMA UI/mL fino a 0,35

Ac ANTI RECETTORI TSH (siero) IMMUNOMETRICO878 U/L fino a 1,22

 colorazione883

AC ANTI-GLIADINA DEAMIDATA IgG (siero) CHEMILUMINESCENZ890 CU fino a 19,9

AC ANTI GLIADINA DEAMIDATA IgA (siero) CHEMILUMINESCENZ890* CU fino a 19,9

METAEMOGLOBINA CARBOSSIMETRO891 % Hb tot. fino a 1,00
fino a 1,50
fino a 1,00
fino a 1,50

F: Popolazione generale
F: Sogg.profess.esposti
M: Popolazione generale
M: Sogg.profess.esposti

Dati tratti da:G.Ital.Med.Lav.Erg.2002;24:3 Suppl (popolazione 
generale) ACGIH 2005 (soggetti professionalmente esposti).

DIIDROTESTOSTERONE ( DHT ) IMMUNOMETRICO898 nM/L .
da 0,08 a 1,26
da 0,03 a 0,62
da 0,86 a 3,42

F: Donna:
F: Premenopausa
F: Postmenopausa
M: Uomo:

NUMERO DI DIBUCAINA CINETICO COLORIME899 % da 70 a 90
da 30 a 70
da 0 a 20
da 70 a 90
da 30 a 70
da 0 a 20

F: Soggetti normali:
F: Soggetti Eterozigoti:
F: Soggetti Omozigoti
M: Soggetti normali:
M: Soggetti Eterozigoti:
M: Soggetti Omozigoti

HLA-DR BASSA RISOLUZIONE VEDI ALLEGA PCR + REVERSE DO9

ACIDO OSSALICO (urine del mattino) ENZIMATICO COLORI900 mg/L fino a 50,0
da 50,0 a 150,0
superiore a 150,0
fino a 50,0
da 50,0 a 150,0
superiore a 150,0

F: Popolazione generale
F: Esposti a Glicole etilenico
F: Esposti a Glicole eilenico
M: Popolazione generale
M: Esposti a Glicole etilenico
M: Esposti a Glicole eilenico

Uft-ACIDO OSSALICO ENZIMATICO COLORI900* mg/L fino a 50
da 50 a 150
fino a 150
fino a 50
da 50 a 150
fino a 150

F: Popolazione generale
F: Esposti a Glicole etilenico
F: Esposti a Glicole eilenico
M: Popolazione generale
M: Esposti a Glicole etilenico
M: Esposti a Glicole etilenico

ACIDO OSSALICO (urine 24h) ENZIMATICO COLORI900** mg/24h da 10 a 40

Diuresi ml/24h

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO902
CARNE DI CONIGLIO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO902*
CARNE DI MONTONE UI/mL fino a 0,35

TIREOGLOBULINA VEDI ALLEGATO ELISA903 ng/ml fino a 50,00

 COLTURALE904

 IBRIDAZIONE + PCR904D

 905
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IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ911
CANDIDA ALBICANS UI/mL fino a 0,35

Ac IgM ANTI CANDIDA ALBICANS IMMUNOFLUORESCE911* F: < 1:10
M: < 1:10

Ac.IgG ANTI-CANDIDA ALBICANS  (siero) E.I.A.911** Titolo INF 1/10

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ912
TAFANO UI/mL fino a 0,35

HIV-1 RNA QUALITATIVO VEDI ALLEGATO PCR+ DIGESTIONE+ 913

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO929
POLPO UI/mL fino a 0,35

ELASTASI 1 PANCREATICA (Feci) VEDI ALLE IMMUNOENZIMATICO931 ug/g feci superiore a 200

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO932
PALEO DEI PRATI UI/mL fino a 0,35

IDENTIFICAZIONE (per fatturazione) BIOCHIMICO936

GASTRINA IMMUNOMETRICO937 pg/ml da 28 a 115

ANTIOGRAMMA M.I.C. M.I.C.9420
CEPPO ISOLATO: 
PENICILLINA 
AMPICILLINA 
GENTAMICINA 
NETILMICINA 
AMIKACINA 
CLARITROMICINA 
OXACILLINA 
AZITROMICINA 

FENOBARBITAL (siero) IMMUNOMETRICO949* ug/mL da 15,0 a 40,0
da 15,0 a 40,0

F: Range Terapeutico
M: Range Terapeutico

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO951
PENICILLINA G UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO951*
CEFACLOR UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO952
PENICILLINA V UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO952*
PENICILLINA V UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO954
AMOXICILLINA UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO956
AMPICILLINA UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO956*
ANANAS UI/mL fino a 0,35

RICERCA CLOSTRIDIUM DIFFICILE VE IMMUNOENZIMATICO957 NEGATIVA

RICERCA DIRETTA ANTIGENE C.DIFFICILE V NEGATIVA

RICERCA DIRETTA DI TOSSINE A-B DI C. DI NEGATIVA

CLOSTRIDIUM TOSSINA A E B VEDI ALLEGA IMMUNOENZIMATICO957*

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO958
SUCCINILCOLINA UI/mL fino a 0,35

TAMPONE VAGINALE COLTURALE962
Ph: 
Ricerca Trichomonas vaginalis: 
Esame microscopico 
Cellule di sfaldamento: 
Polimorfonucleati: 
Blastospore/Pseudoife: 
Morfotipo lattobacillare: 
Esame colturale aerobi: 
Esame colturale anaerobi: 
Esame colturale per miceti: 
GIUDIZIO DIAGNOSTICO: 
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IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ971
PATATA UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO973
TONNO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche  (siero) IMMUNOENZIMATICO974
SALMONE UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche  (siero) IMMUNOENZIMATICO975
CAFFE' UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche  (siero) VEDI ALLEGATO IMMUNOENZIMATICO976
FORMAGGIO DOLCE VEDI ALLEGATO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche  (siero) IMMUNOENZIMATICO977*
FORMAGGIO MOLLE UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO978
KIWI UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO979
PREZZEMOLO UI/mL fino a 0,35

ACIDI BILIARI (siero) ENZIMATICO98 uM/L fino a 10,0

ANTICORPI ANTI-HDV (DELTA) IMMUNOENZIMATICO980 NEGATIVO

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO982
MELONE UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO984
LATTUGA UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ985
CIPOLLA UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO987
ALBICOCCA UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO988
CILIEGIA UI/mL fino a 0,35

ALCOOL ETILICO (plasma) IMMUNOMETRICO99 g/L fino a 0,40

(Test di screening)
NOTA: Esame non a valenza medico-legale eseguito 
esclusivamente a scopo clinico.

RICERCA Ag HELICOBACTER PYLORI (feci) E.I.A.990 NEGATIVA

RICERCA Ag HELICOBACTER PYLORI (feci) E.I.A.990* NEGATIVA

RICERCA Ag HELICOBACTER PYLORI (feci) E.I.A.990** NEGATIVA

GIARDIA (RICERCA ANTIGENI NELLE FECI) IMMUNOCROMATOG9900 NEGATIVA

GIARDIA (RICERCA ANTIGENI NELLE FECI) IMMUNOCROMATOG9901 NEGATIVA

GIARDIA (RICERCA ANTIGENI NELLE FECI) IMMUNOCROMATOG9902 NEGATIVA

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ991
CAROTA UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNONEN993
RISO INTEGRALE UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO995
EPITELIO/LANA DI PECORA UI/mL fino a 0,35

TRICLOROETANOLO ( U. I. T. ) GAS CROMATOGRAF996 mg/g Creatinin fino a 10
fino a 300
fino a 10
fino a 300

F: Popolazione generale
F: Esposizione a Tricloroetano
M: Popolazione generale
M: Esposizione a Tricloroetano

ACIDO TRICLOROACETICO ( U. I. T. ) GAS CROMATOGRAF997 mg/L fino a 80,0
fino a 10,0
fino a 3,5
fino a 80,0
fino a 10,0
fino a 3,5

F: Esposti a 
TRICLOROETILENE
F: Esposti  a 
TRICLOROETANO
F: Esposti  a 
PERCLOROETILENE
M: Esposti a 
TRICLOROETILENE
M: Esposti a 
TRICLOROETANO
M: Esposti a 
PERCLOROETILENE
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ACIDO TRICLOROACETICO (U.F.T. ) GAS CROMATOGRAF997* mg/L fino a 80,00
fino a 10,00
fino a 3,50
fino a 80,00
fino a 10,00
fino a 3,50

F: Esposti :Tricloroetilene
F:                Tricloroetano
F:              Percloroetilene
M: Esposti :Tricloroetilene
M:               Tricloroetano
M:              Percloroetilene

ORMONE ADRECORTICOTROPO (ACTH) CHEMILUMINESCENZ998 pg/mL fino a 60,0

Prelievo ore 8

ORMONE ADRECORTICOTROPO (ACTH) CHEMILUMINESCENZ999 pg/mL fino a 25,0

Prelievo ore 18

FT4 - T4 LIBERO (siero) CHEMILUMINESCENZA724 ng/dL da 0,55 a 1,20

POLIMORFISMI ABCB1 RFLPABCB1

ANTIBIOGRAMMA KIRBY BAUERABG
CEPPO ISOLATO: 
Penicillina G 
Eritromicina 
Gentamicina 
Vancomicina 
Azitromicina 
Claritromicina 
 

ACETATO DI ETILE (U.F.T.) VEDI ALLEGATO GAS CROMATOGRAFACEFT mg/L
Popolazione generale: non sono reperibili in letteratura valori di 
riferimento.
Soggetti professionalmente esposti: non sono reperibili in 
letteratura valori correlabili con un indice biologico di esposizione.

ACETATO DI ETILE (U.I.T) VEDI ALLEGATO GAS CROMATOGRAFACEIT mg/L
Popolazione generale: non sono reperibili in letteratura valori di 
riferimento.
Soggetti professionalmente esposti: non sono reperibili in 
letteratura valori correlabili con un indice biologico di esposizione.

Ac ANTI CARDIOLIPINA IgM (siero) CHEMILUMINESCENZACGA CU fino a 20,0

Ac ANTI INSULINA (siero) IMMUNOENZIMATICOACINS UA/mL fino a 12,0
da 12,0 a 18,0
superiore a 18,0
fino a 12,0
da 12,0 a 18,0
superiore a 18,0

F: NEGATIVO
F: DUBBIO
F: POSITIVO
M: NEGATIVO
M: DUBBIO
M: POSITIVO

CITOLOGIA AFTA CAVO ORALE AFTA
Conclusione diagnostica 

U-RICERCA ANTIGENE STREPTOCOCCUS PN IMMUNOENZIMATICOAGP

ANGIOTENSINA M235T VEDI ALLEGATO REAL-TIME PCRAGT

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICOala
MANDARINO UI/mL fino a 0,35

Uft-ALDEIDE FORMICA GAS CROMATOGRAFALDEI

ALLUMINIO (U.F.T.) ASSORBIMENTO ATALLUFT ug/L da 1 a 15
fino a 200
da 1 a 15
fino a 200

F: Popolazione generale
F: Soggetti esposti:
M: Popolazione generale:
M: Soggetti esposti:

ALLUMINIO (U.I.T.) ASSORBIMENTO ATALLUIT ug/L da 1,0 a 15,0
fino a 200,0
da 1,0 a 15,0
fino a 200,0

F: Popolazione generale
F: Soggetti esposti:
M: Popolazione generale:
M: Soggetti esposti:

ALLUMINIO (plasma) ASSORBIMENTO ATALLUM ug/L fino a 10,0

TEST DI SCREENING DROGHE D'ABUSO VED IMMUNOCROMATOGAMFE NEGATIVO

VEDI GRAFICO ALLEGATO

PROTEINA SIERO AMILOIDE (SSA) IMMUNONEFELOMETAMILO mg/L fino a 10,00

AMMINE AROMATICHE  (U.F.T.) CROMATOGRAFIAAMINF mg/L fino a 1,00

AMMINE AROMATICHE  (U. I.T.) CROMATOGRAFIAAMINI mg/L fino a 1,00

Ac ANTI ENTAMOEBA HISTOLYTICA (siero) IFTAMO Titolo <1/20
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ANTIBIOGRAMMA M.I.C. M.I.C.ANA
CEPPO ISOLATO: 
PENICILLINA 
AMOXICILLINA GRAM NEGATIVI 
AMOXICILLINA GRAM POSITIVI 
AMOXICILLINA ACIDO CLAVULANICO 
TICARCICLINA GRAM NEGATIVI 
PIPERACILLINA GRAM NEGATIVI 
TICARCILLINA GRAM POSITIVI 
TICARCILLINA ACIDO CLAVULANICO 
PIPERACILLINA GRAM POSITIVI 
PIPERACILLINA TAZOBACTAM 
IMIPENEM 
CEFOXITINA 
CLINDAMICINA 
MOXIFLOXACINA 
VANCOMICINA 
RIFAMPICINA 
CLORAMFENICOLO 
METRONIDAZOLO 
Antibiogramma interpretato secondo le linee guida EUCAST.
In assenza di MIC il risultato è dedotto da sistema esperto avanzato 
(antibiotico non testato).
Un germe può essere classificato resistente ad un farmaco anche in 
presenza di una MIC bassa per una già nota resistenza clinica.

RICERCA ANFETAMINE IMMUNOENZIMATICOANFE NEGATIVO

ANTIMONIO (U.F.T.) ASSORBIMENTO ATANTIMO ug/L fino a 5
fino a 5

F: Popolazione Generale
M: Popolazione Generale

APC VEDI ALLEGATO RFLPAPC

TIPIZZAZIONE APO E VEDI ALLEGATOAPOE

Uft-ARGENTO ASSORBIMENTO ATARGEF

Uit-ARGENTO ASSORBIMENTO ATARGEI

ARSENICO U24h ASSORBIMENTO ATARSE
Diuresi mL

 ARTRITEGEL

Ac IgA ANTI SACCHAROMYCES CEREVISIAE IMMUNOFLUOROENZASCA U/mL fino a 7,0
da 7,0 a 10,0
superiore a 10,0
fino a 7,0
da 7,0 a 10,0
superiore a 10,0

F: NEGATIVO
F: DUBBIO
F: POSITIVO
M: NEGATIVO
M: DUBBIO
M: POSITIVO

Ac IgG ANTI SACCHAROMYCES CEREVISIAE IMMUNOFLUOROENZASCA* U/mL fino a 7,0
da 7,0 a 10,0
superiore a 10,0
fino a 7,0
da 7,0 a 10,0
superiore a 10,0

F: NEGATIVO
F: DUBBIO
F: POSITIVO
M: NEGATIVO
M: DUBBIO
M: POSITIVO

ANTICORPI ANTI Sm FLUOROIMMUNOENZASM U/mL fino a 10,0

RICERCA ANTIGENE GALATTOMANNANO DI IMMUNOENZIMATICOASPER NEGATIVA

Ac-IgG-ANTI-TOXOPLASMA GONDII AVIDIT IMMUNOENZIMATICOAVID % fino a 30
da 30 a 40
superiore a 40
fino a 30
da 30 a 40
superiore a 40

F: Bassa Avidità
F: Media Attività
F: Alta Avidità
M: Bassa Avidità
M: Media Attività
M: Alta Avidità

In caso di risultato a media avidità, ripetere il test.
In ogni caso è consigliabile ripetere il test dopo 2-3 settimane in 
modo da valutare la eventuale variazione della avidità.

AVIDITA' Ac ANTI CITOMEGALOVIRUS IgG ( IMMUNOENZIMATICOAVID2 % fino a 25
da 25 a 45
superiore a 45
fino a 25
da 25 a 45
superiore a 45

F: BASSA AVIDITA'
F: MEDIA AVIDITA'
F: ALTA AVIDITA'
M: BASSA AVIDITA'
M: MEDIA AVIDITA'
M: ALTA AVIDITA'

AVIDITA' DELLE  IgG ROSO IMMUNOENZIMATICOAVIDI1 % fino a 20
da 20 a 35
superiore a 35
fino a 20
da 20 a 35
superiore a 35

F: BASSA AVIDITA'
F: AVIDITA' INTERM.
F: ALTA AVIDITA'
M: BASSA AVIDITA'
M: AVIDITA' INTERM.
M: ALTA AVIDITA'
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AZOSPERMIA- MICRODELEZIONE Y VEDI AL PCRAZO

PARVOVIRUS B19 DNA (siero) VEDI ALLEGA REAL-TIME PCRB19 NEGATIVO

TIOCIANATI ( U. F. T. ) POTENZIOMETRIA DIB194*
Uft-TIOCIANATI mg/L
Uft-CREATININA g/L da 0,50 a 2,50

Uft-TIOCIANATI/Uft-CREATININA mg/g creat fino a 3,20
fino a 8,00
fino a 3,20
fino a 8,00

F: Non Fumatori:
F: Fumatori:
M: Non Fumatori:
M: Fumatori:

CREATININA (U.F.T.) COLORIMETRICOB-604** gr/L da 0,50 a 2,50

CREATININA (U.I.T.) COLORIMETRICOB-604*** gr/L da 0,30 a 3,00

Ac ANT ENTEROVIRUS (POLIOVIRUS) SIERONEUTRALIZZAB685 < 1/2

Poliovirus Tipo 1 Titolo >=1:8
>=1:8

F: Livello protettivo
M: Livello protettivo

Poliovirus Tipo 2 Titolo >=1:8
>=1:8

F: Livello protettivo
M: Livello protettivo

Poliovirus Tipo 3 Titolo >=1:8
>=1:8

F: Livello protettivo
M: Livello protettivo

APOLIPOPROTEINA B/APOLIPROTEINA A1 CALCOLOBA1 fino a 1

BARBITURICI BARB

BERILLIO (Urine Fine Turno) ASSORBIMENTO ATBERFT
Uft-BERILLIO ug/L
Uft-CREATININA g/L da 0,50 a 2,50

Uft-BERILLIO/Uft-CREATININA ug/g creat fino a 0,70
Valore limite non 
proposto
fino a 0,70
Valore limite non 
proposto

F: Popolazione Generale
F: Soggetti Esposti
M: Popolazione Generale
M: Soggetti Esposti

BERILLIO URINARIO (INIZIO TURNO) HPLCBERIT

 AGGLUTINAZIONEBIOP

NT-ProBNP (frammento N-Terminale del BNP ELFABNP pg/ml fino a 125
fino a 450

superiore a 450
superiore a 900
superiore a 1800
fino a 125
fino a 450

superiore a 450
superiore a 900
superiore a 1800

F: Inf ai 75 anni
F: Sup ai 75 anni
F: Sospetto scompenso:
F: Inf ai 50 anni
F: Dai 50 ai 75 anni
F: Sup ai 75 anni
M: Inf ai 75 anni
M: Sup ai 75 anni
M: Sospetto scompenso:
M: Inf ai 50 anni
M: Dai 50 ai 75 anni
M: Sup ai 75 anni

I valori del ProBNP subiscono un incremento significativo in caso di 
disfunzione renale.

 ELISABP180

 ELISABP230

POLIMORFISMI C1A2 RFLPC1A2

CALPROTECTINA FECALE ELISACALPR microg/g
fino a 50
superiore a 100

fino a 50
superiore a 100

F: ASSENZA DI
F: INFIAMMAZIONE
F: INFIAMMAZIONE
M: ASSENZA DI
M: INFIAMMAZIONE
M: INFIAMMAZIONE

INTERFERENZE:
La concentrazione puo' aumentare dopo utilizzo di farmaci anti-
infiammatori non steroidei (inclusa aspirina) e di farmaci che 
influenzano la motilità intestinale ed inibitori dell'acidità gastrica. Si 
consiglia sospendere l'assunzione di tali farmaci per almeno 3 
settimane.
Inoltre evitare l'esecuzione dell'esame in donne con mestruazioni 
oppure in soggetti con emorragie di altra origine.

RICERCA CANDIDA sp. COLTURALECAND
Esame eseguito su: 
Esito dell'esame colturale: NEGATIVO

RICERCA CANDIDA sp. COLTURALECANDF
Esame eseguito su: 
Esito dell'esame colturale: NEGATIVO

CARIOTIPO SU SANGUE PERIFERICO VEDI A COLTURALECAR1

Ac IgG ANTI TOXOCARA CANIS IMMUNOENZIMATICOCARA NEGATIVO

Pagina 44 di 66



Elenco esami con valori normali

OXI LAB s.r.l.

Esame Descrizione U.M. Valori normaliMetodologia

CISTATIONINA BETA SINTETASI (CBS C699 PCRCBSC699T

CISTATIONINA BETA SINTETASI (CBS T108 PCRCBST1080C

TRANSFERRINA CARBOIDRATO CARENTE (C HPLCCDT % fino a 1,3
.
.
da 1,4 a 1,6
superiore a 1,7
fino a 1,3
.
.
da 1,4 a 1,6
superiore a 1,7

F: Valore normale:
F: Valore da rivalutare
F: con nuovo dosaggio
F: a distanza di 15 giorni:
F: Valore patologico:
M: Valore normale:
M: Valore da rivalutare
M: con nuovo dosaggio
M: a distanza di 15 giorni:
M: Valore patologico:

 CELIACH

Ac-ANTI-ENDOTELIO IMMUNOFLUORESCECEND < 1/20

CEPT VEDI ALLEGATO PCR+ DIGESTIONE+ CEPT VEDI ALLEGATO

CHIMOTRIPSINA FECALE VEDI ALLEGATO COLORIMETRICOCHIMO U/g attivita' insufficiente
attivita' dubbia
attivita' normale
attivita' insufficiente
attivita' dubbia
attivita' normale

F: inf. a 6,6
F: tra 6,6 e 13,2
F: sup. a 13,2
M: inf. a 6,6
M: tra 6,6 e 13,2
M: sup. a 13,2

Tc-RICERCA CHLAMYDIA TRACHOMATI IBRIDAZIONE + PCRCHLAM
Eseguito su: 
Esito dell'esame colturale: 

RICERCA CHLAMYDIA TRACHOMATIS IBRIDAZIONE + PCRCHLAMU
Eseguito su: 
Esito dell'esame colturale: 

CICLOESANOLO (U.F.T) GAS CROMATOGRAFCICLF mg/l fino a 5,5
fino a 5,5

F: LAVORATORI ESPOSTI
M: LAVORATORI ESPOSTI

1,2 CICLOESANDIOLO (U.F.T.) CICLOE

1,2 CICLOESANDIOLO (U.I.T.) CICLOIT

dU - CISTINA CROMATOGRAFIA LICISTINA fino a 460

dU - CISTINA uM/24h fino a 460

Diuresi mL

PAP TEST VEDI ALLEGATO colorazione papanicolaCITO VAG mUI/mL

CLAMIDYDIA TRACHOMATIS DNA VEDI ALLE REAL-TIME PCRCLADNA

CITOMEGALOVIRUS DNA VEDI ALLEGATO REAL-TIME PCRCMV

 COANEMICO

 COBASE

 COCELIAC

 COCLASSICO

 CODIABETOL

 CODONNA

ESAME COLTURALE COLTURALECOLTDV
Esame eseguito su: 
Esito dell'esame colturale: 

 COMINIMAL

COTININA IMMUNOENZIMATICOCOTI ng/ml fino a 25

 COTIROIDEO

 COVEGETAR

 COVIDCMP

 COX

TAMPONE RETTALE COLTURALECPE
Esito dell'esame colturale: 

CHLAMYDIA PSITTACI Abs IgA VEDI ALLEGA IFICPS1 < 1/32

Esame eseguito presso il laboratorio synlab-Leinfelden

CHLAMYDIA PSITTACI Abs IgG VEDI ALLEGA IFICPS2 < 1/64

Esame eseguito presso il laboratorio synlab-Leinfelden

CHLAMYDIA PSITTACI Abs IgM VEDI ALLEG IMMUNOFLUORESCECPS3 < 1/20

Esame eseguito presso il laboratorio synlab-Leinfelden

ORTO-CRESOLO HPLCCRESO ug/L
ORTO-CRESOLO (U.F.T.) ug/g Crea
ACGIH 2012
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ORTO-CRESOLO HPLCCRESO* ug/lL
ORTO-CRESOLO (U.I.T) ug/g Crea
ACGIH 2012

CREATININA URINARIA PER DROGHE COLORIMETRICOCREUD gr/L da 0,30 a 3,00

FORMA CRISTALLINA DEL CALCOLO RENALE CHIMICOCRISTALLO

CROMOGRANINA A IMMUNOMETRICOCROMA ug/L da 0,0 a 84,7

U-CATENE LEGGERE LIBERE KAPPA CUK

U-CATENE LEGGERE LIBERE LAMBDA CUL

POLIMORFISMI CYP2C19 VEDI ALLEGATO RFLPCYP2C19*

POLIMORFISMI CYP2C9 VEDI ALLEGATO RFLPCYP2C9*

POLIMORFISMI CYP2D6 VEDI ALLEGATO RFLPCYP2D6*

CYP7A1 (ENZIMA CONVERSIONE DEL CHOL) PCR+ DIGESTIONE+ CYP7A1 VEDI ALLEGATO

DIAMINOSSIDASI ENZIMATICO COLORIDAO U/ml intolleranza all'istamina

RICERCA DERMATOFITI COLTURALEDERMA
Esame eseguito su: 
Esito dell'esame colturale: 

 ELISADESMO1

 ELISADESMO3

CLORURO DI METILENE U.F.T. (DICLOROME GASCROMATOGRAFIDICLO* mg/L Non rilevabile
fino a 0,30
Non rilevabile
fino a 0,30

F: Popolazione generale
F: Soggetti Esposti
M: Popolazione generale
M: Soggetti Esposti

CLORURO DI METILENE U.I.T. (DICLOROME GASCROMATOGRAFIDICLO*** mg/L Non rilevabile
fino a 0,30
Non rilevabile
fino a 0,30

F: Popolazione generale
F: Soggetti Esposti
M: Popolazione generale
M: Soggetti Esposti

Ac IgG ANTI TOSSINA DIFTERICA (siero) ELISADIFT UI/ml NESSUNA 
PROTEZ.
PROTEZ.NON 
ASSICURATA

PROTEZ. MINIMA
PROTEZ. LUNGA 
DURATA
NESSUNA 
PROTEZ.
PROTEZIONE
NON ASSICURATA
PROTEZ. MINIMA
PROTEZ. LUNGA 
DURATA

F: INF 0,01
F: 0,01 - 0,09
F: .
F: 0,10 - 1,00
F: SUP.1,0
M: INF 0,01
M: 0,01 - 0,09
M: .
M: 0,10 - 1,00
M: SUP. 1,0

DISBIOSI TEST HPLC/COLORIMETRIDISBI
U-SCATOLO ug/L da 10 a 20

da 20 a 40
superiore a 40
da 10 a 20
da 20 a 40
superiore a 40

F: Disbiosi Lieve
F: Disbiosi Media
F: Disbiosi Grave
M: Disbiosi Lieve
M: Disbiosi Media
M: Disbiosi Grave

U-INDICANO mg/L da 10 a 20
da 20 a 40
superiore a 40
da 10 a 20
da 20 a 40
superiore a 40

F: Disbiosi Lieve
F: Disbiosi Media
F: Disbiosi Grave
M: Disbiosi Lieve
M: Disbiosi Media
M: Disbiosi Grave

Ac ANTI COVID-19IgG CHEMILUMINESCENZDIVOCIgM

Abs ANTI DNASI-B NEFELOMETRIADNASI UI/ml fino a 200
superiore a 200
fino a 200
superiore a 200

F: NEGATIVO
F: POSITIVO
M: NEGATIVO
M: POSITIVO

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZDP1
MIX ACARI UI/mL fino a 0,35

D. Pteronissinus, D. Farinae, D. Microceras, L. Destructor, T. 
Putrescentiae, G. Domesticus, E. Maynei, Blomia Tropicalis.

TEST DI SCREENING DROGHE D'ABUSO ALI IMMUNOCROMATOGDROG*B*
VEDI GRAFICO ALLEGATO

TEST DI SCREENING DROGHE D'ABUSO IMMUNOCROMATOGDROG*C*
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SCREENING  DROGHE (URINE) IMMUNOCROMATOGDROGSCREEN
Il test di Screening qualitativo ha scopo clinico-diagnostico e non 
va usato a fini medico legali.

AMP (ANFETAMINE) ASSENTE

Cut off : 500 ng/ml

MDMA (METILENDIOSSIMET. o ECSTASY) ASSENTE

Cut off : 1000 ng/ml

COC (COCAINA) ASSENTE

Cut off : 300 ng/ml

MET (METANFETAMINA) ASSENTE

Cut off : 500 ng/ml

OPI (OPPIACEI) ASSENTE

Cut off: 300 ng/ml

MAD (METADONE) ASSENTE

Cut off : 300 ng/ml

THC (CANNABINOIDI) ASSENTE

Cut off : 50  ng/ml

BUPRENORFINA ASSENTE

Cut off : 5 ng/ml

CONTROLLO PER ADULTERAZIONE NEGATIVO

DUOTEST (Primo Trimestre) VEDI ALLEGATO COLORIMETRICODUOTEST

RICERCA MOLECOLARE VIRUS EBV Amplificaz Genica (PCEBVGEN

ANTIBIOGRAMMA M.I.C.EMO
CEPPO ISOLATO: 
AMPICILLINA 
AMOXICILLINA/ACIDO CLAVULANICO 
CEFOTAXIME 
ERITROMICINA 
TETRACICLINA 
MOXIFLOXACINA 
CLORAMFENICOLO 
RIFAMPICINA 
COTRIMOSSAZOLO 
Antibiogramma interpretato secondo le linee guida EUCAST.
In assenza di MIC il risultato è dedotto da sistema esperto avanzato 
(antibiotico non testato).
UN germe può essere classifgicato resistente ad un farmaco anche 
in presenza di una MIC bassa per una già nota resistenza clinica.

CLARITROMICINA 

ENTAMOEBA HISTOLYTICA (FECI) ENTA3

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZEP1
MIX EPITELI UI/mL fino a 0,35

Epitelio di gatto, forfora di cavallo, forfora di bovino, forfora di cane

ESANO URINARIO Fine Turno GAS CROMATOGRAFESANO ug/L F: Non sono presenti valori di
F: riferimento in letteratura.
M: Non sono presenti valori di
M: riferimento in letteratura.

 ESTIOCOL

ETOSUCCIMIDE IMMUNOMETRICOETO uM/L da 283 a 708

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICOF11
GRANO SARACENO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICOF12
PIUME DI PICCIONE UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICOF13
ASTICE UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICOF15
FORMAGGIO A PASTA DURA UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICOF262
NASELLO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICOF37
OSTRICA UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZF89
TRICHODERMA VIRIDAE UI/mL fino a 0,35

FATTORE II (plasma) COAGULATIVOFAII % da 60 a 130

TEST DI FARLEY MICROSCOPIA CONTFAR
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FATTORE IX (plasma) COAGULATIVOFATIX % da 60 a 140

FATTORE V (plasma) Coag plasma carente sFATV % da 60 a 150

FATTORE VII (plasma) COAGULATIVOFATVII % da 65 a 135

FATTORE VIII (plasma) COAGULATIVOFATVIII % da 65 a 135

FATTORE X (plasma) COAGULATIVOFATX % da 60 a 130

FATTORE XI (plasma) COAGULATIVOFATXI % da 65 a 135

 FERU

 FERUF

FIBR-B 455G>A PCR-DIGFIBR-B

 VEDI ALLEGATOFISH

SINDROME DA X FRAGILE VEDI ALLEGATO PCR + REVERSE DOFRA

ACIDO BUTOSSIACETICO Urine Fine Tu CROMATOGRAFIA LIFTBUT
Uft-ACIDO BUTOSSIACETICO mg/L
Uft-CREATININA g/L da 0,50 a 2,50

Uft-ACIDO BUTOSSIACETICO/Uft-CREATINI mg/g creat fino a 200
fino a 200

F: Soggetti Espositi:
M: Soggetti Espositi:

ANTIMICOGRAMMA M.I.C. M.I.C.FUNGO
CEPPO ISOLATO: 
AMFOTERICINA B 
CASPOFUNGINA 
FLUCONAZOLO 
FLUCITOSINA 
MICAFUNGINA 
VORICONAZOLO 

ANTIBIOGRAMMA KIRBY BAUERFUNGO2
CEPPO ISOLATO: 
Nistatina 
Amfotericina B 
Caspofungina 
Fluconazolo 
Posaconazolo 
Voriconazolo 
Ketoconazolo 
Flucytosina 

FATTORE XII Fattore di Hageman VEDI ALLE RFLPFXII

FATTORE XIII VEDI ALLEGATO RFLPFXIII

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZG15
ZEA MAIS (GRANOTURCO) UI/mL fino a 0,35

PALEO DEI PRATI Phl p11 CHEMILUMINESCENZG211 UI/mL fino a 0,35

CREATININA (siero) COLORIMETRICO (JAG342 mg/dL da 0,5 a 1,2
da 0,7 a 1,4

F 0 - 1000 anni
M 0 - 1000 anni

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICOG5
MIELE UI/mL fino a 0,35

Ac ANTI GANGLIOSIDE M1 IgG (siero) IMMUNOENZIMATICOGANIG % fino a 30

Ac ANTI GANGLIOSIDE M1 IgM (siero) IMMUNOENZIMATICOGANM % fino a 30

DIAGNOSTICA MALATTIE GASTRICHE ( IMMUNOENZIMATICOGASTROPANE
GASTRINA 1-17 pM/L da 1,0 a 10,0

Ac-IgG-ANTI-HELICOBACTER PYLORI EIU da 0,0 a 30,0

PEPSINOGENO A (I) ug/L da 30,0 a 165,0

PEPSINOGENO C (II) ug/L da 3,0 a 15,0

INTERPRETAZIONE 

RICERCA STREPTOCOCCO AGALATIAE I COLTURALEGBSR
Esito dell'esame colturale: NEGATIVO

RICERCA STREPTOCOCCO AGALATIAE I COLTURALEGBSU
Esito dell'esame colturale: NEGATIVA

RICERCA STREPTOCOCCO AGALATIAE I COLTURALEGBSV
Esito dell'esame colturale: NEGATIVO

INTOLLERANZA GENETICA AL LATTOSIO VE PCR + DIGESTIONE+ GENLAT

BETA 2 GLICOPROTEINA Abs IgG CHEMILUMINESCENZGLIGG CU fino a 20,0
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BETA 2 GLICOPROTEINA Abs IgM CHEMILUMINESCENZGLIGM CU fino a 20,0

GLUTATIONE PEROSSIDASI VEDI ALLEGATO FOTOMETRICOGLUTA U/g Hb da 27,5 a 73,6

Esame eseguito presso il laboratorio synlab-Leinfelden.

HBsAg (HBV) TEST DI CONFERMA CHEMILUMINESCENZHBV NEGATIVO

Ac ANTI HERPES 6 IgG (siero) ELISAHEG 6 Index NEGATIVO
DUBBIO
POSITIVO
NEGATIVO
DUBBIO
POSITIVO

F: Inf. a 0,8
F: Da 0,8 a 1,2
F: Sup. a 1,2
M: Inf. a 0,8
M: Da 0,8 a 1,2
M: Sup. a 1,2

Ac-ANTI-HIV (1-2) - Antigene P24 VEDI ALL CHEMILUMINESCENZHIVP24 NEGATIVO

INDICE HOMA (Homeostasis Model Assessm CALCOLO DERIVATOHOMA VALORI NORMALI
RESIST. INSULINA
VALORI NORMALI
RESIST. INSULINA

F: DA 0,23 A 2,50
F: SUP.  A  2,50
M: DA 0,23 A 2,50
M: SUP.  A  2,50

HPA-1 VEDI ALLEGATO REAL-TIME PCRHPA-1

HPV SCREENING + TIPIZZAZIONE DI T PCR + REVERSE DOHPV
METODO: Identificazione dei diversi genotipi del virus del 
papilloma umano (HPV) ad alto, medio e basso rischio oncogeno, 
attraverso una reazione di amplificazione genica e successivo 
sequenziamento del genoma virale.

Esito dell'esame: VEDI ALLEGATO

HPV SCREENING + TIPIZZAZIONE ALTO RISHPV SC TIP
Esito dell'esame: 

HPV SCREENING ALTO RISCHIO HPV SCR A
Esito dell'esame: 

HPV SCREENING TUTTI I GENOTIPI VIRALI HPV SCR T
Esito dell'esame: 

HPV TIPIZZAZIONE ALTO RISCHIO HPV TP A
Esito dell'esame: 

HPV TIPIZZAZIONE TUTTI GENOTIPI V PCR + REVERSE DOHPV TP T
METODO: Identificazione dei diversi genotipi del virus del 
papilloma umano (HPV) ad alto, medio e basso rischio oncogeno, 
attraverso una reazione di amplificazione genica e successivo 
sequenziamento del genoma virale.

Esito dell'esame: VEDI ALLEGATO

HERPES VIRUS 1/2 DNA VEDI ALLEGATO END POINTHSV1/2DNA

Ac ANTI HTLV I/II (siero) IMMUNOENZIMATICOHTLV fino a 0,90
da 0,90 a 1,10
superiore a 1,10
fino a 0,90
da 0,90 a 1,10
superiore a 1,10

F: NEGATIVO
F: DUBBIO
F: POSITIVO
M: NEGATIVO
M: DUBBIO
M: POSITIVO

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICOI1
ASPERGILLUS NIGER UI/mL fino a 0,35

IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICOID

IgA SECRETORIE (saliva) TURBIDIMETRIAIGASECR mg/dL da 8,0 a 45,0

IMMUNOGLOBULINE IgG 1 VEDI ALLEGATO NEFELOMETRIAIGG1 % IgG Totali da 60,30 a 71,50

IMMUNOGLOBULINE IgG 2 VEDI ALLEGATO NEFELOMETRIAIGG2 % IgG Totali da 19,40 a 31,00

IMMUNOGLOBULINE IgG 3 VEDI ALLEGATO NEFELOMETRIAIGG3 % IgG Totali da 5,00 a 8,40

IMMUNOGLOBULINE IgG 4 VEDI ALLEGATO NEFELOMETRIAIGG4 % IgG Totali da 0,70 a 4,20

POLIMORFISMO IL28 PER HBV (RS8099917) REAL-TIME PCRIL28HBV

POLIMORFISMO IL28 PER HCV (RS1297986 REAL-TIME PCRIL28HCV

INDAGINE IMMUNOISTOCHIMICA INDIMM

ANTICORPI IgG SARS-COV-2-RBD CHEMILUMINESCENZINGSARS2 NEGATIVO:<7,1

 BAU/mL POSITIVO: >=7,1

SARS-CoV-2 (nasopharyngeal swab) PCRINGTNF19 NEGATIVE

 
Methodology.The test was performed by extraction of the viral RNA 
and subsequent amplification by Real Time PCR with "SARS-COV-2 
REAL TIME PCR KIT VIRCELL MICROBIOLOGISTS" which searches 
in the extracted sample specific sequences of the SARS-COV-2 
virus genome, in accordance with WHO guidelines (Berlin protocol, 
2nd revision Corman ed al.2020).

 
 
Mod-REF.COVID_eng Rev0 Issue/Revision date 10/06/2020
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Esame Descrizione U.M. Valori normaliMetodologia

INIBINA B VEDI ALLEGATO ELISAINIB

FOOD IN TEST (siero) ELISAINT1

FATTORE INTRINSECO Abs VEDI ALLEGATO ELISAINTR UA/mL fino a 1,54

IRS-1 VEDI ALLEGATO PCR+ DIGESTIONE+ IRS1

AMILASI ISOENZIMI (siero) ENZIMATICO COLORIISOA
Alfa Amilasi U/L fino a 110

Frazione Pancretica %
Frazione Salivare %
Microamilasi U/L
Note 

ISTAMINA VEDI ALLEGATO EIAISTAM nmo/l fino a 9,00

ESAME ISTOLOGICO CITOLOGICOISTO1

Dosaggio catene leggere tipo Kappa (siero) V IMMUNONEFELOMETKLS g/L da 1,70 a 3,70

K-RAS VEDI ALLEGATO RFLPK-RAS

MACROPROLATTINA CHEMILUMINESCENZMACRO

Ac.ANTI MEMBRANA BASALE GLOMERULARE AGGLUTINAZIONEMBG

TEST DI SCREENING DROGHE D'ABUSO VED IMMUNOCROMATOGMDMA NEGATIVO

VEDI GRAFICO ALLEGATO

METABOLITI REATTIVI DELL'OSSIGENO (DE SPETTROFOTOMETRMETAB

METANOLO HPLCMETURFT mg/L
METANOLO (U.F.T) mg/g Crea fino a 15,00

fino a 15,00
F: Soggetti esposti
M: Soggetti esposti

METANOLO HPLCMETURIT mg/L
METANOLO (U.I.T.) mg/g Crea fino a 1,00

fino a 15,00
fino a 1,00
fino a 15,00

F: Popolazione generale
F: Soggetti prof.esposti
M: Popolazione generale
M: Soggetti prof.esposti

Dati tratti da: G.Ital.Med.Lav.Erg.2002;24:3 Suppl (popolazione 
generale)
ACGIH 2005 (soggetti professionalmente esposti)

MIBK (U.I.T.) GAS CROMATOGRAFMIBK mg/

MIBK (U.F.T.) GAS CROMATOGRAFMIBK* mg/l

MICETI RICERCA MICROSCOPICA MICMIC

ANTIBIOGRAMMA M.I.C. M.I.C.MICO
CEPPO ISOLATO: 
DOXICILLINA 
JOSAMICINA 
OFLOXACINA 
ERYTROMICINA 
TETRACICLINA 
CIPROFLOXACINA 
AZITROMICINA 
CLARITROMICINA 
PRISTINOMICINA 

ANTICORPI ANTI MICROSOMIALI  (siero) VE RIAMICRO UI/ml fino a 100

 MSTVITALG

ORMONE ANTI MULLERIANO VEDI ALLEGAT ELISAMULLER

AC. ANTI MUSK VEDI ALLEGATOMUSK
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Elenco esami con valori normali

OXI LAB s.r.l.

Esame Descrizione U.M. Valori normaliMetodologia

ANTIBIOGRAMMA M.I.C.NEG2
CEPPO ISOLATO: 
ESBL 
AMPICILLINA 
AMOXICILLINA/ACIDO CLAVULANICO 
PIPERACILLINA 
PIPERACILLINA/TAZOBACTAM 
CEFAZOLINA 
CEFUROXIME 
CEFOXITINA 
CEFOTAXIME 
CEFTAZIDIME 
CEFEPIME 
IMIPENEM 
AMIKACINA 
GENTAMICINA 
NETILMICINA 
TOBRAMICINA 
ACIDO NALIDISSICO 
CIPROFLOXACINA 
NORFLOXACINA 
TETRACICLINA 
NITROFURANTOINA 
TRIMETOPRIM/SULFAMETOSSAZOLO 
ERTAPENEM 
MEROPENEM 
FOSFOMICINA 
Antibiogramma interpretato secondo le linee guida EUCAST.
In assenza di MIC il risultato è dedotto da sistema esperto avanzato 
(antibiotico non testato).
Un germe può essere classificato resistente ad un farmaco anche in 
presenza di una MIC bassa per una già nota resistenza clinica.
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Elenco esami con valori normali

OXI LAB s.r.l.

Esame Descrizione U.M. Valori normaliMetodologia

ANTIBIOGRAMMA M.I.C.NEG3
CEPPO ISOLATO: 
ESBL 
AMPICILLINA 
AMOXICILLINA/ACIDO CLAVULANICO 
PIPERACILLINA 
PIPERACILLINA/TAZOBACTAM 
CEFAZOLINA 
CEFUROXIME 
CEFOXITINA 
CEFOTAXIME 
CEFTAZIDIME 
CEFEPIME 
IMIPENEM 
AMIKACINA 
GENTAMICINA 
NETILMICINA 
TOBRAMICINA 
ACIDO NALIDISSICO 
CIPROFLOXACINA 
NORFLOXACINA 
TETRACICLINA 
NITROFURANTOINA 
TRIMETOPRIM/SULFAMETOSSAZOLO 
ERTAPENEM 
MEROPENEM 
FOSFOMICINA 
Antibiogramma interpretato secondo le linee guida EUCAST.
In assenza di MIC il risultato è dedotto da sistema esperto avanzato 
(antibiotico non testato).
Un germe può essere classificato resistente ad un farmaco anche in 
presenza di una MIC bassa per una già nota resistenza clinica.
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Elenco esami con valori normali

OXI LAB s.r.l.

Esame Descrizione U.M. Valori normaliMetodologia

ANTIBIOGRAMMA M.I.C.NEGG
CEPPO ISOLATO: 
ESBL 
AMPICILLINA 
AMOXICILLINA/ACIDO CLAVULANICO 
PIPERACILLINA 
PIPERACILLINA/TAZOBACTAM 
CEFAZOLINA 
CEFUROXIME 
CEFOXITINA 
CEFOTAXIME 
CEFTAZIDIME 
CEFEPIME 
IMIPENEM 
AMIKACINA 
GENTAMICINA 
NETILMICINA 
TOBRAMICINA 
ACIDO NALIDISSICO 
CIPROFLOXACINA 
NORFLOXACINA 
TETRACICLINA 
NITROFURANTOINA 
TRIMETOPRIM/SULFAMETOSSAZOLO 
ERTAPENEM 
MEROPENEM 
FOSFOMICINA 
Antibiogramma interpretato secondo le linee guida EUCAST.
In assenza di MIC il risultato è dedotto da sistema esperto avanzato 
(antibiotico non testato).
Un germe può essere classificato resistente ad un farmaco anche in 
presenza di una MIC bassa per una già nota resistenza clinica.

 
SENSIBILITA' AL NICHEL NICHEL

RICERCA RNA DI NOROVIRUS PCRNORO

 NUTRIBOV

TAMPONE OMBELICALE COLTURALEOMBE
Esito dell'esame colturale: 

OMEGA SCREENING GAS CROMATOGRAFOMEGA

SIERO PER DOTT FORTUNATO OCV AGGLUTINAZIONEOSP

 OSTEOGELSO

ANTICORPI ANTI OVAIO AGGLUTINAZIONE ALOVAIO NEGATIVO

S-OXCARBAZEPINA CROMATOGRAFIA LIOXCA ug/mL da 13,0 a 30,0

PAI - 1 VEDI ALLEGATO PCR+ DIGESTIONE+ PAI 1 VEDI ALLEGATO

PANORAMA SNPs AssayPAN

PAP TEST VEDI ALLEGATO colorazione papanicolaPAPTEST mUI/mL

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICOPARJ2
rPar j2-PARITARIA JUDAICA UI/mL fino a 0,35

PROTEINA C REATTIVA AD ALTA SENSIBILI IMMUNOTURBIDIMETPCRAS mg/L fino a 1,00
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Elenco esami con valori normali

OXI LAB s.r.l.

Esame Descrizione U.M. Valori normaliMetodologia

ANTIBIOGRAMMA M.I.C.PEDNEG
CEPPO ISOLATO: 
ESBL 
AMIKACINA 
AMOXICILLINA/ACIDO CLAVULANICO 
AMPICILLINA 
AMPICILLINA/SULBACTAM 
CEFALEXINA 
CEFIXIME 
CEFOTAXIME 
CEFPODOXIME 
CEFTAZIDIME 
CEFTRIAXONE 
CEFUROXIME 
CIPROFLOXACINA 
GENTAMICINA 
MEROPENEM 
NETILMICINA 
TOBRAMICINA 
TRIMETOPRIM/SULFAMETAZOLO 
Antibiogramma interpretato secondo linee guida EUCAST.
In assenza di MIC il risultato è dedotto da sistema esperto avanzato 
(antibiotico non testato).
Un germe può essere classificato resistente ad un farmaco anche in 
presenza di una MIC bassa per una già nota resistenza clinica.

PERSONAL GENETICS - Nutrizione e geneticaPERSONAL

PALEO DEI PRATI Phl p1 (g205) CHEMILUMINESCENZPhl p1 UI/mL fino a 0,35

PALEO DEI PRATI Phl p12 (g212) CHEMILUMINESCENZPhl p12 UI/mL fino a 0,35

PALEO DEI PRATI Phl p2 (g206) CHEMILUMINESCENZPhl p2 UI/mL fino a 0,35

PALEO DEI PRATI Phl p5b (g215) CHEMILUMINESCENZPhl p5 UI/mL fino a 0,35

PALEO DEI PRATI Phl p7 (g210) CHEMILUMINESCENZPhl p7 UI/mL fino a 0,35

PIRIDINOLINA URINARIA VEDI ALLEGATO HPLCPIRI pmol/umol crea da 26 a 91

PRP LIQUIDO PLASMA

Ac ANT ENTEROVIRUS (POLIOVIRUS) SIERONEUTRALIZZAPOLIO < 1/2

Poliovirus Tipo 1 Titolo >=1:8
>=1:8

F: Livello protettivo
M: Livello protettivo

Poliovirus Tipo 2 Titolo >=1:8
>=1:8

F: Livello protettivo
M: Livello protettivo

Poliovirus Tipo 3 Titolo >=1:8
>=1:8

F: Livello protettivo
M: Livello protettivo

PORFIRINE TOTALI (urine) CROMATOGRAFIA CPOR ug/24h fino a 220

Diuresi ml
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Elenco esami con valori normali

OXI LAB s.r.l.

Esame Descrizione U.M. Valori normaliMetodologia

ANTIBIOGRAMMA M.I.C.POS
CEPPO ISOLATO: 
AMPICILLINA 
BENZILPENILCILLINA 
CEFOXITINA SCREENING 
CIPROFLOXACINA 
CLINDAMICINA 
LEVOFLOXACINA 
ERITROMICINA 
FOSFOMICINA 
ACIDO FUSIDICO 
GENTAMICINA 
GENTAMICINA AD ALTO DOSAGGIO 
IMIPENEM 
RESISTENZA INDUCIBILE ALLA CLINDAMICI
LINEZOLID 
MOXIFLOXACINA 
OXACILLINA 
NORFLOXACINA 
RIFAMPICINA 
STREPTOMICINA AD ALTO DOSAGGIO 
TEICOPLANINA 
TIGECICLINA 
TRIMETOPRIM/SULFAMETOSSAZOLO 
VANCOMICINA 
MINOCICLINA 
TETRACICLINA 
Antibiogramma interpretato secondo le linee guida EUCAST.
In assenza di MIC il risultato è dedotto da sistema esperto avanzato 
(antibiotico non testato).
Un germe può essere classificato resistente ad un farmaco anche in 
presenza di una MIC bassa per una già nota resistenza clinica.

ANTIBIOGRAMMA M.I.C.POS 3
CEPPO ISOLATO: 
AMPICILLINA 
BENZILPENILCILLINA 
CEFOXITINA SCREENING 
CIPROFLOXACINA 
CLINDAMICINA 
LEVOFLOXACINA 
ERITROMICINA 
FOSFOMICINA 
ACIDO FUSIDICO 
GENTAMICINA 
GENTAMICINA AD ALTO DOSAGGIO 
IMIPENEM 
RESISTENZA INDUCIBILE ALLA CLINDAMICI
LINEZOLID 
MOXIFLOXACINA 
OXACILLINA 
NORFLOXACINA 
RIFAMPICINA 
STREPTOMICINA AD ALTO DOSAGGIO 
TEICOPLANINA 
TIGECICLINA 
TRIMETOPRIM/SULFAMETOSSAZOLO 
VANCOMICINA 
MINOCICLINA 
TETRACICLINA 
Antibiogramma interpretato secondo le linee guida EUCAST.
In assenza di MIC il risultato è dedotto da sistema esperto avanzato 
(antibiotico non testato).
Un germe può essere classificato resistente ad un farmaco anche in 
presenza di una MIC bassa per una già nota resistenza clinica.
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Elenco esami con valori normali

OXI LAB s.r.l.

Esame Descrizione U.M. Valori normaliMetodologia

ANTIBIOGRAMMA M.I.C.POSKIR
CEPPO ISOLATO: 
AMPICILLINA 
BENZILPENILCILLINA 
CEFOXITINA SCREENING 
CIPROFLOXACINA 
CLINDAMICINA 
LEVOFLOXACINA 
ERITROMICINA 
FOSFOMICINA 
ACIDO FUSIDICO 
GENTAMICINA 
GENTAMICINA AD ALTO DOSAGGIO 
IMIPENEM 
RESISTENZA INDUCIBILE ALLA CLINDAMICI
LINEZOLID 
MOXIFLOXACINA 
OXACILLINA 
NORFLOXACINA 
RIFAMPICINA 
STREPTOMICINA AD ALTO DOSAGGIO 
TEICOPLANINA 
TIGECICLINA 
TRIMETOPRIM/SULFAMETOSSAZOLO 
VANCOMICINA 
MINOCICLINA 
TETRACICLINA 
Antibiogramma interpretato secondo le linee guida EUCAST.
In assenza di MIC il risultato è dedotto da sistema esperto avanzato 
(antibiotico non testato).
Un germe può essere classificato resistente ad un farmaco anche in 
presenza di una MIC bassa per una già nota resistenza clinica.

POTENZIALE BIOLOGICO ANTIOSSIDANTE ( SPETTROFOTOMETRPOTEN

PREALBUMINA (T.B.P.A.) IMMUNODIFFUSIONEPREALB mg/dL da 10,00 a 40,00

PRIMIDONE IMMUNOMETRICOPRIMI ug/mL da 5,00 a 12,00

PROLATTINA -T 20' (siero) CHEMILUMINESCENZPRL15 ng/mL da 5,00 a 25,00
da 5,00 a 15,00

F 0 - 1000 anni
M 0 - 1000 anni

PROLATTINA -T 20' (siero) CHEMILUMINESCENZPRL20 ng/mL da 5,00 a 25,00
da 5,00 a 15,00

F 0 - 1000 anni
M 0 - 1000 anni

PROLATTINA -T 30' (siero) CHEMILUMINESCENZPRL30 ng/mL da 5,00 a 25,00
da 5,00 a 15,00

F 0 - 1000 anni
M 0 - 1000 anni

PROLATTINA -T 40' (siero) CHEMILUMINESCENZPRL40 ng/mL da 5,00 a 25,00
da 5,00 a 15,00

F 0 - 1000 anni
M 0 - 1000 anni

PROLATTINA -T 60' (siero) CHEMILUMINESCENZPRL60 ng/mL da 5,00 a 25,00
da 5,00 a 15,00

F 0 - 1000 anni
M 0 - 1000 anni

PROCALCITONINA CHEMILUMINESCENZPRO ug/L fino a 0,5

PRP CONTROLLO PIASTRINE E STERILIPRPCONTR
Piastrine in emocromo 
Piastrine in PRP 
Esame colturale PRP 

COENZIMA Q10 VEDI ALLEGATO HPLCQ10 mcg/l da 500 a 1100

QUANTIFERON (INFEZIONE M.TUBERCOLOS IMMUNOENZIMATICOQUANT4

FENOLO (U.F.T.) HPLCR103*
Uft-FENOLO mg/L
Uft-CREATININA g/L da 0,50 a 2,50

Uft-FENOLO/Uft-CREATININA mg/g creat fino a 20,00
fino a 250,00
fino a 20,00
fino a 250,00

F: Popolazione Generale
F: Soggetti Esposti
M: Popolazione Generale
M: Soggetti Esposti

Ac IgG ANTI BORRELIA BURGDORFERI (sier ELISAR142 Index NEGATIVO
DUBBIO
POSITIVO
NEGATIVO
DUBBIO
POSITIVO

F: Inf. a 0,8
F: Da 0,8 a 1,2
F: Sup. A 1,2
M: Inf. A 0,8
M: Da 0,8 a 1,2
M: Sup. A 1,2
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Elenco esami con valori normali

OXI LAB s.r.l.

Esame Descrizione U.M. Valori normaliMetodologia

Ac IgM ANTI BORRELIA BURGDORFERI (sier ELISAR142* Index NEGATIVO
DUBBIO
POSITIVO
NEGATIVO
DUBBIO
POSITIVO

F: Fino  a  0,8
F: Da 0,8 a 1,2
F: Sup. A 1,2
M: Fino  a  0,8
M: Da 0,8 a 1,2
M: Sup.  A 1,2

Ac ANTI TRANSGLUTAMINASI IgA (siero) CHEMILUMINESCENZR167* CU fino a 19,9

Ac ANTI TRANSGLUTAMINASI IgG (siero) CHEMILUMINESCENZR167** CU fino a 19,9

Uft-IDROSSIPIRENE HPLCR189*
Uft-IDROSSIPIRENE ug/L
Uft-CREATININA g/L da 0,50 a 2,50

Uft-IDROSSIPIRENE/Uft-CREATININA ug/g creat fino a 2
fino a 2,7
fino a 2
fino a 2,7

F: Popolazione Generale
F: Soggetti Esposti
M: Popolazione Generale
M: Soggetti Esposti

ELETTROFORESI PROTEINE URINARIE ELETTROFORESIR192
Proteine Totali Urinarie g/24h fino a 0,30

Albumina %
Alfa 1 Globuline %
Alfa 2 Globuline %
Beta 1 Globuline %
Gamma Globuline %
Rapporto Albumina/Globuline 
Commento 
Diuresi mL

PARATORMONE (plasma) CHEMILUMINESCENZR200 pg/mL da 12,0 a 65,0

CROMO ( U. F. T. ) ASSORBIMENTO ATR-305* ug/L fino a 25,00
fino a 10,00
fino a 25,00
fino a 10,00

F: Soggetti esposti:
F: Aumento durante il turno:
M: Soggetti esposti:
M: Aumento durante il turno:

CHE - COLINESTERASI (siero) ENZIMATICO COLORIR-349 U/L da 3.950 a 11.500

PIOMBO ASSORBIMENTO ATR422 ug/dL fino a 30,0

Ac ANTI CARDIOLIPINA IgG (siero) CHEMILUMINESCENZR451 CU fino a 20,0

Ac ANTI CARDIOLIPINA IgM (siero) CHEMILUMINESCENZR451* CU fino a 20,0

ACIDO METILIPPURICO ( U.F.T. ) CROMATOGRAFIA LIR-499*
Uft-ACIDO METILIPPURICO g/L
Uft-CREATININA g/L da 0,50 a 2,50

Uft-ACIDO METILIPPURICO/Uft-CREATININA g/g creat fino a 1,50
fino a 1,50

F: Esposizione a Xileni
M: Esposizione a Xileni

COBALTO ( U. I. T. ) ASSORBIMENTO ATR-504 ug/L da 0,2 a 2,0
fino a 15,0
da 0,2 a 2,0
fino a 15,0

F: Soggetti non esposti
F: Soggetti esposti
M: Soggetti non esposti
M: Soggetti esposti

COBALTO ( U. F. T. ) ASSORBIMENTO ATR-504* ug/L da 0,20 a 2,00
fino a 15,00
da 0,20 a 2,00
fino a 15,00

F: Soggetti non esposti
F: Soggetti esposti
M: Soggetti non esposti
M: Soggetti esposti

FLUORO ( U. I. T. ) IONO SELETTIVOR-533 mg/g creatinin fino a 1
fino a 3
fino a 1
fino a 3

F: Popolazione generale
F: Sogg professionalmente 
esposti
M: Popolazione generale
M: Sogg professionalmente 
esposti

Uft-FLORURI IONO SELETTIVOR-533* mg/g creatinin fino a 1
fino a 10
fino a 1
fino a 10

F: Popolazione generale
F: Sogg professionalmente 
esposti
M: Popolazione generale
M: Sogg professionalmente 
esposti

Uft-FLUORURI mg/L
Uft-CREATININA g/L da 0,50 a 2,50

Uft-FLUORURI/Uft-CREATININA mg/g creat fino a 1,00
fino a 10,00
fino a 1,00
fino a 10,00

F: Popolazione Generale:
F: Soggetti Esposti:
M: Popolazione Generale:
M: Soggetti Esposti:

METILETILCHETONE ( U. I. T. ) GAS CROMATOGRAFR-542 mg/L Non rilevabile
fino a 2
Non rilevabile
fino a 2

F: Popolazione generale
F: Soggetti esposti
M: Popolazione generale
M: Soggetti esposti
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METILETILKETONE (U.F.T.) GAS CROMATOGRAFR-542* mg/L Assente
fino a 2,00
Assente
fino a 2,00

F: Popolazione generale
F: Soggetti esposti
M: Popolazione generale
M: Soggetti esposti

CADMIO URINARIO ( U. F. T. ) ASSORBIMENTO ATR-553*
Uft-CADMIO ug/L
Uft-CREATININA g/L da 0,50 a 2,50

Uft-CADMIO/Uft-CREATININA ug/g creat fino a 5,00
fino a 5,00

F: Esposizione a Cadmio
M: Esposizione a Cadmio

NICKEL (U. I. T.) ASSORBIMENTO ATR-554
Uit-NICKEL ug/L
Uit-CREATININA g/L da 0,50 a 2,50

Uit-NICKEL/Uit-CREATININA fino a 30,00
fino a 30,00

F: Soggetti Esposti
M: Soggetti Esposti

NICKEL ( U. F. T. ) ASSORBIMENTO ATR-554*
Uft-NICKEL ug/L
Uft-CREATININA g/L da 0,50 a 2,50

Uft-NICKEL/Uft-CREATININA fino a 30,00
fino a 30,00

F: Soggetti Esposti:
M: Soggetti Esposti:

NICKEL ASSORBIMENTO ATR-555 mcg/L fino a 2,0

2.5 ESANDIONE (U.I.T.) HPLCR-562* mg/L fino a 0,4
fino a 0,4

F: Esp. a N-Esano,Metil N-butil 
c
M: Esp. a N-Esano,Metil N-
butil c

2-5 ESANDIONE (U.F.T.) HPLCR-562** mg/L fino a 0,4
fino a 0,4

F: Esp. a N-Esano,Metil N-butil 
c
M: Esp. a N-Esano,Metil N-
butil c

CREATININA (U.F.T.) COLORIMETRICOR-604** g/L da 0,50 a 2,50

CREATININA (U.I.T.) CINETICOR-604*** gr/L da 0,50 a 2,50

ACETONE Urinario Inizio Turno GAS CROMATOGRAFR-607 mg/L da 0,10 a 2,00
fino a 50,00
da 0,10 a 2,00
fino a 50,00

F: Popolazione generale
F: Soggetti esposti:
M: Popolazione generale
M: Soggetti esposti:

ACETONE Urinario Fine Turno GAS CROMATOGRAFR-607* mg/L da 0,10 a 2,00
fino a 50,00
da 0,10 a 2,00
fino a 50,00

F: Popolazione generale
F: Soggetti esposti:
M: Popolazione generale
M: Soggetti esposti:

ANTICORPI ANTI CITRULLINA CHEMILUMINESCENZR688 CU fino a 20,0

TRICLOROETANOLO ( U. I. T. ) GAS CROMATOGRAFR-996 mg/g creatinin fino a 300
fino a 300

F: Esposizione a Tricloroetilene
M: Esposizione a 
Tricloroetilene

TRICLOROETANOLO ( U. F. T. ) GAS CROMATOGRAFR-996* mg/g creatinin fino a 300
fino a 300

F: Esposizione a Tricloroetilene
M: Esposizione a 
Tricloroetilene

ACIDO TRICLOROACETICO ( U. I. T. ) GAS CROMATOGRAFR-997 mg/L fino a 0,2
fino a 15,0
fino a 10,0
fino a 0,2
fino a 15,0
fino a 10,0

F: Popolazione generale
F: Esposti a 
TRICLOROETILENE
F: Esposti a 
TRICLOROETANO
M: Popolazione generale
M: Esposti a 
TRICLOROETILENE
M: Esposti a 
TRICLOROETANO

ACIDO TRICLOROACETICO (U.F.T. ) GAS CROMATOGRAFR-997* mg/L fino a 0,20
fino a 15,00
fino a 10,00
fino a 0,20
fino a 15,00
fino a 10,00

F: Popolazione generale
F: Esposti a 
TRICLOROETILENE
F: Esposti a 
TRICLOROETANO
M: Popolazione generale
M: Esposti a 
TRICLOROETILENE
M: Esposti a 
TRICLOROETANO

RAPPORTO ALDOSTERONE-RENINA (ARR) CALCOLORAPARR fino a 126

RAPPORTO MICROALBUMINURIA/CREATINI CALCOLORAPP mg/g Creat.

RAPPORTO ALBUMINURIA/CREATININURIA CALCOLORAPP24 mg/g fino a 30,0

RAPPORTO CALCIO/CREATININA (URINE 24 CALCOLORAPPC/C

RAPPORTO CALCIO/FOSFORO CALCOLORAPPC/P
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TEST RAPIDO PER RICERCA STREPTOC IMMUNOBLOTTINGRAPSTRA
Risultato: 

PROTEINA LEGANTE IL RETINOLO NEFELOMETRIARBP mg/dL da 3,0 a 6,0

RICERCA CHLAMYDIA TRACHOMATIS (Liquid CROMATOGRAFIARC4

CICLOESANOLO (U.I.T.) GAS CROMATOGRAFR-CICLI mg/L fino a 3,2
fino a 3,2

F: Sogg professionalmente 
esposti
M: Sogg professionalmente 
esposti

ORTO-CRESOLO (U.F.T.) CROMATOGRAFIA LIR-CRESO
Uft-ORTO-CRESOLO mg/L
Uft-CREATININA g/L da 0,50 a 2,50

Uft-ORTO-CRESOLO/Uft-CREATININA mg/g creat fino a 0,30
fino a 0,30

F: Esposti a Toluene
M: Esposti a Toluene

ORTO-CRESOLO (U.I.T.) CROMATOGRAFIA LIR-CRESO*
Uit-ORTO-CRESOLO mg/L
Uit-CREATININA g/L da 0,50 a 2,50

Uit-ORTO-CRESOLO/Uit-CREATININA mg/g creat fino a 0,30
fino a 0,30

F: Esposti a Toluene
M: Esposti a Toluene

CREATININA URINARIA PER DROGHE COLORIMETRICOR-CREUD gr/L da 0,50 a 2,50

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZRE4
FORFORA DI BOVINO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICORE6
EPITELIO DI CAVIA UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICORE7
ESCREMENTI DI PICCIONE UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICORE71
EPITELIO DI TOPO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICORE72
URINA DI TOPO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICORE73
EPITELIO DI RATTO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICORE74
URINA DI RATTO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICORE80
EPITELIO DI CAPRA UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICORF10
SEMI DI SESAMO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICORF203
PISTACCHIO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICORF204
 TROTA UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICORF206
SGOMBRO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICORF212
FUNGHI CHAMPIGNON UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICORF234
VANIGLIA UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICORF244
CETRIOLO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICORF254
PLATESSA UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICORF256
NOCE UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICORF258
CALAMARO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICORF263
PEPE VERDE UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICORF276
FINOCCHIO UI/mL fino a 0,35
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IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICORF280
 PEPE NERO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICORF283
ORIGANO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICORF284
CARNE DI TACCHINO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche  (siero) IMMUNOENZIMATICORF332
MENTA UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche  (siero) IMMUNOENZIMATICORF36
NOCE DI COCCO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche  (siero) IMMUNOENZIMATICORF5
SEGALE UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICORF61
SARDINA UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZRFM1
MIX ALIMENTI INFANZIA UI/mL fino a 0,35

Bianco d'uovo, latte, pesce (merluzzo), grano, arachide, seme di 
soia.

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZRFM10
MIX ALIMENTI VEGETALI UI/mL fino a 0,35

Pomodoro, Carota, Patata, Aglio e Senape.

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICORG12
SEGALE cereale UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICORG15
GRANO (TRITICUM SATIVUM) UI/mL fino a 0,35

BETA 2 GLICOPROTEINA Abs IgG CHEMILUMINESCENZRGLIGG CU fino a 20,0

BETA 2 GLICOPROTEINA Abs IgM CHEMILUMINESCENZRGLIGM CU fino a 20,0

Ac. ANTI RICKETTSIA IgG IMMUNOFLUORESCERICKEG NEGATIVO

Ac. ANTI RICKETTSIA IgM IMMUNOFLUORESCERICKEM NEGATIVO

SCALA DELLE POSITIVITA' delle IgE spRIFIGE

fino a 0,35
da 0,35 a 0,7
da 0,7 a 3,5
da 3,5 a 17,5
da 17,5 a 50
da 50 a 100
superiore a 100

fino a 0,35
da 0,35 a 0,7
da 0,7 a 3,5
da 3,5 a 17,5
da 17,5 a 50
da 50 a 100
superiore a 100

F: .
F: ..
F: NON RILEVABILE
F: NON SIGNIFICATIVA
F: BASSA
F: MODERATA
F: ALTA
F: MOLTO ALTA
F: ALTISSIMA
M: .
M: ..
M: NON RILEVABILE
M: NON SIGNIFICATIVA
M: BASSA
M: MODERATA
M: ALTA
M: MOLTO ALTA
M: ALTISSIMA

IgE specifiche  (siero) IMMUNOENZIMATICORK74
SETA UI/mL fino a 0,35

RECETTORE DELL'ORMONE LH VEDI ALLEGA PCR+ DIGESTIONE+ R-LH

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICORM10
STEMPHYLIUM BOTRYOSUM UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICORM11
 RHIZOPUS NIGRICANS UI/ml fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICORM13
PHOMA BATAE UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICORM4
MUCOR RACEMOSUS UI/ml fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICORM7
BOTRYTIS CINEREA UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICORM9
FUSARIUM MONILIFORME UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICORT16
PINO STROBO UI/mL fino a 0,35

Pagina 60 di 66



Elenco esami con valori normali

OXI LAB s.r.l.

Esame Descrizione U.M. Valori normaliMetodologia

IgE specifiche  (siero) IMMUNOENZIMATICORT21
MALALEUCA UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICORT210
LIGUSTRO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICORT5
FAGGIO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICORT70
GELSO BIANCO UI/mL fino a 0,35

 IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZRT8
OLMO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZRW11
ERBA CALI UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICORW12
VERGA D'ORO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICORW13
LAPPOLA UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICORW17
GRANATA UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICORW21
PARITARIA JUDAICA UI/mL fino a 0,35

ANTICORPI IgG SARS-COV-2-RBD CHEMILUMINESCENZSARS2 NEGATIVO:<7,1

 BAU/mL POSITIVO: >=7,1

Ac ANTI SCHISTOSOMA VEDI ALLEGATO IMMUNOENZIMATICOSCHIS

AC ANTI SCL 70 IMMUNOENZIMATICOSCL70 AI (Antic.Index NEGATIVO
POSITIVO
NEGATIVO
POSITIVO

F: Fino a 1,00
F: Sup o uguale a 1,00
M: Fino a 1,00
M: Sup o uguale a 1,00

SELENIO ASSORBIMENTO ATSELE ug/L fino a 150

SELENIO URINARIO Inizio Turno ASSORBIMENTO ATSELI ug/L fino a 100
fino a 100

F: Popolazione Generale
M: Popolazione Generale

SEQUENZIAMENTO COMPLETO FIBROSI CIS RFLPSEQ

Esame chimico-fisico del liquido sinoviale CHIMICO-MICROSCOSINO

ANTICORPI ANTI SSA/Ro FLUOROIMMUNOENZSSA (RO) U/mL fino a 10,0

ANTICORPI ANTI SSB/La FLUOROIMMUNOENZSSB (LA) U/mL fino a 10,0

RICERCA STAFILOCOCCO (feci) VEDI A COLTURALESTAFECI
(Ricerca colturale e identificazione antigenica con policlonale per 
025, 078, 0103,0118, 0124, 0145, 0157, 0164)

Esito dell'esame VEDI ALLEGATO NEGATIVO

Uft-STAGNO ASSORBIMENTO ATSTAFT
Uft-STAGNO ug/L
Uft-CREATININA g/L da 0,50 a 2,50

Uft-STAGNO/Uft-CREATININA ug/g creat fino a 8,00
fino a 8,00

F: Soggetti Esposti
M: Soggetti Esposti

STAGNO URINARIO INIZIO TURNO ASSORBIMENTO ATSTAIT mcgr/l

STIRENE EMATICO GAS CROMATOGRAFSTIR ug/L fino a 200,0
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ANTIBIOGRAMMA M.I.C.STR
CEPPO ISOLATO 
AMPICILLINA 
BENZILPENICILLINA 
CEFOTAXIME 
CEFTRIAXONE 
CLINDAMICINA 
ERITROMICINA 
RESISTENZA INDUCIBILE ALLA CLINDAMICI
LEVOFLOXACINA 
LINEZOLID 
TETRACICLINA 
TRIMETOPRIM/SULFAMETOSSAZOLO 
VANCOMICINA 
Antibiogramma interpretato secondo linee guida EUCAST.
In assenza di MIC il risultato è dedotto da sistema esperto avanzato 
(antibiotico non testato).
Un germe può essere classificato resistente ad un farmaco anche in 
presenza di una MIC bassa per una già nota resistenza clinica.

RICERCA STREPTOCOCCO AGALACTIAE COLTURALESTRB
Esame eseguito su: 
Esito dell'esame colturale: 

RICERCA STREPTOCOCCO AGALACTIAE COLTURALESTRV
Esame eseguito su: 
Esito dell'esame colturale: 

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICOT11
PROTEINE SERICHE DI RATTO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICOT14
RICINUS COMUNIS UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZT253
PINOLO UI/mL fino a 0,35

TACROLIMUS TACRO

THIN PREP VEDI ALLEGATOTHIN

THIN PREP INTESTAZIONE CITOLOGICOTHIN INT

 CITOLOGICOTHIN INTC

THIN PREP HPV ALTO RISCHIO colorazione papanicolaTHINHPV

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICOTI
GINEPRO UI/mL fino a 0,35

TIBC CALCOLOTIBC mcg/dL da 250 a 380

TIOCIANATI-SIERO COLORIMETRICOTIO mg/L fino a 0,5
fino a 12,0
fino a 0,5
fino a 12,0

F: Non fumatori
F: Fumatori
M: Non fumatori
M: Fumatori

TITANIO EMATICO TITAN

FENOTIPIZZAZIONE LINFOCITARIA VE CITOFLUORIMETRIATL1
LEUCOCITI VEDI ALLEGATO 10(3)/uL da 4,00 a 10,00

LINFOCITI VEDI ALLEGATO 10(3)/uL da 1,00 a 4,80

Sg-CD3 (T Linfociti Maturi) VEDI ALLEGATO % da 58,00 a 80,00

Sg-CD4+CD3+ (T+Helper, Inducer) VEDI AL % da 32,00 a 52,00

CD4+CD3+ (Valore Assoluto) VEDI ALLEGAT 10(3)/uL da 0,51 a 1,27

Sg-CD8+CD3+ (T-Suppressor, citotoxic) VED % da 16,00 a 33,00

Sg-CD19 (Linfociti pre-B e B Maturi) VEDI AL % da 7,00 a 21,00

Sg-CD16+CD56+ (Cellule NK) VEDI ALLEGA % da 7,00 a 27,00

Sg-CD3+CD16 CD56+(Citotos.non MCH ristr. % da 1,00 a 11,00

RAPPORTO CD4/CD8 VEDI ALLEGATO da 1,00 a 2,60

Note e Conclusioni VEDI ALLEGATO

 VEDI ALLEGATO CITOFLUORIMETRIATL2

 VEDI ALLEGATO CITOFLUORIMETRIATL3

 VEDI ALLEGATO CITOFLUORIMETRIATL4

 VEDI ALLEGATO CITOFLUORIMETRIATL5

 VEDI ALLEGATO CITOFLUORIMETRIATL6

 CITOFLUORIMETRIATL7
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Virus Sars-Cov-2 in tampone nasofaringea PCRTNF19

TOLUENE URINE FINE TURNO VEDI ALLEGA GAS CROMATOGRAFTOL mg/L fino a 0,03

TOLUENE URINE INIZIO TURNO VEDI ALLE GAS CROMATOGRAFTOLIT mg/l fino a 0,03

Dati tratti da: ACGIH 1995

TOPAMAX (TOPIRAMATO) GAS CROMATOGRAFTOPI mg/L da 4,00 a 12,20

TRICHOMONAS Vaginalis colorazioneTRICO NEGATIVO

TRIPTASI FIATRIP ug/L fino a 13,5

 IBRIDAZIONE + PCRTRO15

TOXOPLASMOSI  DNA VEDI ALLEGATO REAL-TIME PCRTXP

PERCLOROETILENE URINE FINE TURNO GAS CROMATOGRAFU558 ug/L fino a 500

CREATININA PER CALCOLO COLORIMETRICOU604* mg/dL
CREATININURIA (urine del mattino) gr/L da 0,50 a 3,00

CALCIO  (urine 12h) COLORIMETRICOUCA12 mg/12h
Diuresi ml12h

CREATININA  (urine 12h) COLORIMETRICOUCREN12 gr/12h
Diuresi ml/12h

SODIO  (urine 12h) UNA12 mmol/12h
Diuresi ml12h

PROTEINE TOTALI  (urine del mattino) IMMUNOTURBIDIMETUPT1 mg/dL da 0,00 a 20,00

UROPORFIRINE (urine 24h) CROMATOGRAFIA SUROP ug/24h da 15 a 50

Diuresi ml/24h

 VACCINOSAR

Uft-VANADIO ASSORBIMENTO ATVANFT ug/g creat fino a 1,0
fino a 50,0
fino a 1,0
fino a 50,0

F: Soggetti non esposti:
F: Soggetti esposti:
M: Soggetti non esposti:
M: Soggetti esposti:

VITAMINA B1 CROMATOGRAFIA LIVITB1 nM/L da 66 a 200

VITAMINA B2 CROMATOGRAFIA LIVITB2 ug/L da 137 a 370

VITAMINA B6 (Pyridoxal) CROMATOGRAFIA LIVITB6 ug/L da 3,6 a 18,0

VITAMINA E (Liposolubile) CROMATOGRAFIA LIVITE uM/L da 10 a 42

RICERCA YERSINIA COLTURALEYER
Esame eseguito su : 
Esito dell'esame  : NEGATIVO

RICERCA YERSINIA COLTURALEYER2
Esame eseguito su : 
Esito dell'esame  : NEGATIVO

RICERCA YERSINIA COLTURALEYER3
Esame eseguito su : 
Esito dell'esame  : NEGATIVO

 IMMUNOENZIMATICOZONUL

SEFAMO CITOLOGIA
RICERCA CORPI ASBESTOSICI E SIDEROCIT CITOLOGICO649

ESAME CITOLOGICO DELL'ESCREATO 700

CITOLOGIA AGO ASPIRATO CITOLOGICOCITAGO

CITOLOGIA SECRETO MAMMARIO CITOLOGICOCITMAM

Pap-Test su strato liquido CYTOPATH

SEFAMO RDI
IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO232
MITILE UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ271
PIOPPO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO362
PLATANO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ452
LOGLIARELLO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO478*
BETA LATTOGLOBULINA UI/mL fino a 0,35

Pagina 63 di 66

Andrea.Bolner
Evidenziato



Elenco esami con valori normali

OXI LAB s.r.l.

Esame Descrizione U.M. Valori normaliMetodologia

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO481
NOCE BRASILIANA UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZ498
PISELLO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO569
MELANZANA UI/ml fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICO573
GAMBERO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche  (siero) IMMUNOENZIMATICO970
FAGIOLO UI/mL fino a 0,35

Uit-ACIDO DELTA-AMINOLEVULINICO (ALA) ASSORBIMENTO ATADI

ALCOOL ISOPROPILICO IMMUNOMETRICOAIS g/L fino a 0,40

Uit-ALCOOL METILICO ASSORBIMENTO ATALI

Uft-ALCOOL METILICO ASSORBIMENTO ATALM

ACIDO METILMALONICO AME

AC. ANTI ANNESSINA IgG IMMUNOENZIMATICOANN

AC. ANTI ANNESSINA IgM IMMUNOENZIMATICOANP

BUPRENORFINA URINARIA IMMUNOCHIMICOBUP ng/mL

CADMIO (urine 24h) ASSORBIMENTO ATCDH ug/24h da 3,00 a 37,00

Diuresi ml/24h

CLOZAPINA AGGLUTINAZIONECLZ

Sg-CLORURO DI METILENE (DICLOROMETA GASCROMATOGRAFIDCM mg/L Non rilevabile
fino a 0,30
Non rilevabile
fino a 0,30

F: Popolazione generale
F: Soggetti Esposti
M: Popolazione generale
M: Soggetti Esposti

U-ETIL-GLUCURONIDE GAS CROMATOGRAFEGL

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZF1
ALBUME D'UOVO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICOF202
ANACARDIO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZF232
nGal d 2 OVOALBUMINA UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZF233
nGal d 1 OVOMUCOIDE UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZF309
CECI UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZF342
OLIVA NERA UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) CHEMILUMINESCENZF351
rPen a 1 Tropomiosina GAMBERO UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICOF352
ARACHIDE (ARACHIS HYPOGAEA) rAra h8 pr UI/mL fino a 0,35

PESCA PRUNUS PERSICA (Pru p 1) CHEMILUMINESCENZF419 UI/mL fino a 0,35

PESCA PRUNUS PERSICA (Pru p 3) CHEMILUMINESCENZF420 UI/mL fino a 0,35

PESCA PRUNUS PERSICA (Pru p 4) CHEMILUMINESCENZF421 UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICOF422
ARACHIDE (ARACHIS HYPOGAEA) rAra h1 UI/mL fino a 0,35

ARACHIDE ARACHIS HYPOGAEA (Ara h 2) CHEMILUMINESCENZF423 UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICOF424
ARACHIDE (ARACHIS HYPOGAEA) rAra h3 UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICOF425
NOCCIOLA CORYLUS AVELLANA (Cor a 8) UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICOF427
ARACHIDE (ARACHIS HYPOGAEA) rAra h9 L UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICOF428
NOCCIOLA CORYLUS AVELLANA (Cor a 1) UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICOF439
NOCCIOLA CORYLUS AVELLANA (Cor a 14) UI/mL fino a 0,35
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IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICOF440
NOCCIOLA CORYLUS AVELLANA (Cor a 9) UI/mL fino a 0,35

rJug r 1, WALNUT CHEMILUMINESCENZF441 UI/mL fino a 0,35

rJug r 3 LPT, WALNUT CHEMILUMINESCENZF442 UI/mL fino a 0,35

Ferro Urinario (24 ore) FEU

ACIDO FENILMERCAPTURICO (U.I.T.) ENZIMATICO SPETTFMP
CREATININA (U.I.T.) g/l da 0,50 a 2,50

ACIDO FENILMERCAPTURICO/CREATININA mg/g creat fino a 10,00
fino a 25,00
fino a 10,00
fino a 25,00

F: Popolaz.Generale
F: Soggetti Esposti
M: Popolaz.Generale
M: Soggetti Esposti

ACIDO FENILMERCAPTURICO (U.F.T.) ENZIMATICO SPETTFMR
CREATININA (U.F.T.) g/l da 0,50 a 2,50

ACIDO FENILMERCAPTURICO/CREATININA mg/g creat fino a 10,00
fino a 25,00
fino a 10,00
fino a 25,00

F: Popolaz.Generale
F: Soggetti Esposti
M: Popolaz.Generale
M: Soggetti Esposti

HE4 (Human Epididymia Protein 4) VEDI ALL IMMUNOMETRICOHE4. pM/L fino a 70,0
fino a 140,0

F: Pre-Menopausa
F: Post-Menopausa

CA 125 VEDI ALLEGATO U/mL fino a 25,0

RISK OF OVARIAN MALIGNANCY ALGORITH fino a 7,4
fino a 25,3

F: Pre-Menopausa
F: Post-Menopausa

L'algoritmo considera il valore del CA125, dell'HE4 e lo stato del 
pre- o post-menopausa della Paziente. L'indice di rischio non 
esclude nè accerta le patologie di riferimento e deve essere 
utilizzato solo in termini di probabilità statistica.

RICERCA DNA DI HERPES HHV 7 PCRHHV7
Materiale in esame 
Esito NEGATIVA

Ac ANTI TIROSIN-FOSFATASI (siero) RADIOIMMUNOLOGIAIA2

IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA DI BATTERIIDC

INTERLEUCHINA 2 IMMUNOENZIMATICOIL2 ng/L fino a 9,9

IODIO (urine 24 ore) CROMATOGRAFIA IOIOD ug/24h da 30,0 a 400,0

Diuresi mL da 600 a 1800

IODIO (urine del mattino) CROMATOGRAFIAIOD2

ANTICORPI ANTI JO1 FLUOROIMMUNOENZJO1 U/mL fino a 10,0

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICOK215
rHev b 1 -LATTICE DI GOMMA (HEVEA BRAS UI/mL fino a 0,35

IgE specifiche (siero) IMMUNOENZIMATICOK79
ANIDRIDE FTALICA UI/mL fino a 0,35

LACOSAMIDE LC-MSLACO mg/L da 10,0 a 37,0

U-RICERCA ANTIGENE LEGIONELLA IMMUNOENZIMATICOLEG Indice fino a 0,9
da 0,9 a 1,1
superiore a 1,1
fino a 0,9
da 0,9 a 1,1
superiore a 1,1

F: NEGATIVO
F: DUBBIO
F: POSITIVO
M: NEGATIVO
M: DUBBIO
M: POSITIVO

LEPTINA RIALEP ng/ml da 4 a 12

LEVETIRACETM CROMATOGRAFIA LILEV mg/L da 10,0 a 37,0

S-LISOZIMA CHEMILUMINESCENZLIS

Ac-IgM-ANTI-GLICOPROTEINA MIELINA ASS IMMUNOENZIMATICOMAG BTU/mL fino a 1000

Ac ANTI PARASSITA MALARICO IgT (si IMMUNOCROMATOGMALFAL1
Ac ANTI PLASMODIUM FALCIPARUM Titolo NEGATIVO

NEGATIVO
F: INF 1/20
M: INF 1/20

Ac ANTI PLASMODIUM VIVAX NEGATIVO

METILISOBUTILKETONE (Urine Fine Turno) GAS CROMATOGRAFMBK mg/L Non rilevabile
fino a 2
Non rilevabile
fino a 2

F: Popolazione generale
F: Soggetti esposti
M: Popolazione generale
M: Soggetti esposti

MONOMETILFORMAMMIDE (MMF) F.T. GAS CROMATOGRAFMMF mg/L fino a 1
fino a 15
fino a 1
fino a 15

F: Popolazione generale
F: Soggetti esposti
M: Popolazione generale
M: Soggetti esposti

S-PROPETIDE AMINO TERMINALE CHEMILUMINESCENZP1NP ug/L da 28 a 128

S-PROPETIDE AMINO TERMINALE ug/L da 128 a 1024
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Elenco esami con valori normali

OXI LAB s.r.l.

Esame Descrizione U.M. Valori normaliMetodologia

PIOMBO (urine 24h) ASSORBIMENTO ATPIP ug/24h fino a 150,00

Diuresi ml/24h

PROPAFENONE GAS CROMATOGRAFPPF mg/L da 0,18 a 1,65

CICLOESANOLO (U.F.T.) GAS CROMATOGRAFR-CICLF mg/L fino a 5,5
fino a 5,5

F: Sogg professionalmente 
esposti
M: Sogg professionalmente 
esposti

IgE specifiche  (siero) IMMUNOENZIMATICORF90
MALTO UI/mL fino a 0,35

AC ANTI RIBOSOMA IMMUNOFLUORESCERIB < 1/20

ANTICORPI ANTI U1RNP FLUOROIMMUNOENZRNP U/mL fino a 10,0

RECETTORE SOLUBILE DELLA TRANSFERRI IMMUNOTURBIDIMETRTF mg/L da 0,83 a 1,76

S100 MARKER MELANOMA CHEMILUMINESCENZS100 ug/L fino a 0,15

ANTIGENE DEL CARCINOMA A CELLULE SQU CHEMILUMINESCENZSCC ug/L fino a 1,9

SILICIO URINARIO (Uft) SLC

SILICIO URINARIO (Uit) SLU

SOMATOSTATINA SOS

GLOBULINA LEGANTE LA TIROXINA (TBG) EIATBC

FATTORE NECROSI TUMORALI (TNF) IMMUNOENZIMATICOTNF

nAmb a1 AMBROSIA ELATIORA CHEMILUMINESCENZW230 UI/mL fino a 0,35

nArt v1 ARTEMISIA VULGARIS CHEMILUMINESCENZW231 UI/mL fino a 0,35

Ac ANTI WEST-NILE VIRUS IgG (siero) CHEMILUMINESCENZWNG

Ac ANTI WEST-NILE VIRUS IgM (siero) CHEMILUMINESCENZWNM

XILENE URINE FINE TURNO GAS CROMATOGRAFXIL ug/L fino a 100,00
fino a 100,00

F: Soggetti Esposti
M: Soggetti Esposti
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BLOOD  
 
Before blood sampling is generally prescribed a fasting period of 8-10 
hours which is well extend to 12-14 hours if it is also provided the 
dosage of triglycerides: for infants may be sufficient a fasting period of 
3-4 hours. 
If you were to feel the sensation of thirst, during this period you can 
take up to 1-2 glasses of water: you need to avoid absolutely smoking 
and alcohol drinking. 
The composition of the meal before fasting hours will be the usual one: 
should be avoided as much as the excesses of the restrictions. 
On the way to reach the laboratory, does not make intense physical 
effort that induce sweating. After the withdrawal, to prevent hematoma 
formation is useful to sit in the waiting room for a few minutes, without 
bending the arm and pressing the cotton at the collection point. 
 
Prothrombin time (PT-INR) 

Only the determination of the PT-INR in patients undergoing oral 
anticoagulant therapy (OAT) doesn't require a strict fasting: there can 
be limited to a light breakfast. In the days before the collection, 
however, it is necessary to avoid particular vegetables (asparagus, 
broccoli, cauliflower, cabbage, spinach, salad, lettuce, radishes, beets, 
parsley, peas, turnips, onions), legumes (soybeans, dry beans, lentils) 
and other foods such as eggs, mayonnaise, mustard, liver, chocolate. 
The examination is performed every day, from Monday to Saturday: 
the results are available from 1.00 PM. 
 
Prolactin (PRL) assay 

The withdrawal must be carried out in the morning after approximately 
one hour of rest: alternatively, you can withdraw 3 consecutive 
samples of blood at a distance of 20 minutes from each other. 
 
Renin-Angiotensin-Aldosterone assays 

During the 3 days before withdrawal have a light meal, without salt; 
the first blood collection (clinostatism) is performed in the morning 
after 10-12 hours of fasting, before getting up (book a home blood 
collection): the second sampling (orthostatism) is performed after 15 
min walk and stay upright. 
 
Therapeutic drugs monitoring (TDM) 

Unless otherwise prescribed, the drugs should not be taken in the 
morning prior blood sampling. 
 
Pregnancy blood test (beta-HCG) 

If it is the only analysis required, fasting is not essential. 
The results are available from 12.00 AM on the day after of blood 
collection (except am Saturday). 
 
 
 
 
 

URINE  
Standard assay 

The analysis is performed on the first morning urine, after waking up. 
Collect the urine sample in a container provided by laboratory or on 
sale at the pharmacies: do not use containers for another purpose. 
During collection, discard the first urine stream and collect only the 
midstream: if the collection takes place at home, bring the jart to the 
laboratory within 2 hours. For women of childbearing age is suggested 
to perform the examination outside of the menstrual cycle. 
24-hours urines 

Buy the appropriate container at the pharmacy. On the chosen day 
begin the collection: 

1. discard the urines of the first urination of the day and note the 
time; 

2. collect all the urines emitted during the day, including those of 
the night and those of the first urination of the second day, 
taking care to match the final harvest time recorded the previous 
day. 

Keep container in a cool place during the collection. 
Send in the laboratory before 9:30 AM all amount of urine output or 
preferably a part of it (100-150 mL) in a normal jar for urines: this 
operation is very delicate because errors can affect the result of 
examination. 
So, after the harvest please carefully these guidelines: 

1. seal with the stopper the container 24 hours; 
2. mix the contents by flipping it over 2-3 times; 
3. place the container on a horizontal surface and measure the 

volume using the engraved scale; 
4. note the volume measured on the jar and return it to the lab. 

Note: containers of 24 hours, once delivered to the laboratory, will not 
be returned. 
24-hour urine acidified 

The collection, which is necessary for some particular analysis (ex. 
urinary catecholamines and their metabolites) is the same described for 
the 24-hour urine: after the first harvest, you must add the special 
preservative to the container supplied on request from the laboratory 
(10 mL 6N hydrochloric acid, a toxic and caustic solution that should be 
handled with care: in case of accidental contact, wash thoroughly with 
water and seek emergency). 
Urinary cytology 

The urine should be collected in a wide-mouth container, on which 
must be reported name, surname, date of collection and date of birth 
of the patient. The containers are provided by the laboratory. 
It's 'advisable to carry out the examination on the second morning 
urine following this procedure: 

1. Upon awakening eliminate overnight urine; 
2. Drink about half liter of water (non-carbonated, non-tea or 

other beverages); 
3. Before harvesting wash and thoroughly dry the genitals; 
4. Discard the first jet of urine; 
5. Collect urine following directly in the container with the 

fixative. 
For a correct cytological examination, the analysis should be performed 

on 3 samples collected in 3 days all together and delivered to the 
laboratory on the morning of the third day from 7.15 to 9.30 AM. The 
samples of the two previous days should be stored in the refrigerator 
until the day delivery. 
Urine pregnancy test (beta-HCG) 

The examination is performed on an urine sample collected preferably 
in the early morning: the method used does not allow a reliable 
diagnosis before 8-10 days late in the menstrual cycle. The results are 
available from 12 AM on the same day. 

 
FECES  

 
Parasites research 

Collect a small amount of sample (about the size of a walnut) in sterile 
container fitted with paddle: request to laboratory or sale in 
pharmacies. 
It's recommended collect a sample of the first morning, but if not 
possible, feces emitted may be delivered later in the day: refrigerate 
until delivery. 
Because the elimination of parasites is irregular, for a correct test result 
it is necessary collect stool samples at least for 3 different days. 
Search of oxyures eggs (scotch test) 

The test involves the application, upon awakening, of a piece of 
transparent tape near the anus. The adhesive tape is then removed 
and attached well lying directly on the slide provided, on request, from 
the laboratory. 
Search of stool occult blood 

In the days preceding the collection it's not necessary to exclude any 
food from the diet because the test is sensitive to the human 
hemoglobin only. 
It's necessary, however, do not take medications that can cause 
gastrointestinal irritation (e.g. aspirin, cortisone, reserpine, 
phenylbutazone, indomethacin) and do not perform the test with active 
bleeding (hemorrhoids, gengival lesions, fissures, menstruation). Do 
not use medicines rectally. 
The sample must not be contaminated with urine or blood. 
The stool should be collected in sterile containers fitted with paddle: 
request on laboratory or buy in pharmacies. If it could not be delivered 
to the laboratory on the same day of collection, the sample will be 
stored in the refrigerator. 
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MICROBIOLOGICAL ANALYSIS 
 
For proper results of microbiological investigations, it is necessary that 
the person isn't in antibiotic therapy by at least five days. If that 
condition does not exist, you must report as appropriate to the 
secretary of laboratory. 
Urine culture 

The analysis aims to identify the presence of bacteria in the urine in 
sufficient quantity to produce infection. So, it is necessary to carefully 
follow the instructions given collection to avoid contamination of the 
sample with bacteria from other areas of body or from environment. 
The container should be filled no more than half and delivered to the 
laboratory within 1 hour from collection: if the delivery is made in next 
time (no longer than 24 hours) the sample must be stored in the 
refrigerator. 
Female 

1. wash your hands with soap and water and dry up; 
2. wash thoroughly with soap and water the external genitalia, 

rinse off with water and dry; 
3. keep apart the labia during urination; 
4. issue the first part of the urine without pick it up; 
5. collect directly into sterile container, the second part, taking 

care not to touch the inner walls; 
6. carefully reseal the container so that urine does not leak 

during transport. 
Male 

1. Wash your hands with soap and water and dry up; 
2. retract the the foreskin, wash thoroughly with soap and 

water the orifice of the urethra and the surrounding area, 
rinse off with water and dry up; 

3. keeping the foreskin retracted issue the first part of the 
urine without pick it up; 

4. collect directly into sterile container, the second part, taking 
care not to touch the inner walls; 

5. carefully reseal the container so that urine does not leak 
during transport. 

Infants 
1. For infants, the collection is performed using a special plastic 

bag, sterile and adhesive, on sale in pharmacies. 
2. clean with soap and water suprapubic region, perineum and 

external genitalia; 
3. rinse well with water and dry; 
4. apply the bag making it adhere to the perineum and the 

suprapubic region; 
5. if after about 60 minutes has not occurred urination, remove 

the bag and replace them with another: repeating the 
washing; 

6. immediately upon urination remove the bag, close it well 
and store it in a jar for urine: do not ever pour the urine into 
the jar. 

 
Coproculture 
Collect stool sample in a sterile container fitted with a paddle for sale in 
pharmacies. 
Stool should be collected on a clean dry surface (ex. paper, plastic 
plate) and introduced into the container with the attached paddle. It's a 
sufficient amount of sample the size of a walnut. 
Deliver the sample in a maximum time of 1 hour after collection: 
delivery can be performed in times not longer than 24 hours if the 
sample is stored in the refrigerator. 
Pharyngeal swab 

Do not use oral mouthwashes. Antibiotic therapy must be suspended 
for at least 4 days. 
Ear swab 

The day of sampling the patient should not have been cleaned in any 
way the ear canal. Antibiotic therapy must be discontinued for at least 
6 days. 
Expectorate 

It should be collected only from patients with pneumonia and 
productive cough. 
Collect the samples before antibiotic therapy; carry out the collection 
after an overnight fast: remove dentures, make cleaning the mouth 
and gargling with sterile distilled water. 
Expectoration should be emitted with a cough and do not contain saliva 
collect the sample in a sterile container, wide mouth and deliver the 
sample to the laboratory within 2 hours. 
Urethral swab 

The examination includes the search for bacteria (excluding the 
gonococcus) and yeasts (fungi). 
The patient should avoid urinating in the three hours prior to the 
withdrawal, do not have sex in the three days before and had not 
taken antibiotics for at least 4 days. 
Vaginal swab 

The examination shall include the search for bacteria (excluding the 
gonococcus) and yeasts (fungi). The research gonococcus, chlamydia 
and mycoplasma are executed in the endocervical swab (see next). 
To prepare for the collection, do not douches or vaginal douching 
within 3-4 days earlier, do not take antibiotics orally or vaginally in the 
preceding 6 days (unless it has been prescribed by your doctor), do not 
be menstruating, do not have sex for 3 days before the exam and 
avoid bathing in a bathtub. 
For pregnant women, the swab is performed by the nursing staff of the 
laboratory until no later than the 25th week: in the following weeks, 
the interested ladies can book an appointment with the midwife. 
Endocervical swab and PAP test 

There are carried out by a midwife by booking an appointment. The 
methods of preparation are equivalent to the vaginal swab. 
 
 
 
 
 
 

 
Spermioculture 

After washing the area with mild soap and water, collect the ejaculate 
through masturbation directly into a sterile container, taking care not to 
touch the inside walls with your hands or with the glans. It is 
recommended that the person concerned to refrain from sexual 
intercourse and has not taken antibiotics for at least 4 days. 
The container is provided by the laboratory or can be bought in 
pharmacies. 
The collection can be done at home only, not in the laboratory: store 
the sample at 2-8°C until delivery to the laboratory.  
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SANGUE 
 
Prima del prelievo di sangue è in generale prescritto un periodo di 
digiuno di 8-10 ore che è bene protrarre a 12-14 se è previsto anche il 
dosaggio dei trigliceridi: per i neonati può essere sufficiente un digiuno 
di 3-4 ore. 
Se si dovesse avvertire la sensazione di sete, durante tale periodo si 
possono assumere fino a 1-2 bicchieri di acqua: devono essere 
assolutamente evitati il fumo e l’assunzione di bevande alcoliche. 
La composizione del pasto che precede le ore di digiuno sarà quella 
abituale: si devono evitare tanto gli eccessi quanto le restrizioni. 
Durante il tragitto per raggiungere il Laboratorio non effettuare sforzi 
fisici intensi che inducano sudorazione. 
Terminato il prelievo, per evitare la formazione di ematomi è utile 
rimanere seduti in sala d'attesa ancora per qualche minuto, senza 
piegare il braccio e premendo il cotone sul punto del prelievo. 
 
Tempo di protrombina (PT-INR) 
La determinazione del solo PT-INR in soggetti sottoposti a terapia 
anticoagulante orale (TAO) non richiede un rigido digiuno: ci si può 
limitare ad una leggera colazione. Nei giorni precedenti il prelievo, 
invece, è necessario evitare particolari ortaggi (asparagi, broccoli, 
cavolfiori, cavoli, spinaci, insalata, lattuga, radicchio, barbabietole, 
prezzemolo, piselli, rape, cipolle), legumi (soia, fagioli secchi, lenticchie) 
ed altri alimenti quali uova, maionese, senape, fegato, cioccolata. 
L'esame viene eseguito tutti i giorni, dal lunedì al sabato: i risultati sono 
disponibili dopo le ore 15.  
 
Dosaggio della prolattina (PRL) 
Il prelievo di sangue dev'essere eseguito al mattino dopo aver 
osservato circa un'ora di riposo: in alternativa, è possibile eseguire il 
dosaggio su 3 campioni di sangue prelevati a distanza di 20 minuti uno 
dall'altro. 
 
Dosaggio di Renina-Angiotensina-Aldosterone 
Nei 3 giorni precedenti consumare pasti leggeri, senza aggiunta di sale; 
il primo prelievo (clino-statismo) viene eseguito al mattino, dopo 10-12 
ore di digiuno, prima di alzarsi (prenotare il prelievo a domicilio): il 
secondo prelievo (orto-statismo) viene eseguito dopo 15 minuti di 
cammino e di permanenza in posizione eretta. 
 
Monitoraggio farmaci 
Salvo diversa prescrizione medica, il farmaco non dev'essere assunto al 
mattino prima del prelievo. 
 
Test di gravidanza su sangue (beta-HCG) 
Se è l'unico esame richiesto, non è indispensabile il digiuno. 
I risultati sono disponibili entro le ore 12 del giorno seguente a quello 
del prelievo: per motivate urgenze si possono richiedere refertazioni in 
giornata con disponibilità referti dopo le ore 14. 
 
 
 

URINE 
Esame standard 

L'esame viene eseguito sulle prime urine emesse al mattino, dopo il 
risveglio.  
Raccogliere il campione di urina nell'apposito contenitore fornito dal 
laboratorio o in vendita presso le Farmacie: non utilizzare contenitori 
destinati ad altro uso. 
Durante la raccolta è bene scartare il primo getto di urina e raccogliere 
soltanto il mitto intermedio: se la raccolta viene effettuata a domicilio, 
consegnare l'intero contenitore al Laboratorio, entro 2 ore dalla 
raccolta.  
Per le donne in età fertile è consigliabile l'esecuzione dell'esame al di 
fuori del ciclo mestruale. 
 
Urine delle 24 ore 

Acquistare in farmacia l'apposito contenitore. Nel giorno scelto per 
iniziare la raccolta: 

1.  scartare l’urina della prima minzione del primo giorno ed 
annotare l'ora; 

2.  raccogliere tutte le urine emessa durante la giornata, comprese 
quelle della notte e quelle della prima minzione del secondo 
giorno, avendo cura di far corrispondere la raccolta finale 
all'ora annotata il giorno precedente. 

Conservare il recipiente in luogo fresco durante la raccolta. 
Far pervenire in Laboratorio entro le ore 9.30 tutta la quantità dell’urina 
emessa o, preferibilmente, una parte di essa ottenuta travasandone 
100-150 mL in un normale barattolo da urine: questa operazione è 
molto delicata in quanto errori possono pregiudicare il risultato 
dell'esame.  
Perciò, terminata la raccolta, attenersi scrupolosamente alle seguenti 
indicazioni: 

1.  tappare ermeticamente il contenitore delle 24 ore; 
2. mescolare il contenuto capovolgendolo 2-3 volte; 
3. collocare il contenitore su una superficie orizzontale e misurare 

il volume servendosi della scala graduata incisa; 
4. annotare il volume misurato sul barattolo e consegnarlo al 

laboratorio. 
Nota bene: i contenitori delle 24 ore, una volta consegnati al 
laboratorio, non vengono restituiti. 
 
Urine delle 24 ore acidificate 

La raccolta, necessaria per alcune particolari analisi (es. catecolammine 
urinarie e loro metaboliti), viene effettuata secondo le modalità 
descritte per le urine delle 24 ore: dopo la prima raccolta, è necessario 
aggiungere al contenitore lo speciale conservante fornito a richiesta dal 
laboratorio (10 mL acido cloridrico 6N, soluzione tossica e caustica da 
maneggiare con grande cura: in caso di contatto accidentale, lavare 
abbondantemente con acqua e rivolgersi al pronto soccorso). 
 
Citologia urinaria 
L’urina deve essere raccolta in un contenitore a bocca larga, sul quale 
devono essere riportati cognome e nome, data di nascita del paziente. 
Il contenitore è fornito dal laboratorio. 

E’ consigliabile effettuare l’esame sulle seconde urine del mattino 
seguendo questo procedimento: 

1. Al risveglio eliminare le urine della notte; 
2. Bere circa mezzo litro di acqua (non gassata, non the o altre 

bevande); 
3. Prima della raccolta lavare e asciugare accuratamente i 

genitali; 
4. Scartare il primo getto di urina; 
5. Raccogliere l’urina seguente direttamente nel contenitore. 

Per un corretto esame citologico, l'analisi dev'essere eseguita su 3 
campioni raccolti in 3 giorni successivi e consegnati tutti insieme al 
laboratorio la mattina del terzo giorno dalle 7.15 alle 9.30: i campioni 
dei due giorni precedenti vanno conservati in frigorifero fino al giorno di 
consegna. 
 

Test di gravidanza su urine (beta-HCG) 
L’esame si esegue su un campione di urina preferibilmente del primo 
mattino: il metodo utilizzato consente una diagnosi attendibile non 
prima di 8-10 giorni di ritardo del ciclo mestruale. L'esame viene 
eseguito tutti i giorni, dal lunedì al sabato: i risultati sono disponibili 
dopo le ore 12.  
 

FECI 
Ricerca parassiti 
Raccogliere una piccola quantità di campione (circa la dimensione di 
una noce) nel contenitore sterile munito di paletta in vendita presso le 
farmacie.  
E’ consigliabile raccogliere un campione del primo mattino, ma qualora 
non fosse possibile, possono essere consegnate feci emesse nel corso 
della giornata: conservare in frigorifero fino alla consegna. 
Poiché l’eliminazione di alcuni parassiti è saltuaria, per un corretto 
risultato del test è opportuno eseguire l’esame parassitologico su 
almeno 3 campioni di feci emesse in giorni diversi. 
 
Ricerca uova di ossiuri (scotch test) 
Il test prevede l’applicazione, al risveglio, di un pezzo di nastro adesivo 
trasparente in corrispondenza delle pliche anali. Il nastro adesivo viene 
successivamente rimosso ed attaccato ben disteso direttamente sul 
vetrino fornito, a richiesta, dal laboratorio. 
 
Ricerca sangue occulto 
Nei giorni che precedono la raccolta non è necessario escludere alcun 
alimento dalla dieta in quanto il test è sensibile alla sola emoglobina 
umana. E' necessario, tuttavia, non assumere farmaci che possono 
causare irritazioni gastrointestinali (es. aspirina, cortisone, reserpina, 
fenilbutazone, indometacina) e non effettuare il test con emorragie 
attive (emorroidi, lesioni gengivali, ragadi, mestruazioni). Non utilizzare 
farmaci per via rettale.  
Il campione non deve essere contaminato con urine o sangue. Le feci 
vanno raccolte in contenitori sterili muniti di paletta in vendita presso le 
farmacie. Qualora non potesse essere consegnato al laboratorio nello 
stesso giorno di raccolta, il campione sarà conservato in frigorifero. 
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ANALISI MICROBIOLOGICHE 

Per un corretto risultato delle indagini microbiologiche, è necessario che 
l’interessato non sia in terapia antibiotica dal almeno cinque giorni. 
Qualora tale condizione non sussista, è necessario darne opportuna 
comunicazione al Laboratorio. 
 

Urinocoltura 

L'esame mira ad individuare la presenza nelle urine di batteri in 
quantità tale da produrre infezione; è perciò necessario seguire 
scrupolosamente le istruzioni di raccolta riportate per non inquinare il 
campione con batteri provenienti da altre zone del corpo o 
dall'ambiente. Il contenitore va riempito non oltre la metà e recapitato 
entro 1 ora al laboratorio: la consegna può essere effettuata in tempi 
superiori fino ad un massimo di 24 ore se il campione viene conservato 
in frigorifero. 

Sesso femminile 
1.  lavarsi le mani con acqua e sapone ed asciugarsi; 
2.  lavare accuratamente con acqua e sapone i genitali esterni, 

sciacquarsi con acqua ed asciugarsi; 
3.  tenere divaricate le grandi labbra durante la minzione; 
4.  emettere la prima parte delle urine senza raccoglierla; 
5.  raccogliere direttamente nel recipiente sterile la seconda parte 

avendo cura di non toccarne le pareti interne; 
6.  richiudere accuratamente il contenitore in modo che l'urina non 

fuoriesca durante il trasporto. 
Sesso maschile 
1.  lavarsi le mani con acqua e sapone ed asciugarsi; 
2.  retrarre il prepuzio, lavare accuratamente con acqua e sapone 

l'orifizio dell'uretra e la zona circostante, sciacquarsi con acqua 
ed asciugarsi; 

3.  tenendo retratto il prepuzio emettere la prima parte delle   
urine senza raccoglierla; 

4.  raccogliere direttamente nel recipiente sterile la seconda parte 
avendo cura di non toccarne le pareti interne; 

5.  richiudere accuratamente il contenitore in modo che l'urina non 
fuoriesca durante il trasporto. 
Neonati: effettuare la raccolta utilizzando l'apposito sacchetto in 
plastica sterile adesivo, in vendita presso le farmacie. 
1.  detergere con acqua e sapone la regione sovrapubica, 

perineale e i genitali esterni;  
2. sciacquare bene con acqua ed asciugare; 
3.  applicare il sacchetto facendolo aderire al perineo ed alla 

regione sovrapubica; 
4.  se dopo circa 60 minuti non si è verificata la minzione, 

rimuovere il sacchetto e provvedere alla sostituzione con altro 
ripetendo il lavaggio; 

5.  appena avvenuta la minzione rimuovere il sacchetto, richiuderlo 
bene e riporlo in un vasetto per urine: non travasare mai l'urina 
nel vasetto. 

 

 
 
 
 
 

Coprocoltura 

Raccogliere il campione di feci in un contenitore sterile munito di 
paletta in vendita presso le farmacie. Le feci devono essere emesse su 
una superficie asciutta e pulita (es. foglio di carta, piatto di plastica) e 
raccolte con la paletta annessa al contenitore. E' sufficiente una 
quantità di campione delle dimensioni di una noce. Consegnare il 
campione in un tempo massimo di 1 ora dalla raccolta: la consegna può 
essere effettuata in tempi superiori fino ad un massimo di 24 ore se il 
campione viene conservato in frigorifero. 
 

Tampone faringeo 
Evitare l'uso di colluttori orali. La terapia antibiotica deve essere 
sospesa da almeno 4 giorni. 
 

Tampone auricolare 
Il giorno del prelievo il paziente non deve aver pulito in alcun modo il 
condotto auricolare. Eventuale terapia antibiotica deve essere sospesa 
da almeno 6 giorni. 
 

Espettorato 
Dovrebbe essere raccolto solo da pazienti con polmonite e tosse 
produttiva capaci di espettorare.  
Raccogliere i campioni prima della terapia antibiotica; effettuare la 
raccolta al mattino a digiuno: rimuovere eventuali protesi, fare pulizia 
del cavo orale e gargarismi con acqua distillata sterile. 
L'espettorato deve essere emesso con un colpo di tosse e non 
contenere saliva; raccogliere il campione in un recipiente sterile a bocca 
larga e consegnare il campione al Laboratorio entro 2 ore. 
 

Tampone uretrale 
L'esame include la ricerca di batteri (escluso il Gonococco) e lieviti 
(miceti). Il paziente deve evitare di urinare nelle tre ore precedenti il 
prelievo, non avere rapporti sessuali nei tre giorni antecedenti e non 
aver assunto antibiotici da almeno 4 giorni. 
  
Tampone vaginale 
L'esame include la ricerca di batteri (escluso il Gonococco) e lieviti 
(miceti). Le ricerche di Gonococco, Clamidia e Micoplasma vengono 
eseguite nel tampone endocervicale. Per prepararsi all'esame, non 
effettuare lavande o irrigazioni vaginali nei 3-4 giorni precedenti, non 
assumere antibiotici per via orale o per via vaginale nei 6 giorni 
precedenti (a meno che non sia stato prescritto dal medico), non 
essere in periodo mestruale, non avere rapporti nei 3 giorni precedenti 
l'esame ed evitare il bagno in vasca. Per le donne in gravidanza, il 
tampone viene eseguito dal personale infermieristico del laboratorio 
fino e non oltre la 25a settimana: nelle settimane successive, le signore 
interessate possono prenotare l'appuntamento con l'ostetrica.  
 

Tampone endocervicale e PAP test 
Sono effettuati da un'ostetrica prenotando l'appuntamento. Le modalità 
di preparazione sono equivalenti al Tampone Vaginale. 
 

 
 
 
 
 
 

Spermiocoltura 
Dopo aver lavato la regione con acqua e sapone neutro, raccogliere 
l'eiaculato direttamente nel contenitore sterile tramite masturbazione 
avendo cura di non toccarne le pareti interne con le mani o con il 
glande. È consigliabile che l'interessato si astenga dai rapporti sessuali 
e non abbia assunto antibiotici da almeno 4 giorni. Il contenitore viene 
fornito dal laboratorio o è acquistabile presso le farmacie. La raccolta 
può essere effettuata solo a casa, non in laboratorio: conservare il 
campione in frigorifero a 2-8 °C e consegnare al laboratorio al più 
presto. 



           
INFORMATIVA RISCHI PRELIEVO 

 

Il personale addetto ai prelievi è competente ed addestrato, viene 

costantemente aggiornato con corsi di primo soccorso. 
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QUALI RISCHI SI CORRONO QUANDO CI SI SOTTOPONE  

AD UN PRELIEVO DI SANGUE? 
Alcuni semplici accorgimenti per evitare i rischi più comuni 

EMATOMI 
Si possono formare, in seguito al prelievo, soprattutto in pazienti sottoposti a terapia 

anticoagulante. Per evitarli raccomandiamo, dopo il prelievo, di rimanere seduti in 

sala di attesa e: 

1. Tenere il braccio disteso e sollevato (non piegarlo o sollevare carichi per 

almeno mezzora); 

2. Comprimere con il cotone la zona della venipuntura per alcuni minuti: 

questo eviterà la fuoriuscita del sangue e faciliterà la chiusura del foro; 

3. Il cotone applicato contiene disinfettante che, a contatto prolungato con la 

pelle può provocare irritazioni: si raccomanda di eliminare il cotone non 

oltre un’ora dopo l’esecuzione del prelievo. 

 

In caso di comparsa di ematoma, apporre immediatamente del ghiaccio e, in 

seguito, applicare una pomata a base di eparinoidi per facilitare il riassorbimento. 

 

Segnalare cortesemente sempre al nostro personale la comparsa di 

ematomi di maggiore entità. 

 

MALESSERI, SVENIMENTI E CRISI CONVULSIVE 
Molte persone non si sottopongono con tranquillità ad un prelievo perché è 

comunque un atto invasivo. 

La cosa più importante è non sottovalutare l’eventuale stato di ansietà e avvisare il 

prelevatore. Lo stato di ansietà può determinare malesseri e svenimenti. 

Potrebbe essere indicato effettuare il prelievo distesi sul lettino per prevenire 

eventuali eventi avversi.  
 

Avvisare il prelevatore soprattutto se si è soggetti a crisi epilettiche perché il 

prelievo venoso può scatenare la manifestazione convulsiva.  

 

Evitare di sottoporsi al prelievo con qualsiasi cosa in bocca che potrebbe ostruire 

le vie aeree. 



                      
ISTRUZIONI CONSULTAZIONE DEL REFERTO ON-LINE  

per il cliente 
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1. ACCEDERE AL PORTALE INTERNET digitando l’indirizzo del sito del laboratorio nella stringa 
in alto: http://www.oxilab.it  

 
2. INSERIRE NOME UTENTE E PASSWORD ricevuti al momento dell’accettazione 

 

3. ACCEDERE ALL’AREA RISERVATA cliccando sul tasto Entra! 

 
4. MODIFICARE LA PASSWORD (solo dopo il primo accesso) digitando prima quella assegnata 

al momento dell’accettazione vecchia password e poi quella personale nuova password: 

confermare la nuova password digitandola nuovamente nel campo ripetere  
 

5. CONFERMARE LA NUOVA PASSWORD cliccando su Cambia!  

 
6. ACCEDERE ALL’AREA PERSONALE consultando e scaricando i propri referti. 

 
7. PASSWORD DIMENTICATA? dalla schermata riportata al punto 2, inserire il nome utente e 

chiedere l’invio di una nuova password. 
 

 
 

 
Per informazioni o assistenza, contattare la Segreteria del Laboratorio OXILAB (info@oxilab.it)   

 
 

 
 

 

http://www.oxilab.it/
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INFORMATIVA PRIVACY (a) 
 

In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, (Regolamento Generale per la protezione dei dati, anche detto GDPR) Le forniamo le 
dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e 
diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento. 
 Titolare e responsabile, finalità del trattamento 
È titolare di ogni trattamento dei Suoi dati OxiLab s.r.l.; i trattamenti potranno riguardare la raccolta (anche tramite soggetti terzi 
convenzionati), la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, la comunicazione, l’elaborazione, la modificazione, 
la selezione, l’estrazione, cancellazione e distruzione dei sui dati per fini di erogazione dei servizi di analisi cliniche e correlati alle 
stesse.  
 Tipologia di dati trattati 
Per l'esercizio delle prestazioni richieste OxiLab s.r.l. ha necessità di venire a conoscenza di dati definiti dalla legge "identificativi" (i 
dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato) e dei "dati particolari" (sono i dati personali idonei a rivelare lo 
stato di salute e la vita sessuale e in generale tutti i dati che scaturiscono dalle analisi cliniche). 
  Liceità e basi giuridiche del trattamento 
Il trattamento dei dati personali da parte del Titolare è legittimato dalle seguenti condizioni (art.6 del GDPR):  

 L’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità, con particolare 
riferimento al trattamento dei dati “particolari” inerenti lo stato di salute.  

 Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte e all’eventuale esecuzione di misure 
precontrattuali o post contrattuali adottate su richiesta dello stesso.  

 Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del Trattamento (in particolare per 
le finalità amministrative e contabili e derivanti dalle normative specifiche in ambito sanitario a cui il Titolare è soggetto). 

 Modalità del trattamento 
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di sistemi informatici e strumentazione di laboratorio, nonché manuali, ad opera di personale 
appositamente incaricato e formato. A fianco dell'equipe di laboratorio e degli addetti per l’effettuazione dei prelievi esistono delle 
collaboratrici che trattano i dati personali solo per attività di segreteria/accettazione, gestione documentale, organizzazione dei servizi, 
registrazione e consegna dei referti ai pazienti. I suoi dati saranno inseriti nel data base del Laboratorio, per avere quanto più possibile, 
il Suo quadro clinico completo e aggiornato. 
 Ambito di comunicazione e diffusione 
I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione; fermo restando quanto previsto da normative speciali (es. L n. 135 del 1990 esami HIV), 
eventualmente oggetto di integrazioni informative specifiche alla presente, i suoi dati saranno comunicati ed i suoi campioni biologici 
trasferiti a terzi solo nei casi previsti dalla Legge o per necessità sanitarie e/o esami di laboratorio (es. D.G.R. 4052/2017). In 
particolare il laboratorio si appoggia a laboratori specialistici esterni per effettuare analisi cliniche di natura specialistica, tra cui 
SE.FA.MO. (Vicenza), Laboratorio Analisi Villafranca (Villafranca) che operano in qualità di Responsabili del trattamento di Oxi Lab 
usando delle metodologie definite dalle strutture stesse. In questi casi, Oxi Lab s.r.l. assicura che dette strutture sanitarie danno 
adeguate garanzie di affidabilità e riservatezza, oltre a richiedere specifico consenso per la comunicazione dei dati. 
Nel caso desideri avvalersi della consultazione del referto tramite portali messi a disposizione dal suo MMG (Medico di medicina 
generale), è prevista la comunicazione tramite interoperabilità ai suddetti sistemi. 
I dati sono inoltre comunicati allo studio del consulente contabile/fiscale in relazione alla documentazione prevista per l'adempimento 
degli obblighi fiscali (fatture) e al sistema tessera sanitaria SOGEI ai fini della precompilazione del modello 730 da parte dell'Agenzia 
entrate, salvo vostro espresso diniego, come evidenziato nell'informativa dedicata. Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati 
personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Per la gestione del proprio sistema informativo il Titolare può rivolgersi a servizi 
e datacenter esterni (cd. cloud); nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, e 
con cui il Titolare ha in essere un contratto che ne assegna e disciplina il ruolo di responsabilità del trattamento ai sensi dell’Art. 28 del 
Reg. UE 679/2016 (GDPR). 
 Modalità di refertazione e delega 
Fermo restando quanto previsto dall'art. 84 del Codice o da quanto previsto da normative speciali (es. L n. 135 del 1990 esami HIV), 
eventualmente oggetto di integrazioni informative specifiche alla presente, i dati delle analisi sono resi noti di regola direttamente 
all'interessato o a persone diverse dal diretto interessato (cd. delegato) sulla base di una delega scritta di quest'ultimo, adottando ogni 
mezzo idoneo a prevenire la conoscenza non autorizzata da parte di soggetti anche compresenti. La comunicazione della refertazione 
cartacea nelle mani di un delegato dell'interessato è eseguita in plico chiuso. In relazione alla possibilità di ricevere la refertazione on 
line Le forniamo una specifica informativa a parte. 
Nel caso Lei desideri avvalersi della consultazione del referto tramite portali messi a disposizione dal vostro MMG, è necessario un 
ulteriore consenso al trattamento dei dati per la comunicazione dei referti al suddetto portale. In tal caso le Aziende che curano le 
attività di predisposizione per l’interoperabilità relativamente ai flussi di dati con i nostri sistemi informativi, e successive attività di 
assistenza e manutenzione, sono designate Responsabili esterni del trattamento, mentre i MMG agiranno nei suoi confronti in qualità di 
titolari autonomi del trattamento dei dati, a tutti i fini connessi e relativi al rispetto della normativa privacy (Reg. 679/2016), tra cui 
l’obbligo del consenso informato privacy e il riferimento per il riscontro dei diritti dell’interessato di cui agli artt. 15 e ss. Reg. 679/2016. 
 Periodo di conservazione 
I dati sono conservati per il solo periodo necessario alle finalità per cui sono trattati o nei termini previsti da leggi, norme e regolamenti 
regionali, nazionali e comunitari a cui il Laboratorio debba attenersi (es. normativa di carattere contabile e fiscale, ecc.). È previsto che 
sia effettuata una verifica periodica a cadenza annuale sui dati trattati e sulla possibilità di poterli cancellare se non più necessari per le 
finalità previste. 
 Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati è per Lei obbligatorio per l’assolvimento delle prestazioni di analisi richieste, e laddove intenda avvalersi di 
modalità specifiche di comunicazione e refertazione dei dati. Oxi Lab s.r.l. rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o 
comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, ha come conseguenze principali l’impossibilità di eseguire le prestazioni 
richieste. 
 Esercizio dei diritti dell’interessato 
La informiamo inoltre che ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del Reg. 679/2016 Lei può esercitare i diritti previsti dal Regolamenti in 
oggetto, da esercitare in forma scritta secondo il modello da richiedere al Titolare del trattamento o al DPO e che di seguito 
testualmente citiamo: 

1) Il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di un trattamento di dati che lo riguarda 
2) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

 Dell’origine dei dati personali; 
 Delle finalità del trattamento; 
 Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
 Degli estremi identificativi del titolare del trattamento, del Responsabile della protezione dei dati, e degli eventuali 

responsabili esterni del trattamento; 
 Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali devono essere comunicati; 

3) L’interessato, inoltre, ha diritto di ottenere senza ritardo: 
 L’aggiornamento, le rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei propri dati; 
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 La cancellazione, la trasformazione in forma anonima (cifratura o pseudonimizzazione) dei dati trattati, compresi quelli di 
cui non è necessaria la conservazione in elazione agli copi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

4) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
 Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
 Al trattamento di dati personali che lo riguardano per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali 
5) L’interessato ha diritto di proporre reclamo presso l’Autorità Garante nelle forme prescritte. 

Il Titolare s'impegna a fornire riscontro entro 30 giorni e, in caso di impossibilità a rispettare tali tempi, a motivare l’eventuale proroga 
dei termini previsti. Il riscontro avverrà a titolo gratuito salvo casi di infondatezza o richieste eccessive per le quali potrà essere 
addebitato un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata. 
Oxi Lab s.r.l., titolare del trattamento, ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei dati personali (Data Protection 
Officer - DPO) che può essere contattato per ogni informazione e richiesta scrivendo a info@oxilab.it. 
Eventuali richieste relative ai trattamenti dei dati operati laboratori specialistici esterni potranno essere avanzate rivolgendosi ai 
seguenti indirizzi: 

 SE.FA.MO. (Vicenza)   info@sefamo.it   +39 0444.32.03.33 
 Laboratorio Analisi Villafranca privacy@labvill.it   +39.045.790.22.99 

 

CONSENSO PRIVACY (a) 
(Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Regolamento UE 2016/679 -Regolamento Generale per la protezione dei dati, e delle Linee guida in tema di referti on-line del 25 giugno 2009). 

Il sottoscritto, reso edotto sui propri diritti, esprime il proprio consenso in merito all’informativa sopra riportata: autorizza Oxilab s.r.l. 
al trattamento e alla comunicazione dei dati personali, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa sopra richiamata, anche ai 
laboratori specialistici esterni per le finalità strettamente necessarie per le prestazioni sanitarie richieste. 
 

CONSENSO AL PRELIEVO (b) 
L’esecuzione delle analisi di laboratorio esige anzitutto che l’interessato metta a disposizione un campione del materiale biologico sul 
quale effettuare le analisi. Per questo motivo è necessario procedere al prelievo di sangue venoso, oppure di secreti faringei, nasali, 
uretrali, vaginali, congiuntivali, rettali o cutanei. Il prelievo di questi campioni viene effettuato da personale sanitario specializzato e 
autorizzato, che impiega la massima attenzione e delicatezza. Non è di regola doloroso ed è sostanzialmente innocuo. Il rischio di effetti 
collaterali delle manovre di prelievo è infatti bassissimo, di entità e durata minime e consiste per lo più in modeste ecchimosi nella zona 
sottoposta alla puntura che non presentano alcun pericolo e si risolvono in brevissimo tempo. 
 

INFORMATIVA SOTTOSCRIZIONE DI DOCUMENTI CON FIRMA GRAFOMETRICA (c) 
ai sensi dell’art. 13 del Reg. 679/2016 GDPR e dell’articolo 57 comma 1 lettere d, g e comma 3 del DPCM 22.2.2013, riguardante la Firma Elettronica Avanzata (FEA) 

 
Le attività che gli utenti richiedono al Oxilab s.r.l. rendono necessario l'utilizzo di moduli cartacei. Oggi è possibile utilizzare documenti 
informatici al posto dei moduli cartacei. Infatti la legge italiana consente di utilizzare documenti informatici per rappresentare "atti, fatti 
o dati giuridicamente rilevanti" e ne riconosce la validità "a tutti gli effetti di legge" (Dlgs n. 82/2005 e successive modifiche). Abbiamo 
scelto di introdurre l'utilizzo di un’innovativa tecnologia per migliorare l'efficienza nella sottoscrizione e conservazione di quei documenti 
che richiedono una o più firme autografe evitando la stampa dei documenti da firmare. La sottoscrizione dei documenti avviene 
mediante utilizzo della firma grafometrica, ovvero di una modalità di firma che possiede requisiti giuridici e informatici che ne 
consentono una qualificazione per legge come FEA. La normativa che regola questa materia è contenuta sia nel Dlgs n. 82/2005 (Codice 
dell’Amministrazione Digitale) sia nel DPCM del 22 febbraio 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 maggio 2013. I documenti che 
l’utente sottoscrive con la firma grafometrica sono documenti informatici che, sul piano tecnico, soddisfano i requisiti di sicurezza 
definiti dalla normativa vigente e sul piano giuridico hanno lo stesso valore dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa. La 
firma grafometrica viene apposta dall’utente con una apposita penna su una tavoletta grafica ad alta sensibilità in grado di rilevare, con 
estrema sicurezza, i dati della sua firma, (l’immagine della sottoscrizione e del suo segno grafico, oltre ad una serie di informazioni 
relative alle caratteristiche comportamentali a contenuto biometrico, quali la posizione, il tempo, la pressione, la velocità e 
l’accelerazione, di seguito, complessivamente, i “dati grafometrici”), e associarli al documento informatico da sottoscrivere unitamente 
all’immagine della firma stessa. Il documento così sottoscritto assume caratteristiche informatiche che ne garantiscono l’integrità e 
l’immodificabilità nel tempo, e viene archiviato digitalmente secondo il sistema di conservazione a norma di legge. I dati della firma 
vengono racchiusi e sigillati elettronicamente all’interno del documento con programmi informatici tali da garantire la sicurezza e la 
privacy del Titolare. In particolare, i predetti programmi permettono di conoscere esclusivamente l’immagine della firma di ciascun 
utente senza che nessuno possa fruire e disporre liberamente dei dati di firma. I codici e le procedure di sicurezza per l’accesso ai dati 
completi della sottoscrizione sono conservati da uno o più soggetti terzi appositamente incaricati che forniscono i dati di firma 
esclusivamente nei casi previsti dalla legge, su richiesta delle Autorità competenti e/o su richiesta del titolare dei dati stessi. Il 
trattamento dei dati particolari acquisiti, in relazione a specifiche operazioni, prodotti e servizi dallo stesso richiesti, avviene nel rispetto 
degli obblighi di riservatezza e nell’osservanza del Reg. UE 679/2016 Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati (GDPR). 
I documenti informatici firmati sono conservati per il tempo stabilito dalla legge e possono essere recuperati, consultati, stampati, 
anche su richiesta, gratuitamente. È importante sapere comunque che, se lo desidera, il Cliente può chiedere una copia cartacea del 
documento che ha firmato grafometricamente. Il conferimento dei dati per tale finalità (utilizzo firma grafometrica) è necessario in 
quanto il mancato consenso comporterà l’impossibilità di utilizzare la firma grafometrica e quindi di aderire ai servizi forniti. Nessuno dei 
dati grafometrici sopra menzionati sarà oggetto di diffusione. Al firmatario competono i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Reg. 
679/2016, tra i quali quello di ottenere l’accesso, la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, nonché di 
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Le richieste possono essere presentate per iscritto rivolgendosi al Titolare del 
trattamento e/o al Responsabile protezione dei dati (DPO) designato. In ogni momento il firmatario può revocare il consenso all’utilizzo 
della firma grafometrica mediante richiesta scritta inviata a mezzo lettera raccomandata A/R a Oxilab s.r.l., via Custoza, 44 – 37069 
Villafranca di Verona (VR). 
 
 

CONSENSO ALL’UTILIZZO DELLA FIRMA GRAFOMETRICA (c) 
 

Io sottoscritto/a autorizzo/a Oxilab s.r.l. all'utilizzo della mia firma grafometrica e successiva raccolta e conservazione di tutti i 
documenti da me convalidati con tale modalità, come descritto nell'’Informativa Firma Grafometrica sopra riportata, sapendo che in 
ogni momento è possibile revocare il consenso tramite richiesta da inviare mediante lettera raccomandata A.R. all'indirizzo della sede 
legale del Oxilab s.r.l. Le comunicazioni fatte con altre modalità non produrranno l’effetto richiesto. Sono consapevole inoltre del fatto 
che maggiori e più puntuali informazioni sulle caratteristiche tecniche della modalità di firma grafometrica e sul perimetro operativo di 
applicazione, come da disposizioni di legge, sono reperibili su richiesta da avanzare agli addetti di sportello. Con la presente dichiaro 
inoltre di aver ricevuto opportuna informativa sul trattamento dei dati personali e particolari (con particolare riferimento al trattamento 
dei cosiddetti dati biometrici), in ottemperanza dell'Art. 13 del Reg. UE 679/2016 Regolamento Generale Europeo per la protezione dei 
dati e ne autorizzo pertanto il trattamento. 
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CONSENSO ALLA COMUNICAZIONE DI DATI A TERZI IN CASO DI NECESSITA’ (d) 
 

Io sottoscritto/a autorizzo/a Oxilab s.r.l. a comunicare, i miei dati particolari e sensibili al mio Medico di medicina generale (MMG) in 
caso di necessità, ovvero quando i risultati analitici superino i valori di panico definiti Oxilab s.r.l. (I lab 2.7).   
 

INFORMATIVA REFERTAZIONE ON-LINE (e) 
 

L’utente può aderire facoltativamente e previo esplicito consenso alla possibilità di consultare il referto direttamente on-line nel sito 
messo a disposizione da Oxilab s.r.l., tramite le credenziali di autenticazione appositamente rilasciate con procedura distinta. Tale 
modalità ha la finalità di rendere più rapido l'accesso ai risultati degli esami clinici effettuati. L’eventuale volontà dell’interessato di 
avvalersi di tale servizio non preclude la possibilità di avvalersi della refertazione cartacea. La scelta di avvalersi o meno della 
refertazione on line verrà sottoposta all’utente in relazione ai singoli esami clinici a cui egli si sottoporrà di volta in volta, così come la 
possibilità di delegare la consegna delle credenziali di autenticazione ad un soggetto terzo (medico curante o specialista o altro soggetto 
terzo delegato). I referti on line sono mantenuti a disposizione non oltre il 45 (quarantacinquesimo) giorno dalla data di pubblicazione. 
Verranno fornite all’utente apposite istruzioni per il recupero delle credenziali in caso di smarrimento delle stesse.  
 

CONSENSO ALLA REFERTAZIONE ON-LINE (e) 
 
Io sottoscritto/a intendo avvalermi della opportunità di scaricare il referto on-line dal portale www.oxilab.it, tramite il rilascio delle 
credenziali di autenticazione (nome utente e password) al Medico Competente o all’Organizzazione Sanitaria intermediaria (OSI). In 
alternativa, delego agli stessi la possibilità di ritirare a mio nome il referto cartaceo. 
 

CONSENSO ALLA TRASMISSIONE DI DATI AL MMG (f) 
 

Io sottoscritto/a autorizzo/a Laboratorio Villafranca s.n.c. a rendere disponibile il mio referto al mio Medico di medicina generale (MMG) 
attraverso il portale dei referti on-line del Oxilab s.r.l., o attraverso portali predisposti dal MMG per la gestione della cartella clinica 
online quando da questi espressamente richiesto: in tali casi il MMG, che agisce in qualità di autonomo Titolare del trattamento dei dati, 
farà sottoscrivere idonea informativa privacy e relativi consensi al trattamento dei dati personali, ai fini dell’attivazione di tale servizio, 
manlevando Oxilab s.r.l.  da ogni successivo trattamento su tali dati. 
 
 

Il/La sottoscritto/a (vedere elenco di seguito riportato) 
 
dichiara di consentire a quanto riportato nel M acc 1.12 e di seguito riassunto: 
 

  consenso informato privacy (a) (obbligatorio)   

  consenso informato prelievo (b) (obbligatorio) 

  consenso informato firma grafometrica (c) (facoltativo) 

  consenso informato comunicazione valori panico (d) (obbligatorio) 

    consenso informato refertazione on-line (e) (obbligatorio) 

  consenso informato trasmissione dati a Medico Competente (f) (obbligatorio) 

  consenso informato test diagnostici particolari eventualmente richiesti (allegati) (obbligatorio) 

 
Convalida la presente presentando all’operatore un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
 
COGNOME  _______________________ NOME  _______________________ luogo e data di nascita _________________    __/__/____  
 
residente a  ____________________    indirizzo _______________________________________________________________________ 
 
e-mail ________________________________________________________________ tel/cell.  _______________________     
 
 
Luogo e data _____________________ __/__/____  Firma leggibile   __________________________________________________     
                  

 

SEZIONE DA COMPILARE SOLO SE IL SOGGETTO SOPRA INDICATO È MINORE o SOGGETTO TERZO 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver conferito dati personali relativi al soggetto sopra indicato, di poter legittimamente rilasciare i consensi al 
loro trattamento, di cui sopra, e sottoscrivere il presente modulo per conto di tale soggetto in qualità di genitore o tutore. 
 
COGNOME  _______________________ NOME  _______________________ luogo e data di nascita _________________    __/__/____  
 
residente a  ____________________    indirizzo _______________________________________________________________________ 
 
e-mail ________________________________________________________________ tel/cell.  _______________________     
 
 
Luogo e data _____________________ __/__/____  Firma leggibile   __________________________________________________     
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Azienda committente Luogo Data 

   

Medico Competente Organizzazione Sanitaria intermediaria 

  

   
Io sottoscritto dichiaro di aver preso visione dell'informativa soprariportata e di prestare il 
consenso ai punti a), b), d), e) ed f). Dichiaro inoltre di aver preso visione e di approvare le 
ulteriori informative allegate relative a particolari test diagnostici eventualmente richiesti. 
 

Nota per il prelevatore: se non precompilata, riportare COGNOME E NOME in STAMPATELLO. 
     

N°  Cognome Nome Data di 
nascita 

Luogo di nascita Genere 
Firma Indirizzo residenza 

e-mail 

1    
   M    F  




2    
   M    F  




3    
   M    F  




4    
   M    F  




5    
   M    F  




6    
   M    F  




7    
   M    F  




8    
   M    F  




9    
   M    F  




10    
   M    F  




11    
   M    F  



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INFORMATIVA PRIVACY 
La presente informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di 
protezione dei dati personali, in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che consultano e 
interagiscono con i siti web del Oxi Lab srl e i relativi servizi (es. navigazione informativa nelle pagine 

del sito, richieste di informazioni tramite mail o da altri recapiti forniti, compilazioni di moduli, richieste di 
accesso ad aree riservate, ecc.). L'informativa è resa solo per i siti del Oxi Lab srl (www.oxilab.it) e non 
anche per altri siti web esterni eventualmente consultati dall'utente tramite link. Se non diversamente 
specificato si farà riferimento ad essi con l'espressione il "sito". L'informativa si ispira anche alle 
Raccomandazioni UE di cui alla direttiva 2009/136/CE (E-Privacy) in materia di trattamento dei dati 
personali e tutela della vita privata e al provvedimento del Garante per l'individuazione delle modalità 
semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie (8 maggio 2014 - 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014). 
 
IL 'TITOLARE' DEL TRATTAMENTO 

Il 'titolare' del loro trattamento è il Oxi Lab srl - via Custoza 44 - 37069 Villafranca (VR) - email: 
info@oxilab.it. 
 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede del Oxi Lab srl e 
sono curati solo da personale incaricato del trattamento. Il trattamento dei dati avviene sulla base della 
loro conservazione in archivi informatici presso il Laboratorio, con garanzia di rispetto delle misure 
minime in conformità a quanto previsto dall' allegato B del D.Lgs. 196/2003. Nessun dato derivante dal 
servizio web viene comunicato (salvo quanto qui di seguito specificato) o diffuso. I dati personali forniti 
dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo (es. richieste di informazioni, carta dei 

servizi, ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati 
a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario (ad es. per i servizi di spedizione). Per il servizio di 
refertazione on line è a disposizione un'area riservata ad accesso protetto in base alle modalità e 
istruzioni fornite dal Laboratorio in sede di accettazione del paziente presso la struttura.  
 
TIPI DI DATI TRATTATI 
Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, 
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali (c.d. log files) la cui trasmissione è implicita 
nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per 
essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso 
elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. 
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti 

che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, 
l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file 
ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, 
ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati 
vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per 
controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di 
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito e potranno essere esibiti all'Autorità 

Giudiziaria, qualora questa ne faccia esplicita richiesta. 
 
Dati forniti volontariamente dall'utente  

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito o la 
compilazione di eventuali moduli presenti nel sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del 
mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella 
missiva. Nel caso di moduli o form vi verrebbero richiesti specifici consensi e obblighi di presa visione 

della presente informativa che rimandano a questa pagina. Inoltre eventuali informative di sintesi 
verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi 
a richiesta. 
 
Cookies - informativa ai sensi del provvedimento del Garante del 8 maggio 2014 
Il sito non fa uso di alcun tipo di cookies persistente, ovvero di cookies preposti ai sistemi per il 

tracciamento e profilazione degli utenti, propri o di terze parti. Il sito fa esclusivamente uso di cookies di 

sessione e tecnici. Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Tali cookies 

non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del 

browser. L'uso è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione necessari per 
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consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito, o gestire l'accesso alle aree riservate (es. 

refertazione on line). L’utente può decidere se accettare o meno i cookies utilizzando le impostazioni del 

proprio browser, ma la disabilitazione totale o parziale dei cookies può compromettere l’utilizzo di alcune 

funzionalità del sito (es. area riservate e/o referti online). La presente viene rilasciata a titolo di 

informativa ai sensi del provvedimento del garante del 8 maggio 2014, recante "Individuazione delle 

modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie". 

 
NATURA CONFERIMENTO DEI DATI 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei 

moduli di richiesta al Oxi Lab srl o comunque indicati nei contatti con il Laboratorio per sollecitare l'invio 
di materiale informativo o di altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento o inesatto può comportare 
l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. Per l'invio dei moduli/form è necessaria la lettura 
dell'informativa privacy fornita con la presente. Per completezza va ricordato che in alcuni casi (non 
oggetto dell'ordinaria gestione di questo sito) l'Autorità può richiedere notizie e informazioni ai sensi 

dell'art 157 del d.lgs. n. 196/2003, ai fini del controllo sul trattamento dei dati personali. In questi casi la 

risposta è obbligatoria a pena di sanzione amministrativa. 
 
MODALITA' DEL TRATTAMENTO 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per 
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere dal titolare 
del trattamento dei dati, rivolgendosi ai recapiti forniti nella presente, la conferma dell'esistenza o meno 
dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne 
l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi del 
medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 

trattamento. 



           INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 

M._ACC 1.31.1.2 REV 00. 06.2021 

INFORMATIVA PRIVACY (a) 
 

In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, (Regolamento Generale per la protezione dei dati, anche detto GDPR) Le forniamo le 

dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e 

diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento. 

• Titolare e responsabile, finalità del trattamento 
È titolare di ogni trattamento dei Suoi dati Oxi Lab s.r.l.; i trattamenti potranno riguardare la raccolta (anche tramite soggetti terzi 

convenzionati), la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, la comunicazione, l’elaborazione, la modificazione, 

la selezione, l’estrazione, cancellazione e distruzione dei sui dati per fini di erogazione dei servizi di analisi cliniche e correlati alle 

stesse.  

• Tipologia di dati trattati 

Per l'esercizio delle prestazioni richieste Oxi Lab s.r.l. ha necessità di venire a conoscenza di dati definiti dalla legge "identificativi" (i 

dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato) e dei "dati particolari" (sono i dati personali idonei a rivelare lo 

stato di salute e la vita sessuale e in generale tutti i dati che scaturiscono dalle analisi cliniche). 

•  Liceità e basi giuridiche del trattamento 
Il trattamento dei dati personali da parte del Titolare è legittimato dalle seguenti condizioni (art.6 del GDPR):  

• L’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità, con particolare 

riferimento al trattamento dei dati “particolari” inerenti lo stato di salute.  

• Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte e all’eventuale esecuzione di misure 

precontrattuali o post contrattuali adottate su richiesta dello stesso.  

• Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del Trattamento (in particolare per 

le finalità amministrative e contabili e derivanti dalle normative specifiche in ambito sanitario a cui il Titolare è soggetto). 

• Modalità del trattamento 

Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di sistemi informatici e strumentazione di laboratorio, nonché manuali, ad opera di personale 

appositamente incaricato e formato. A fianco dell'equipe di laboratorio e degli addetti per l’effettuazione dei prelievi esistono delle 

collaboratrici che trattano i dati personali solo per attività di segreteria/accettazione, gestione documentale, organizzazione dei servizi, 

registrazione e consegna dei referti ai pazienti. I suoi dati saranno inseriti nel data base del Laboratorio, per avere quanto più possibile, 

il Suo quadro clinico completo e aggiornato. 

• Ambito di comunicazione e diffusione 

I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione; fermo restando quanto previsto da normative speciali (es. L n. 135 del 1990 esami HIV), 
eventualmente oggetto di integrazioni informative specifiche alla presente, i suoi dati saranno comunicati ed i suoi campioni biologici 

trasferiti a terzi solo nei casi previsti dalla Legge o per necessità sanitarie e/o esami di laboratorio (es. D.G.R. 4052/2017). In 

particolare il laboratorio si appoggia a laboratori specialistici esterni per effettuare analisi cliniche di natura specialistica, tra cui 

SE.FA.MO. (Vicenza), Laboratorio Analisi Villafranca (Villafranca) che operano in qualità di Responsabili del trattamento di Oxi Lab 

usando delle metodologie definite dalle strutture stesse. In questi casi, Oxi Lab s.r.l. assicura che dette strutture sanitarie danno 

adeguate garanzie di affidabilità e riservatezza, oltre a richiedere specifico consenso per la comunicazione dei dati. 

Nel caso desideri avvalersi della consultazione del referto tramite portali messi a disposizione dal suo MMG (Medico di medicina 

generale), è prevista la comunicazione tramite interoperabilità ai suddetti sistemi. 

I dati sono inoltre comunicati allo studio del consulente contabile/fiscale in relazione alla documentazione prevista per l'adempimento 
degli obblighi fiscali (fatture) e al sistema tessera sanitaria SOGEI ai fini della precompilazione del modello 730 da parte dell'Agenzia 

entrate, salvo vostro espresso diniego, come evidenziato nell'informativa dedicata. Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati 

personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Per la gestione del proprio sistema informativo il Titolare può rivolgersi a servizi 

e datacenter esterni (cd. cloud); nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, e 

con cui il Titolare ha in essere un contratto che ne assegna e disciplina il ruolo di responsabilità del trattamento ai sensi dell’Art. 28 del 

Reg. UE 679/2016 (GDPR). 

• Modalità di refertazione e delega 

Fermo restando quanto previsto dall'art. 84 del Codice o da quanto previsto da normative speciali (es. L n. 135 del 1990 esami HIV), 

eventualmente oggetto di integrazioni informative specifiche alla presente, i dati delle analisi sono resi noti di regola direttamente 
all'interessato o a persone diverse dal diretto interessato (cd. delegato) sulla base di una delega scritta di quest'ultimo, adottando ogni 

mezzo idoneo a prevenire la conoscenza non autorizzata da parte di soggetti anche compresenti. La comunicazione della refertazione 

cartacea nelle mani di un delegato dell'interessato è eseguita in plico chiuso. In relazione alla possibilità di ricevere la refertazione on 

line Le forniamo una specifica informativa a parte. 

Nel caso Lei desideri avvalersi della consultazione del referto tramite portali messi a disposizione dal vostro MMG, è necessario un 

ulteriore consenso al trattamento dei dati per la comunicazione dei referti al suddetto portale. In tal caso le Aziende che curano le 

attività di predisposizione per l’interoperabilità relativamente ai flussi di dati con i nostri sistemi informativi, e successive attività di 

assistenza e manutenzione, sono designate Responsabili esterni del trattamento, mentre i MMG agiranno nei suoi confronti in qualità di 

titolari autonomi del trattamento dei dati, a tutti i fini connessi e relativi al rispetto della normativa privacy (Reg. 679/2016), tra cui 

l’obbligo del consenso informato privacy e il riferimento per il riscontro dei diritti dell’interessato di cui agli artt. 15 e ss. Reg. 679/2016. 
• Periodo di conservazione 

I dati sono conservati per il solo periodo necessario alle finalità per cui sono trattati o nei termini previsti da leggi, norme e regolamenti 

regionali, nazionali e comunitari a cui il Laboratorio debba attenersi (es. normativa di carattere contabile e fiscale, ecc.). È previsto che 

sia effettuata una verifica periodica a cadenza annuale sui dati trattati e sulla possibilità di poterli cancellare se non più necessari per le 

finalità previste. 

• Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati è per Lei obbligatorio per l’assolvimento delle prestazioni di analisi richieste, e laddove intenda avvalersi di 

modalità specifiche di comunicazione e refertazione dei dati. Oxi Lab s.r.l. rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o 

comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, ha come conseguenze principali l’impossibilità di eseguire le prestazioni 
richieste. 

• Esercizio dei diritti dell’interessato 

La informiamo inoltre che ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del Reg. 679/2016 Lei può esercitare i diritti previsti dal Regolamenti in 

oggetto, da esercitare in forma scritta secondo il modello da richiedere al Titolare del trattamento o al DPO e che di seguito 

testualmente citiamo: 

1) Il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di un trattamento di dati che lo riguarda 

2) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

• Dell’origine dei dati personali; 

• Delle finalità del trattamento; 

• Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

• Degli estremi identificativi del titolare del trattamento, del Responsabile della protezione dei dati, e degli eventuali 

responsabili esterni del trattamento; 

• Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali devono essere comunicati; 

3) L’interessato, inoltre, ha diritto di ottenere senza ritardo: 

• L’aggiornamento, le rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei propri dati; 

• La cancellazione, la trasformazione in forma anonima (cifratura o pseudonimizzazione) dei dati trattati, compresi quelli di 

cui non è necessaria la conservazione in elazione agli copi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
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4) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

• Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

• Al trattamento di dati personali che lo riguardano per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali 

5) L’interessato ha diritto di proporre reclamo presso l’Autorità Garante nelle forme prescritte. 

Il Titolare s'impegna a fornire riscontro entro 30 giorni e, in caso di impossibilità a rispettare tali tempi, a motivare l’eventuale proroga 
dei termini previsti. Il riscontro avverrà a titolo gratuito salvo casi di infondatezza o richieste eccessive per le quali potrà essere 

addebitato un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata. 

Oxi Lab s.r.l., titolare del trattamento, ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei dati personali (Data Protection 

Officer - DPO) che può essere contattato per ogni informazione e richiesta scrivendo a info@oxilab.it. 

Eventuali richieste relative ai trattamenti dei dati operati laboratori specialistici esterni potranno essere avanzate rivolgendosi ai 

seguenti indirizzi: 

• SE.FA.MO. (Vicenza)   info@sefamo.it   +39 0444.32.03.33 
• Laboratorio Analisi Villafranca privacy@labvill.it   +39.0457902299 

 

 

CONSENSO PRIVACY (a) 
(Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Regolamento UE 2016/679 -Regolamento Generale per la protezione dei dati, e delle Linee guida in tema di referti on-line del 25 giugno 2009). 

Il sottoscritto, reso edotto sui propri diritti, esprime il proprio consenso in merito all’informativa sopra riportata: autorizza Oxi Lab s.r.l. 

al trattamento e alla comunicazione dei dati personali, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa sopra richiamata, anche ai 

laboratori specialistici esterni per le finalità strettamente necessarie per le prestazioni sanitarie richieste. 

 

CONSENSO AL PRELIEVO (b) 
L’esecuzione delle analisi di laboratorio esige anzitutto che l’interessato metta a disposizione un campione del materiale biologico sul 

quale effettuare le analisi. Per questo motivo è necessario procedere al prelievo di sangue venoso, oppure di secreti faringei, nasali, 

uretrali, vaginali, congiuntivali, rettali o cutanei. Il prelievo di questi campioni viene effettuato da personale sanitario specializzato e 

autorizzato, che impiega la massima attenzione e delicatezza. Non è di regola doloroso ed è sostanzialmente innocuo. Il rischio di effetti 

collaterali delle manovre di prelievo è infatti bassissimo, di entità e durata minime e consiste per lo più in modeste ecchimosi nella zona 

sottoposta alla puntura che non presentano alcun pericolo e si risolvono in brevissimo tempo. 

 

INFORMATIVA SOTTOSCRIZIONE DI DOCUMENTI CON FIRMA GRAFOMETRICA (c) 
ai sensi dell’art. 13 del Reg. 679/2016 GDPR e dell’articolo 57 comma 1 lettere d, g e comma 3 del DPCM 22.2.2013, riguardante la Firma Elettronica Avanzata (FEA) 

 

Le attività che gli utenti richiedono al Oxi Lab s.r.l. rendono necessario l'utilizzo di moduli cartacei. Oggi è possibile utilizzare 

documenti informatici al posto dei moduli cartacei. Infatti la legge italiana consente di utilizzare documenti informatici per 

rappresentare "atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti" e ne riconosce la validità "a tutti gli effetti di legge" (Dlgs n. 82/2005 e 

successive modifiche). Abbiamo scelto di introdurre l'utilizzo di un’innovativa tecnologia per migliorare l'efficienza nella sottoscrizione e 

conservazione di quei documenti che richiedono una o più firme autografe evitando la stampa dei documenti da firmare. La 

sottoscrizione dei documenti avviene mediante utilizzo della firma grafometrica, ovvero di una modalità di firma che possiede requisiti 
giuridici e informatici che ne consentono una qualificazione per legge come FEA. La normativa che regola questa materia è contenuta 

sia nel Dlgs n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) sia nel DPCM del 22 febbraio 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 

maggio 2013. I documenti che l’utente sottoscrive con la firma grafometrica sono documenti informatici che, sul piano tecnico, 

soddisfano i requisiti di sicurezza definiti dalla normativa vigente e sul piano giuridico hanno lo stesso valore dei documenti cartacei 

sottoscritti con firma autografa. La firma grafometrica viene apposta dall’utente con una apposita penna su una tavoletta grafica ad alta 

sensibilità in grado di rilevare, con estrema sicurezza, i dati della sua firma, (l’immagine della sottoscrizione e del suo segno grafico, 

oltre ad una serie di informazioni relative alle caratteristiche comportamentali a contenuto biometrico, quali la posizione, il tempo, la 

pressione, la velocità e l’accelerazione, di seguito, complessivamente, i “dati grafometrici”), e associarli al documento informatico da 

sottoscrivere unitamente all’immagine della firma stessa. Il documento così sottoscritto assume caratteristiche informatiche che ne 

garantiscono l’integrità e l’immodificabilità nel tempo, e viene archiviato digitalmente secondo il sistema di conservazione a norma di 
legge. I dati della firma vengono racchiusi e sigillati elettronicamente all’interno del documento con programmi informatici tali da 

garantire la sicurezza e la privacy del Titolare. In particolare, i predetti programmi permettono di conoscere esclusivamente l’immagine 

della firma di ciascun utente senza che nessuno possa fruire e disporre liberamente dei dati di firma. I codici e le procedure di sicurezza 

per l’accesso ai dati completi della sottoscrizione sono conservati da uno o più soggetti terzi appositamente incaricati che forniscono i 

dati di firma esclusivamente nei casi previsti dalla legge, su richiesta delle Autorità competenti e/o su richiesta del titolare dei dati 

stessi. Il trattamento dei dati particolari acquisiti, in relazione a specifiche operazioni, prodotti e servizi dallo stesso richiesti, avviene 

nel rispetto degli obblighi di riservatezza e nell’osservanza del Reg. UE 679/2016 Regolamento Generale Europeo per la protezione dei 

dati (GDPR). I documenti informatici firmati sono conservati per il tempo stabilito dalla legge e possono essere recuperati, consultati, 

stampati, anche su richiesta, gratuitamente. È importante sapere comunque che, se lo desidera, il Cliente può chiedere una copia 
cartacea del documento che ha firmato grafometricamente. Il conferimento dei dati per tale finalità (utilizzo firma grafometrica) è 

necessario in quanto il mancato consenso comporterà l’impossibilità di utilizzare la firma grafometrica e quindi di aderire ai servizi 

forniti. Nessuno dei dati grafometrici sopra menzionati sarà oggetto di diffusione. Al firmatario competono i diritti di cui agli artt. dal 15 

al 22 del Reg. 679/2016, tra i quali quello di ottenere l’accesso, la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, 

nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Le richieste possono essere presentate per iscritto rivolgendosi al 

Titolare del trattamento e/o al Responsabile protezione dei dati (DPO) designato. In ogni momento il firmatario può revocare il 

consenso all’utilizzo della firma grafometrica mediante richiesta scritta inviata a mezzo lettera raccomandata A/R a Oxi Lab s.r.l., via 

Custoza, 44 – 37069 Villafranca di Verona (VR). 
 
 

CONSENSO ALL’UTILIZZO DELLA FIRMA GRAFOMETRICA (c) 
 

Io sottoscritto/a autorizzo/a Oxi Lab s.r.l. all'utilizzo della mia firma grafometrica e successiva raccolta e conservazione di tutti i 

documenti da me convalidati con tale modalità, come descritto nell'’Informativa Firma Grafometrica sopra riportata, sapendo che in 

ogni momento è possibile revocare il consenso tramite richiesta da inviare mediante lettera raccomandata A.R. all'indirizzo della sede 

legale del Oxi Lab s.r.l. Le comunicazioni fatte con altre modalità non produrranno l’effetto richiesto. Sono consapevole inoltre del fatto 
che maggiori e più puntuali informazioni sulle caratteristiche tecniche della modalità di firma grafometrica e sul perimetro operativo di 

applicazione, come da disposizioni di legge, sono reperibili su richiesta da avanzare agli addetti di sportello. Con la presente dichiaro 

inoltre di aver ricevuto opportuna informativa sul trattamento dei dati personali e particolari (con particolare riferimento al trattamento 

dei cosiddetti dati biometrici), in ottemperanza dell'Art. 13 del Reg. UE 679/2016 Regolamento Generale Europeo per la protezione dei 

dati e ne autorizzo pertanto il trattamento. 

 

 

 

mailto:info@sefamo.it
mailto:privacy@labvill.it
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CONSENSO ALLA COMUNICAZIONE DI DATI A TERZI IN CASO DI NECESSITA’ (d) 
 

Io sottoscritto/a autorizzo/a Oxi Lab s.r.l. a comunicare, i miei dati particolari e sensibili al mio Medico di medicina generale (MMG) in 

caso di necessità, ovvero quando i risultati analitici superino i valori di panico definiti da Oxi Lab s.r.l. (I lab 2.7).   

INFORMATIVA REFERTAZIONE ON-LINE (e) 
 

L’utente può aderire facoltativamente e previo esplicito consenso alla possibilità di consultare il referto direttamente on-line nel sito 

messo a disposizione da Oxi Lab s.r.l., tramite le credenziali di autenticazione appositamente rilasciate con procedura distinta. Tale 

modalità ha la finalità di rendere più rapido l'accesso ai risultati degli esami clinici effettuati. L’eventuale volontà dell’interessato di 

avvalersi di tale servizio non preclude la possibilità di avvalersi della refertazione cartacea. La scelta di avvalersi o meno della 

refertazione on line verrà sottoposta all’utente in relazione ai singoli esami clinici a cui egli si sottoporrà di volta in volta, così come la 
possibilità di delegare la consegna delle credenziali di autenticazione ad un soggetto terzo (medico curante o specialista o altro soggetto 

terzo delegato). I referti on line sono mantenuti a disposizione non oltre il 45° (quarantacinquesimo) giorno dalla data di pubblicazione. 

Verranno fornite all’utente apposite istruzioni per il recupero delle credenziali in caso di smarrimento delle stesse.  

 

CONSENSO ALLA REFERTAZIONE ON-LINE (e) 
 
Io sottoscritto/a intendo avvalermi della opportunità di scaricare il referto on-line dal portale www.oxilab.it , tramite il rilascio delle 

credenziali di autenticazione (nome utente e password). 

 

CONSENSO ALLA TRASMISSIONE DI DATI AL MMG (f) 
 

Io sottoscritto/a autorizzo/a Oxi Lab s.r.l. a rendere disponibile il mio referto al mio Medico di medicina generale (MMG) attraverso il 

portale dei referti on-line del Oxi Lab s.r.l., o attraverso portali predisposti dal MMG per la gestione della cartella clinica online quando 

da questi espressamente richiesto: in tali casi il MMG, che agisce in qualità di autonomo Titolare del trattamento dei dati, farà 

sottoscrivere idonea informativa privacy e relativi consensi al trattamento dei dati personali, ai fini dell’attivazione di tale servizio, 

manlevando Oxi Lab s.r.l. da ogni successivo trattamento su tali dati. 

 
 

Il/La sottoscritto/a COGNOME e NOME nato/a a __________ il __/__/____, residente a _____________ indirizzo _________________ 
 
dichiara di consentire a quanto di seguito indicato: 
 

  consenso informato privacy (a) (obbligatorio)   

  consenso informato prelievo (b) (obbligatorio) 

  consenso informato firma grafometrica (c) (obbligatorio) 

  consenso informato comunicazione valori panico (d) (obbligatorio) 

    consenso informato refertazione on-line (e) (facoltativo) 

  consenso informato trasmissione dati a MMG (f) (obbligatorio) 

 
Convalida la presente presentando all’operatore un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

COGNOME  _______________________ NOME  _______________________ luogo e data di nascita _________________    __/__/____  

 

residente a  ____________________    indirizzo _______________________________________________________________________ 

 

e-mail ________________________________________________________________ tel/cell.  _______________________     
 

 

Luogo e data _____________________ __/__/____  Firma leggibile   __________________________________________________     

                  

 
 

SEZIONE DA COMPILARE SOLO SE IL SOGGETTO SOPRA INDICATO È MINORE o SOGGETTO TERZO 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver conferito dati personali relativi al soggetto sopra indicato, di poter legittimamente rilasciare i consensi al 

loro trattamento, di cui sopra, e sottoscrivere il presente modulo per conto di tale soggetto in qualità di genitore o tutore. 
 
COGNOME  _______________________ NOME  _______________________ luogo e data di nascita _________________    __/__/____  

 

residente a  ____________________    indirizzo _______________________________________________________________________ 

 

e-mail ________________________________________________________________ tel/cell.  _______________________     

 

 

Luogo e data _____________________ __/__/____  Firma leggibile   __________________________________________________     
                  

 

http://www.oxilab.it/
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1. SCOPO 

Lo scopo di questo protocollo è quello di definire le linee guida da seguire per la gestione dell’Emergenza 
COVID-19 in recepimento di quanto emanato e definito dagli organi competenti (Ministero, Regione 
Veneto, ISS).  

 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

Le azioni definite in questo documento sono applicabili a tutte le aree all’interno del Laboratorio. 
 

3. LINEE GUIDA E FONTI  

Vedere l’intera raccolta in Qualità>Gestione Doc>Documentazione Esterna. 

 
4. DOCUMENTI E ISTRUZIONI  

Sono stati aggiornati e predisposti i seguenti documenti: 
 Gestione emergenze sanitarie, da considerarsi come parte integrante del DVR 
 DVR specifico rischio biologico Covid19 

 
5. DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE, MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
  

5.1 Triage  
Presso gli ingressi della sede pre-/post-analitica del laboratorio (PPA) e della sede analitica (LAB), per 
tutti i dipendenti, collaboratori, manutentori, personale esterno e pazienti (solo PPA) viene eseguito un 
triage che prevede la misurazione della temperatura con termo-scanner (dev’essere inferiore a 
37.5°C). 
 

5.2 Misure di prevenzione 
 Dotazione di mascherina chirurgica a tutti i pazienti prima dell’accesso alla struttura PPA;  
 Nel caso in cui il paziente indossi una mascherina personale con filtrante facciale, consegna della 

mascherina chirurgica da mettere sopra; 
 Divieto di accesso agli accompagnatori, ad eccezione di uno solo per persona se minorenne o non 

autosufficiente (comunicazione pubblicata sulla cartellonistica affissa sugli accessi e nel sito web) 
 Presenza di cartellonistica con le indicazioni del Ministero della salute; 
 Presenza di dispensatori di gel idroalcolico, con cartelli per il corretto utilizzo e lavaggio delle mani 

in ingresso, accettazione, sale d’attesa, ambulatori, laboratorio, amministrazione, etc. 
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 Messa a disposizione di contenitori per rifiuti sanitari infetti nelle zone comuni per lo smaltimento 
delle mascherine e guanti 

 Intensificazione della sanificazione di locali, apparecchiature e presidi  
 Messa a disposizione di disinfettante gel in tutte le aree di lavoro 
 Mantenimento di distanza di sicurezza in tutti i locali sia per pazienti che per operatori/dipendenti 

mediante: 

 Riduzione dell’orario di apertura del centro, presenza di personale in ferie o smart-working 
 Riduzione della presenza di pazienti contemporanei, con attività prenotate  
 Mantenimento di distanza di un metro nelle sedute nelle sale attesa tramite divieto di seduta 

contigua evidenziato con cartellonistica  

 Tenuta sotto controllo dello stato giacenza magazzino per i DPI 
 Informativa a tutti i lavoratori di astensione dal lavoro nel caso di presenza di sintomi anche lievi 

di Covid-19. 

5.3 Misure di protezione 

 Dotazione di plexiglass protettivo in tutte le postazioni di front office  
 Mascherine chirurgiche e guanti per tutti gli operatori sanitari e non, da utilizzare durante le 

attività 
 Protocollo di sanificazione degli ambienti sanitari e non condiviso con impresa appaltatrice dei 

servizi di pulizia 
 Installazione di sistemi di sanificazione dell’aria mediante ionizzazione bipolare.  

5.4 Misure di controllo  

La Direzione (DIR) esercita il costante controllo sull’applicazione delle procedure e si avvale di 
comunicazioni scritte volte al richiamo costante di tutti gli interessati. 

5.5 Istruzioni per il lavaggio e disinfezione delle mani, utilizzo dei guanti, mascherine e 
visiere  
La diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 rappresenta una questione di salute pubblica, pertanto la 
gestione delle misure preventive e protettive deve seguire i provvedimenti speciali adottati dalle 
istituzioni competenti in conformità all’evoluzione dello scenario epidemiologico. I guanti e le 
mascherine vanno utilizzati nel rispetto del presente protocollo volto al contrasto ed il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. L’obiettivo di questo paragrafo è quello di 
descrivere le modalità operative per il corretto lavaggio delle mani, utilizzo di guanti e mascherine in 
linea con il Protocollo adottato per contenere il possibile contagio e diffusione del coronavirus SARS 
CoV2. 
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5.5.1 CORRETTO LAVAGGIO DELLE MANI  
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5.5.2 COME INDOSSARE E RIMUOVERE I GUANTI  

Prima di indossare i guanti: 
 lavare bene le mani con acqua e sapone o soluzione alcolica 
 verificare la taglia sia corretta e che il guanto sia integro 

Indossare i guanti 
 Pizzicare la parte del polso con una mano pulita aprendo il guanto mentre l’altra entra 

nel guanto 
 La mano con il guanto, prende la parte del polso del guanto ancora da indossare 

favorendo l’entrata della mano ancora nuda 
 Indossarli facendo si che coprano anche il polso 

 

 

 

 

 

 

Rimozione dei guanti 
 FASE 1: Pizzicare il primo guanto nella parte del polso e toglierlo facendolo arrotolare 

su sé stesso rovesciandolo (all’interno del guanto rimane la parte che era a contatto 
con l’esterno). 

 

 FASE 2: il secondo guanto viene rimosso dalla mano nuda infilando due dita nella parte 
interna del polso e di nuovo facendo arrotolare il guanto su sé stesso, senza toccare 
con le mani la parte esterna. 

 

 

 

 

 FASE 3: LAVARSI SUBITO BENE LE MANI con acqua e sapone o soluzione alcolica. 

Mentre indossi i guanti monouso non toccarti mai la bocca, il naso e gli occhi! 
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5.5.3 COME INDOSSARE LA MASCHERINA  

Prima di indossare la mascherina:  
 lavarsi bene le mani con acqua e sapone o soluzione alcolica 

Indossare la mascherina 
 Prendere la mascherina dagli elastici indossarla coprendo naso e bocca e farla aderire 

bene al volto 
 Evitare di toccare la mascherina con le mani, a meno che non siano state correttamente 

lavate 
Togliere la mascherina 
 Prendere la mascherina dall’elastico, senza toccare la parte anteriore  
 gettarla nei rifiuti speciali  
 lavare le mani 

 

                 

 

Dopo l’utilizzo, guanti e mascherine vanno raccolti nei rifiuti speciali  
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5.5.4 COME UTILIZZARE LA VISIERA  

Prima di indossare la mascherina:  
 lavarsi bene le mani con acqua e sapone o soluzione alcolica 

Indossare la visiera 
Indossare la visiera durante il tempo di permanenza in sala prelievi sopra la mascherina 

 

 

 

A fine attività  
 Indossare i guanti 
 Smontare la visiera di protezione in plexiglass e con un panno imbevuto di soluzione 

detergente contenente alcool al 70% o cloro al 1% pulire prima la parte esterna e poi la 
parte interna 

 Sanificare con soluzione detergente contente alcool al 70% o cloro al 1% tutte le parti 
della protezione in modo scrupoloso (frontale e posteriore) 

 Rimontare correttamente la visiera di protezione  
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6. REGOLE DI SICUREZZA 
  

6.1 Personale sanitario 
 

Di seguito sono riassunte le regole da adottare definite dal Laboratorio Oxilab s.r.l. per prevenire e 
ridurre il contagio in corso di pandemia da COVID- 19, in recepimento di quanto definito dagli 
organi competenti. 
 

1. Divieto di accesso alla sede PPA ed alla sede LAB in presenza di sintomi influenzali e significativi 
anche se lievi (mal di gola, raffreddore, tosse, febbre superiore a 37,5 °C, mancanza di senso del 
gusto, ecc.) e comunicazione alla DIR di tale situazione; 

2. Immediata comunicazione alla DIR e sospensione dell’attività in caso di comparsa di sintomi 
durante l’attività presso PPA. 

3. Nel caso di assenza per malattia è consentito il rientro al lavoro previa indagine sierologica o 
tampone; 

4. OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA DURANTE TUTTA LA PERMANENZA PRESSO IL   
LABORATORIO e I PUNTI PRELIEVO 

5. Obbligo di indossare DPI adeguati, in caso di attività con distanza inferiore a metro consistenti in 
mascherina chirurgica, visiera, camice impermeabile a maniche lunghe, guanti e calzari. 

6. In caso di paziente sospetto che faccia richiesta di prestazioni al Laboratorio, è necessario 
precludere l’accesso fisico alla sede PPA e informare la DIR che, valutatane la fattibilità, disporrà 
per un’eventuale raccolta dei campioni presso il domicilio del paziente. 

7. Lavaggio frequente delle mani: obbligo di adottare l’approccio dei 5 momenti 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per l’igiene delle mani, prima di toccare un paziente, 
prima di una procedura pulita o asettica, dopo l’esposizione a liquidi biologici, dopo aver toccato 
un paziente e dopo aver toccato le superfici ambientali intorno al paziente. 

8. Obbligo di sanificazione della propria postazione di lavoro utilizzando i prodotti igienizzanti 
messi a disposizione dal Laboratorio 

9. Divieto di pratiche che possono generare aerosol tranne in casi di emergenza ove andranno 
indossati i DPI previsti (vedi punto 5) 

10. Mantenimento distanze di sicurezza rispetto a tutte le persone operanti in struttura durante 
qualsiasi attività 

11. Immediata segnalazione alla DIR del paziente a rischio e attivazione della procedura descritta nel 
IO misure di prevenzione e protezione Covid-19 al paragrafo 5 

12. Mantenere adeguata areazione dei locali e in particolare tra un paziente e l’altro 
13. Divieto di assembramenti nelle zone comuni e obbligo di lavaggio delle mani prima e dopo 

l’utilizzo di macchinette del caffè. 
 

6.2 Personale amministrativo 
 

Di seguito sono riassunte le regole da adottare definite dal Laboratorio Oxilab s.r.l. per prevenire e 
ridurre il contagio in corso di pandemia da COVID- 19, in recepimento di quanto definito dagli 
organi competenti. 

1. Divieto di accesso alle sedi di Oxilab in presenza di sintomi influenzali e significativi anche se lievi 
(mal di gola, raffreddore, tosse, febbre superiore a 37,5 °C, mancanza di senso del gusto, ecc.) e 
comunicazione alla DIR di tale situazione 
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2. Immediata comunicazione alla DIR e sospensione dell’attività in caso di comparsa di sintomi 
durante l’attività presso il punto prelievi 

3. Nel caso di assenza per malattia è consentito il rientro al lavoro previa indagine sierologica o 
tampone 

4. OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA DURANTE TUTTA LA PERMANENZA PRESSO IL   
PUNTO PRELIEVI  

5. Lavaggio frequente delle mani secondo le indicazioni contenute nella presente IO. 
6. Obbligo di sanificazione della propria postazione di lavoro utilizzando i prodotti igienizzanti 

messi a disposizione da Oxilab. 
7. Mantenimento distanze di sicurezza rispetto a tutte le persone operanti in struttura durante 

qualsiasi attività 
8. Immediata segnalazione alla DIR del paziente a rischio e attivazione della procedura descritta nel 

IO misure di prevenzione e protezione Covid-19 al paragrafo 5 
9. Mantenere adeguata areazione dei locali  
10. Divieto di assembramenti nelle zone comuni e obbligo di lavaggio delle mani prima e dopo 

l’utilizzo di macchinette del caffè. 
 

6.3 Personale esterno 
 

Di seguito sono riassunte le regole da adottare definite dal Laboratorio Oxilab s.r.l. per prevenire e 
ridurre il contagio in corso di pandemia da COVID- 19, in recepimento di quanto definito dagli 
organi competenti. 
Le seguenti regole sono dirette al personale delle Ditte esterne autorizzato ad effettuare interventi 
di manutenzione ordinaria e straordinaria a impianti e attrezzature. 

1. Divieto di accesso alle sedi di Oxilab in presenza di sintomi influenzali e significativi anche se lievi 
(mal di gola, raffreddore, tosse, febbre superiore a 37,5 °C, mancanza di senso del gusto, ecc.) e 
comunicazione alla DIR di tale situazione 

2. Obbligo del tecnico prima di accedere alla struttura a ai locali dove dovrà svolgere la propria 
attività, di passare attraverso il TRIAGE (posto all’ingresso principale) dove sarà controllata la 
temperatura frontale con termo-scanner 

3. Obbligo di indossare guanti e mascherina (se necessario a disposizione presso LAB e PPA)  
4. Mantenimento distanze di sicurezza rispetto a tutte le persone presenti in struttura durante 

qualsiasi attività 
5. Immediata comunicazione alla DIR e sospensione dell’attività in caso di comparsa di sintomi 

durante l’attività presso LAB e PPA 
6. Lavaggio frequente delle mani secondo la procedura dell’OMS e eventuale igienizzazione con il 

gel disinfettante messo a disposizione da Oxilab. 
7. Obbligo di sanificazione della postazione di lavoro utilizzando i prodotti igienizzanti messi a 

disposizione da Oxilab. 
8. Immediata segnalazione alla DIR del soggetto a rischio e attivazione della procedura descritta 

nel IO misure di prevenzione e protezione Covid-19 al paragrafo 5 
9. Divieto di assembramenti nelle zone comuni e obbligo di lavaggio delle mani prima e dopo 

l’utilizzo di macchinette del caffè.  
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7. INFORMATIVA PAZIENTI 
  

COSA STIAMO FACENDO PER CONTINUARE AD OCCUPARCI DI VOI E PREVENIRE LA DIFFUSIONE 
DELL’EPIDEMIA DI COVID-19? 

TRIAGE presso l’ingresso della sede PPA viene misurata la temperatura con termo-scanner e proposto un 
questionario anamnestico triage a cura dei nostri incaricati 

PRIMA DI ACCEDERE ADOTTIAMO LE SEGUENTI MISURE DI PREVENZIONE 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA degli accessi per evitare 
assembramenti 

 

DENTRO ALLA SEDE PPA ADOTTIAMO LE SEGUENTI MISURE DI PREVENZIONE 

Dotazione di mascherina a CHIUNQUE acceda al Centro, sia 
personale che pazienti 

 

 

 

USA LA MASCHERINA 

Divieto di accesso agli accompagnatori ad eccezione di 1 sola 
persona per pazienti minorenni o non autosufficiente  

  

 

 

SE NON SEI UN PAZIENTE DEL 
LABORATORIO 

Presenza di barriere fisiche in vetro o plexiglas tra personale 
accettazione e pazienti 
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ATTENZIONE, PER TUTTI 

PRENOTAZIONE 
OBBLIGATORIA 

 

  329.287.34.39 

  www.oxilab.it 
 

 info@oxilab.it 
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1. SCOPO 

Lo scopo di questo protocollo è quello di definire le linee guida da seguire per la raccolta dei tamponi 
naso-faringei per la ricerca del virus SARS CoV2, sia con metodo di riferimento RT-PCR sia con metodo di 
screening per la ricerca dell’antigene (tampone “rapido”), in recepimento di quanto emanato e definito 
dagli organi competenti (Ministero, Regione Veneto, ISS).  

 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE E RAZIONALE 

Le azioni definite in questo documento sono applicabili alle attività che si svolgono presso la sede pre-
/post-analitica di Oxilab (PPA) ed ai rapporti con il laboratorio service accreditato per la ricerca del virus 
SARS CoV2 mediante RT-PCR (Se.Fa.Mo - Vicenza). 
 

Razionale: in assenza di una richiesta medica specifica, il paziente che manifesta sintomi riconducibili a 
COVID-19 va immediatamente orientato alla scelta del test RT-PCR: anche soggetti asintomatici venuti a 
contatto diretto o famigliari di casi confermati sono da indirizzare verso il medesimo test; soggetti 
asintomatici che sospettino soltanto contatti con soggetti infetti, a motivo della frequentazione di luoghi 
pubblici, possono essere orientati al tampone rapido, sottolineando la necessità di conferma con RT-PCR 
in caso di risultato dubbio o positivo. 
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4. PROGRAMMAZIONE DELLA RACCOLTA 

La richiesta di esecuzione del tampone può pervenire alla segreteria del laboratorio (SEG) attraverso i soli 
canali di prenotazione: 
 telefono 
 e-mail 
 front-office 

ma non attraverso il sito web, nel quale compare un’informativa che specifica l’impossibilità di eseguire il 
tampone a scelta del paziente in sedi, giorni ed orari diversi da quelli che la segreteria programma. 
Al momento della prenotazione, SEG deve richiedere, oltre ai dati anagrafici ed ai recapiti del cliente, la 
motivazione della richiesta (viaggio, rientro da luoghi a rischio, sintomi Covid-19, fine quarantena, 
contatto stretto con soggetti infetti, protocolli sportivi, etc.) e l’esatta tempistica entro la quale il referto 
dovrà essere reso disponibile.  
 
La sede delle raccolte deve essere programmata secondo le seguenti regole: 
 paziente sintomatico o pauci-sintomatico:  raccolta domiciliare;  
 paziente asintomatico:    sala PPA; 

 
Gli orari di raccolta del campione devono essere programmati in funzione della disponibilità dell’infermiera 
secondo le seguenti regole: 
 raccolta domiciliare: qualsiasi orario  
 sala PPA: orari diversi da quelli di prelievo 

 
Le raccolte effettuate presso PPA di Oxilab devono avvenire sempre in orario diverso da quello dei prelievi 
ematici con contestuale interdizione all’accesso di altra clientela. I flussi di ingresso ed uscita dei pazienti 
sono definiti da istruzioni operative specifiche. 
I giorni di raccolta del campione, dal lunedì al sabato, devono essere programmati anche in funzione dei 
tempi di refertazione richiesti dal cliente; solo in casi particolari è possibile richiedere ed ottenere 
refertazioni entro le 12/24 ore: i normali tempi di lavorazione del laboratorio sono di 48 ore.  
 
L’esecuzione dei tamponi può essere affidata soltanto a personale infermieristico in possesso di specifica 
abilitazione rilasciata dall’ULSS9 o da esso formato. 
 
La SEG, note le richieste dei clienti e le disponibilità dell’infermiera (INF): 
 redige l’agenda delle raccolte mediante il gestionale di laboratorio Studiolab (LIS) 
 comunica al cliente giorno ed ora della convocazione 
 comunica a INF giorni, orari e numerosità delle raccolte programmate. 
 

La SEG esegue la pre-accettazione della richiesta del cliente nel LIS e predispone la necessaria 
documentazione: 
 n° 1 foglio prelevatore 
 n° 6 etichette 
 n° 1 informativa privacy interna (M acc 1.31) 
 n° 3 copie informativa privacy Se.Fa.Mo (M acc 1.35) 
 n° 1 foglio di ritiro/fattura 

 
5. ESECUZIONE DELLA RACCOLTA 

Prima di iniziare la raccolta, il cliente completa il procedimento di accettazione presentando alla SEG un 
proprio documento d’identità, compilando ed apponendo le firme alla modulistica prevista ed eseguendo 
il pagamento.  
INF abilitata indossa i DPI (camice monouso, visiera, guanti) e si fa consegnare la documentazione 
predisposta dalla segreteria per ciascun paziente; identifica con le etichette documenti e tampone ed 
effettua la raccolta:  
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 raccolte a domicilio: INF si reca al domicilio del paziente seguendo le indicazioni dell’istruzione 

operativa specifica (I lab 1.7); prima della raccolta fa sottoscrivere i consensi informati (M acc 
1.31 e M acc 1.36); terminata la raccolta, provvede a siglare il foglio prelevatore e le 3 schede M 
acc 1.36 (una di queste ultime rimane al paziente), consegna il foglio di ritiro/fattura e, se non 
già espletato nei giorni precedenti o diversamente concordato, incassa l’importo fatturato; 

 raccolte nella sede PPA: INF accoglie i pazienti uno per volta, secondo l’ordine di prenotazione, 
rileva loro la temperatura (se non già misurata all’accesso), e li fa accomodare sulla poltrona per 
prelievi: dopo ogni raccolta, congedato il paziente, provvede a sanificare con soluzione alcolica 
disinfettante la poltrona prelievi e le superfici eventualmente toccate dal paziente, prima della 
chiamata del paziente successivo; terminata la raccolta, provvede a siglare il foglio prelevatore e 
le 3 schede M acc 1.35 (una di queste ultime rimane al paziente): le operazioni amministrative 
(pagamento e consegna fattura) sono di pertinenza della SEG che, prima della raccolta, fa 
sottoscrivere al paziente i consensi M acc 1.31 e M acc 1.7, incassa il dovuto ed emette la fattura. 
Terminate le raccolte, INF toglie i DPI secondo procedura, prepara i tamponi per la consegna al 
laboratorio service ed una scheda M acc 1.36 per ciascun campione, arieggia a lungo la sala, 
consegna alla segreteria i fogli prelevatore e la seconda delle schede M acc 1.35. 

 
NB: dopo aver congedato il paziente, SEG e INF disinfettano sempre la penna utilizzata dal paziente per 
le sottoscrizioni: nel caso delle raccolte in sede PPA, la disinfezione delle mani mediante gel alcolico è 
obbligatoria per tutti al momento dell’accesso. 
 

6. CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO DEI CAMPIONI AL LABORATORIO 
I tamponi raccolti destinati al Laboratorio service sono inizialmente conservati a +2-8 °C nella sede PPA 
(frigo campioni) fino al momento del trasporto. Prima di iniziare il trasporto verso il laboratorio Se.Fa.Mo, 
INF verifica che ciascun campione sia identificato con etichetta barcode ed accompagnato da una scheda 
M acc 1.35 firmata dal paziente e dall’infermiera. I tamponi sono inseriti in un contenitore ermetico 
secondario e successivamente nella valigia di trasporto assieme alle schede, almeno due blocchi di 
ghiaccio sintetico ed un termometro per la registrazione della temperatura alla consegna. 
Le consegne al laboratorio service sono effettuate con le stesse modalità previste per tutti i campioni 
biologici. 
 

7. REFERTAZIONE 

I referti di Se.Fa.Mo sono trasmessi direttamente al software gestionale di Oxilab, al portale di Azienda 
Zero ed al Ministero della Salute: DIR verifica gli esiti e sottoscrive il referto rendendolo disponibile per il 
paziente nell’area riservata del sito web. 
 

8. TAMPONE RAPIDO PER LA RICERCA DELL’ANTIGENE 

I campioni destinati all’analisi dell’antigene del SARS Cov2 (tampone rapido) sono raccolti secondo le 
stesse modalità descritte nei paragrafi precedenti.  
 

9. CASI DI POSITIVITA’ 

La positività ai tamponi viene comunicata da Se.Fa.Mo al Ministero della Salute ed al portale regionale di 
Azienda Zero e conseguentemente al Servizio Igiene e Sanità Pubblica di pertinenza (SISP) che contatta il 
paziente al fine di disporre i necessari provvedimenti (isolamento fiduciario, tracciamento dei contatti 
stretti, tampone di verifica negativizzazione). 
 
 


